Diagnostics Optiques des Milieux Multiphasiques by Onofri, Fabrice,
Diagnostics Optiques des Milieux Multiphasiques
Fabrice Onofri
To cite this version:
Fabrice Onofri. Diagnostics Optiques des Milieux Multiphasiques. Physique [physics]. Univer-
site´ de Provence - Aix-Marseille I, 2005. <tel-00287927>
HAL Id: tel-00287927
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00287927
Submitted on 13 Jun 2008
HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destine´e au de´poˆt et a` la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publie´s ou non,
e´manant des e´tablissements d’enseignement et de







UNIVERSITE DE PROVENCE 
(AIX-MARSEILLE I) 




de synthèse des travaux scientifiques et d’encadrement 
en vue de l’obtention du diplôme d’ 
 
 
HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES 
Discipline : Physique 









Présenté par : 
 
Fabrice ONOFRI 





Soutenance prévue le 22 juin 2005 
 
Devant le jury composé de 
 
Gérard Gouesbet  Professeur à l’INSA de Rouen, CORIA       Rapporteur 
Stefan Radev   Professeur à l’Académie des sciences de Bulgarie, IMECH  Rapporteur 
Richard Saurel   Professeur à l’université de Provence, IUSTI     Rapporteur 
      Membre de l’Institut Universitaire de France 
Fabrice Lemoine  Professeur à l’université Henri Poincaré, LEMTA    Examinateur 
Roger Martin   Professeur à l’université de Provence, IUSTI     Examinateur 
Daniel Maystre   Directeur de Recherche au CNRS, Institut Fresnel    Examinateur 
Paul-Henri Guering Chef de service à Saint-Gobain Recherche      Invité 
 
 TABLE DES MATIERES                                                                                                                           FABRICE ONOFRI 
 
 
HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES 
6
 
Tables de matières 
 
ABREVIATIONS ET SYMBOLES.............................................................................................................................. 8 
NOTATIONS POUR LES REFERENCES ET LES LEGENDES DES VIGNETTES.............................................................. 10 
1. INTRODUCTION...................................................................................................................................... 11 
2. THEORIES ET MODELES DE DIFFUSION DE LA LUMIERE PAR DES PARTICULES SUB-
MILLIMETRIQUES.......................................................................................................................................... 15 
2.1 THEORIE DE LORENZ-MIE : CYLINDRE HOMOGENE ET MULTICOUCHE.................................................. 16 
2.1.1 Théorie ............................................................................................................................................ 16 
2.1.2 Résolution numérique et expressions des fonctions de diffusion..................................................... 20 
2.1.3 Validations et exemples de résultats ............................................................................................... 21 
2.2 THEORIE DE LORENZ-MIE GENERALISEE : SPHERE HOMOGENE ET MULTICOUCHE ................................ 24 
2.2.1 Théorie et méthode numérique ........................................................................................................ 25 
2.2.2 Exemples de résultats numériques .................................................................................................. 27 
2.3 DECOMPOSITION DE DEBYE : SPHERE ET CYLINDRE HOMOGENES ........................................................ 28 
2.4 APPROXIMATIONS GEOMETRIQUE, PHYSIQUE, METHODE DE MONTE CARLO ........................................ 31 
2.4.1 Optique géométrique et particules à cœur (bicouche) .................................................................... 31 
2.4.2 Diffusion critique pour les particules homogènes........................................................................... 33 
2.4.3 Méthode de Monte Carlo pour les particules hétérogènes.............................................................. 36 
2.4.4 Modèle statistique pour les particules irrégulières......................................................................... 37 
3. GRANULOMETRIE ET REFRACTOMETRIE DE PARTICULES EN ECOULEMENT .............. 41 
3.1 GRANULOMETRIE OPTIQUE................................................................................................................... 41 
3.1.1 Anémométrie Phase Doppler .......................................................................................................... 42 
3.1.2 Sondes interféromètriques à N-faisceaux (N>2)............................................................................. 43 
3.1.3 L’interférométrie Phase Doppler et la mesure de fibres................................................................. 48 
3.1.4 Diffractométrie haute résolution..................................................................................................... 50 
3.2 REFRACTOMETRIE DE PARTICULES EN ECOULEMENT............................................................................ 52 
3.2.1 La Technique Dual Bursts (DBT) : faisceaux laser fortement focalisés ......................................... 52 
3.2.2 L’Anémométrie Phase Doppler en  configuration Dual Mode (DM).............................................. 55 
3.2.3 Méthode basée sur l’analyse de la diffusion critique ...................................................................... 58 
3.2.4 Méthode basée sur le phénomène d’arc-en-ciel .............................................................................. 58 
4. COLLABORATIONS & APPLICATIONS ............................................................................................ 65 
4.1 BIOPHYSIQUE ....................................................................................................................................... 65 
4.1.1 Pression de radiation et pincettes optiques..................................................................................... 65 
4.1.2 Caractérisation optique des globules rouges .................................................................................. 65 
4.2 COMBUSTION ....................................................................................................................................... 67 
4.2.1 Moteur à combustion interne et  choc thermique............................................................................ 67 
4.2.2 Moteur fusée et atomisation secondaire.......................................................................................... 68 
4.3 INSTABILITES HYDRODYNAMIQUES ET SYSTEMES THERMIQUES ........................................................... 69 
4.3.1 Instabilités thermo solutales et étangs solaires............................................................................... 69 
 TABLE DES MATIERES                                                                                                                           FABRICE ONOFRI 
 
 
HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES 
7
4.3.2 Instabilités de jets capillaires homogènes et bicouche.................................................................... 70 
4.3.3 Etude des conditions de stabilité d’un procédé de fibrage du verre à haute température .............. 70 
4.3.4 Caractérisation de fibres optiques et de gradients thermiques en micro fluidique......................... 74 
4.4 FLUIDISATION GAZ-SOLIDES................................................................................................................. 75 
4.4.1 Champs dynamiques obtenus vélocimétrie par images de particules (PIV).................................... 76 
4.4.2 Vitesse de glissement et vitesse eulérienne...................................................................................... 77 
4.4.3 Plateforme de fluidisation ............................................................................................................... 78 
5. ANNEXE..................................................................................................................................................... 81 
5.1 CYLINDRE MULTICOUCHE.................................................................................................................... 81 
5.1.1 Expressions des champs TE ............................................................................................................ 81 
5.1.2 Reformulations analytiques............................................................................................................. 82 
5.1.3 Calculs des dérivées logarithmiques et rapports ............................................................................ 85 
5.2 CALCUL NUMERIQUE DES SERIES DE DEBYE......................................................................................... 87 
5.3 COPIES D’ECRANS DES LOGICIELS DEVELOPPES .................................................................................... 88 
6. CONCLUSIONS & PERSPECTIVES ..................................................................................................... 96 
6.1 CONCLUSIONS ...................................................................................................................................... 96 
6.2 PERSPECTIVES ...................................................................................................................................... 97 
7. REFERENCES......................................................................................................................................... 100 
8. CURRICULUM ET AUTRES ACTIVITES ......................................................................................... 106 
8.1 CURRICULUM VITAE ........................................................................................................................... 106 
8.2 PUBLICATIONS, TRAVAUX & OUVRAGES ............................................................................................ 107 
8.2.1 Articles dans des revues à comité de lecture................................................................................. 107 
8.2.2 Brevets........................................................................................................................................... 108 
8.2.3 Congrès avec actes........................................................................................................................ 108 
8.2.4 Séminaires et Journées Thématiques, Rapports et Logiciels......................................................... 110 
8.2.5 Thèse ............................................................................................................................................. 113 
8.3 ENSEIGNEMENT ET DIFFUSION DE L’INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE............................... 113 
8.3.1 Thèses dirigées et encadrements ponctuels................................................................................... 113 
8.3.2 Encadrement de stagiaires ( DEA, Ingénieurs, Maîtrise) ............................................................. 113 
8.3.3 Participation à l’enseignement ..................................................................................................... 114 
8.4 TRANSFERTS TECHNOLOGIQUES ......................................................................................................... 115 
8.4.1 Brevets........................................................................................................................................... 115 
8.4.2 Contrats de recherche et projets financés ..................................................................................... 115 
8.4.3 Activité de consultance.................................................................................................................. 117 
8.5 ENCADREMENT, ANIMATION ET MANAGEMENT DE LA RECHERCHE .................................................... 117 
8.5.1 Animation de programmes ou de projets....................................................................................... 117 
8.5.2 Collaborations académiques, séjours, ou missions sur le terrain................................................. 118 
8.5.3 Diffusion de l’information scientifique et technique ..................................................................... 119 
9.  REPRODUCTIONS D’ARTICLES ...................................................................................................... 120 
RESUME........................................................................................................................................................... 214 
 ABREVIATIONS, SYMBOLES ET NOTATIONS                                                                                   FABRICE ONOFRI 
 
 
HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES 
8
Abréviations et symboles α  Angle entre deux faisceaux ou paramètre de taille δ  Interfrange ou distribution de Dirac λ  Longueur d’onde Ω  Angle d’intégration, angle solide  
,  ω ν  Pulsation et fréquence 
0ω  Diamètre au col du faisceau laser 
,  ,   n n nψ χ ξ  Fonction de Ricatti-Bessel (sphère) 
,  abφ φ  Phase et déphasage (signal Doppler) θ  Angle de diffusion 
,  a r  Rayon d’une particule 
, / ,n n n nA B a b  
,m mn nA B  
Coefficients de diffusion externe, onde plane, particule homogène/multicouche 
Idem, pour une sphère multicouche éclairée par une onde de forme arbitraire (GLMT) 
vC  Concentration volumique (en particules). 
,  E H  Champs électrique et magnétique 
D  Diamètre  
DBT Technique Dual Bursts 
DM Technique Dual Mode 
F  Tension 
GLMT Théorie de Lorenz-Mie Généralisée 
OG Optique géométrique 
, ,,  
m m
n TM n TEg g  Coefficients utilisés pour la description du faisceau incident (GLMT) 
I  Intensité diffusée 
IUSTI Institut Universitaire des Systèmes Thermiques Industriels, Marseille. ( )1
,  ,  n n nJ Y H  Fonctions de Bessel cylindriques (cylindre) 
,    K k  Absorptivité et partie imaginaire de l’indice, vecteur d’onde  
L  Nombre de couches (discrétisation du profil d’indice) 
LFC Lit Fluidisé Circulant 
LMT Théorie de Lorenz-Mie 
m  Indice de réfraction (réel ou complexe) 
MDR Résonances Morphologico-Dépendantes 
, P S  Vecteur de Poynting 
P Piédestal (signal Doppler) 
p=0,1,2,3… Ordre de diffusion (optique géométrie et séries de Debye) 
PIV Vélocimétrie par Images de Particules 
POA Approximation d’optique physique 
PSB Potentiel Scalaire de Bromwich 
, ,ext sca absQ Q Q  Coefficients d’extinction, de diffusion et d’absorption 
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S1, S2, T1, T2 Fonctions d’amplitude des champs diffusés 2 : onde TM (//) ; 1 : onde TE ( ⊥ ) 
SGR Saint-Gobain Recherche 
T, T0 Température, température initiale de fibrage 
TE, TM Transversale Electrique et Magnétique 
V Visibilité (signal Doppler) 
Vf Vitesse de fibrage 
z, Z Axe optique ou axe du cylindre 
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Notations pour les références et les légendes des vignettes 
 
Notations pour les références 
 Les références de mes propres travaux sont précédées d’une à deux lettres : A pour article, B pour 
brevets, C pour article de congrès, L pour logiciel, RC pour rapport de contrat, RI pour rapport interne, S 
pour séminaire et T pour thèse. Ces références sont listées dans la section § 8.2 du Chapitre 8. (pages 107 
à 113). Les reproductions de dix articles sont incluses dans le Chapitre 9.  
 
 Les Références concernant les travaux d’autres auteurs sont numérotées de façon classique [entre cro-






Légendes des vignettes des têtes de chapitre 
Chaque tête de chapitre est illustrée par une  vignette (petite figure) dont voici les légendes :  
 
Chapitre 1, page 11 : Intensité des champs électromagnétiques : incident, interne et diffusé par une goutte 
            d’eau éclairée par une onde plane. Cette simulation a été réalisée à partir des codes de calcul  
       de Barber et Hill [1]. 
 
Chapitre 2, page 15 : Diagrammes de diffusion arrière de fibres de verre de différents diamètres. Pour ce  
     calcul, seules les ondes partielles ayant subi deux réflexions internes sont prises en compte (série 
     de Debye, p=3), § 2.3.  
 
Chapitre 3, page 41 : Evolution temporelle des diagrammes de diffraction expérimentaux d’une fibre de  
     verre dont le diamètre fluctue, § 3.1.4. 
 
Chapitre 4, page 65 : Photographie de la tête optique de l’interféromètre rétro diffusion FIB, §3.1.3.  
 
Chapitre 5, page 96 : Tomographie laser de la distribution des solides dans un Lit Fluidisé Circulant gaz- 
       solide, §4.4.1. 
 
Chapitre 6, page 100 : Champ de vitesse de la phase dispersée d’un Lit Fluidisé Circulant gaz-solide, lors du 
       passage d’une poche de gaz (en rotation, vue en coupe), § 4.4.1. 
 
Chapitre 7, page 100  : Copie d’écran du logiciel d’acquisition et de traitement de l’interféromètre FIBS,  
      § 4.3.3. 
 
Chapitre 8, page 106 : Simulation par méthode de Monte Carlo de la diffusion de la lumière par un jet li 
    quide fortement chargé en micro particules, § 2.4.3. 
 
Chapitre 9, page 120 : Principe de la technique de mesure d’indice par faisceaux focalisés : les signaux  
       lumineux réfléchis et réfractés apparaissent décalés dans le temps, § 3.2.1.  
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1.  INTRODUCTION 
 
  
 Ce mémoire d’habilitation présente l’essentiel de mes travaux sur la caractérisation optique de particules et fluides 
en écoulement. J’ai démarré cette activité de recherche au cours de la deuxième partie de ma thèse [T1]1 dans la 
mesure où mon sujet de thèse initial, sur les effets de trajectoires, bien que très riche [A1, A3, A6-7], a été 
considéré comme pratiquement bouclé après seulement deux ans de thèse et le dépôt de deux brevets [B1, 
B2]. Depuis ma nomination comme Chargé de Recherche au CNRS en novembre 1996, je développe cette 
activité dans le cadre d’une opération de recherche sur les « Diagnostics Optiques des Milieux Multiphasiques » 
de l’IUSTI-UMR n°6595 CNRS-Université de Provence. Mes activités sont transverses à deux des trois 
thématiques de recherche de mon laboratoire d’affectation : «Physique des Transferts» et «Ecoulements». Cette 
transversalité tient moins à l’objet de mon étude, les écoulements diphasiques et multiphasiques, qu’à mon outil 
d’analyse : la «lumière». Cet outil est puissant mais il est également complexe et coûteux… et, depuis ma 
nomination, il m’a fallu de nombreux efforts pour parvenir à équiper un laboratoire et ainsi, développer 
mes travaux de recherche. 
 
 Les écoulements diphasiques ou multiphasiques sont des milieux extrêmement complexes dans lesquels une ou 
plusieurs phases dispersées sont transportées ou mises en suspension par une phase fluide. La complexité 
de ces milieux, que l’on s’intéresse à leurs modes de production2, à leurs propriétés de transport3 ou à leur 
réactivité4, tient pour l’essentiel à la multiplicité et à la complexité des phénomènes physiques mis en jeu 
(turbulence, évaporation, coalescence, physico-chimie, rayonnement…). L’étude de ces milieux revêt de ce 
fait un caractère fortement pluridisciplinaire. La modélisation et le contrôle expérimental de ceux-ci impo-
sent que nous en développions nos connaissances fondamentales et nos capacités de diagnostics. Expérimen-
talement, le « mécanicien des fluides » cherche caractériser trois types de propriétés de ces milieux : i) vi-
                                                     
1 LESP/CORIA-UMR n°6614-CNRS-Université et INSA de Rouen  
2 Cavitation, pulvérisation, granulation, séchage, enrobage, polymérisation catalytique …  
3 Sédimentation, fluidisation; dépôts céramiques, aérosols marins, boues, sang…  
4 Combustion diphasique, incinération,  polymérisation… 
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tesses moyennes et fluctuations, corrélations spatiales et temporelles, les flux en masse… ; ii) composi-
tions, taux de mélange, températures...  et iii) forme, la granulométrie, la concentration en masse… des 
phases dispersées.   
 Les techniques laser, non intrusives, sont particulièrement bien adaptées à l’étude de ces milieux parfois 
hostiles, où les échelles temporelles et spatiales à résoudre sont très critiques. Cependant, il n’existe aucune 
technique de mesure capable d’obtenir de manière corrélée les trois types propriétés précédemment citées 
[C40]. Les systèmes actuels de granulométrie optique de particules en écoulement sont, par exemple, incapables de dis-
tinguer le matériau et donc la nature des particules qu’ils détectent. Ceci conduit, dans l’étude des écoulements ré-
actifs en lit fluidisé, à ce que l’on ne puisse pas distinguer les particules combustibles, des particules utili-
sées pour fixer les polluants ou de celles issues de la combustion… On pourrait multiplier les exemples 
d’applications industrielles, ou de recherches fondamentales, où la caractérisation du matériau des particules en écou-
lement pourrait contribuer à la réalisation de progrès fondamentaux.  
 
 
Figure 1 L’étude des milieux multiphasiques nécessite la caractérisation de particules de forme et de composition va-
riées, ainsi que leurs propriétés dynamiques et celles du fluide qui les transporte. 
  
 
 Partant de ce constat, mon activité de recherche porte sur la mise au point de nouveaux outils (ou 
l’amélioration d’outils existants) pour l’étude des milieux multiphasiques, à partir de l’analyse des proprié-
tés de diffusion de la lumière des particules présentes dans ces écoulements.  
A l’image de mes activités de recherche, ce mémoire est composé de trois parties que je qualifierais de 
« symbiotiques » : 
 
Théories et modèles de diffusion de la lumière par les particules sub-millimétriques : 
 Cet axe sous-tend aussi bien les axes expérimentaux qu’il les devance. Il consiste à développer des ou-
tils théoriques et numériques pour prédire les propriétés de diffusion de la lumière de différentes particu-
les. Ceci, afin de pouvoir déterminer une « signature optique » de ces particules et, au final, proposer le 
principe d’une technique optique susceptible d’améliorer la caractérisation des milieux en écoulement, 











+  Matériau/Mélange 
+  Température 
Hétérogènes 
Symétrie radiale
+ Détection du cœur 
+ Granulométrie  
Hétérogènes 
Non symétrique
+   Concentration  
      en hétérogénéités 
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Caractérisation optique de particules en écoulement : 
 Cet axe vise à réaliser des expériences de validation des modèles développés ou à valider expérimentale-
ment le concept de techniques de mesure originales, pouvant répondre à un besoin actuel de la communauté 
ou, prévisible à terme. Diverses techniques ont ainsi été développées pour l’amélioration de la granulométrie 
optique de particules en écoulement, ou la caractérisation simultanée de leur vitesse, de leur taille et de leur maté-
riau, Chapitre 3.  
 
Collaborations & Applications :  
 J’ai été amené à développer différents partenariats industriels et universitaires, pour développer et financer 
mes acticités de recherches. Cette démarche fait partie intégrante des missions du département Sciences Pour 
l’Ingénieur du CNRS. Aussi, en essayant de garder une juste proportion entre recherche amont, applications 
contractuelles et collaborations interdisciplinaires, ceci m’a conduit à aborder des domaines aussi variés que la bio-
physique, la combustion, la fluidisation et le traitement des poudres, la micro fluidique, les instabilités de 
jets capillaires, les procédés de fibrage du verre…, Chapitre 4. 
 
 
 Ce mémoire comprend également une Annexe, Chapitre 5. Celle-ci rassemble différents développe-
ments analytiques, inutiles pour la compréhension du problème physique absorbé dans le texte, mais 
néanmoins importants et encore non publiés.  
 
 Des Conclusions et Perspectives sur mes activités de recherche sont présentées dans le Chapitre 6.  
 
 Les Références des travaux d’autres auteurs, utiles à la compréhension de ce mémoire, sont listées 
dans le Chapitre 7. 
 
 Conformément aux réglementations sur le diplôme d’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), ce 
mémoire comprend également un résumé de mes autres activités liées à la recherche : enseignement et 
encadrement, gestion de projets de recherche, transferts technologiques…, Chapitre 8. Ce dernier 
rassemble également la liste de mes publications. 
 
 Au final, ce mémoire regroupe des Reproductions d’Articles qui présentent de façon plus détaillée 
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2.  THEORIES ET MODELES DE DIFFUSION DE LA 
LUMIERE PAR DES PARTICULES SUB-
MILLIMETRIQUES 
 
 Ce chapitre présente les théories et modèles de diffusion de lumière élaborés pour simuler les proprié-
tés de diffusion de différentes particules rencontrées dans les écoulements. Les particules multicouches 
(stratification radiale de l’indice de réfraction) occupent une place importante dans mes travaux. En effet, 
ces dernières permettent de modéliser l’influence de nombreux phénomènes physiques et « particules » 
produites par l’industrie, Figure 2.  
D’une manière générale, ces travaux sont ordonnés par type de particules et en distinguant les théories, 
parfaitement exactes, des modèles, qui sont généralement des approximations asymptotiques. Ces travaux 
ont été à l’origine de différentes applications et collaborations. Les autres chapitres de ce mémoire y font 
donc souvent référence.  
 
Figure 2 Différents phénomènes physiques et procédés industriels sont à l’origine de la formation de gradients ra-
diaux d’indice à l’intérieur des particules : gouttes multi composant soumises à un choc thermique, formation des cé-
nosphères, fibres optiques…  
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2.1 Théorie de Lorenz-Mie : cylindre homogène et multicouche 
 Cette section traite du calcul de la diffusion d’une onde électromagnétique plane, harmonique, par un 
cylindre infini, de section circulaire, à stratification radial d’indice et biréfringence uniaxe [A18].  
2.1.1 Théorie 
 On considère un cylindre infini de section circulaire composé de L couches concentriques, 1,2j = … . 
1,  L L− . Chaque couche est caractérisée par son indice de réfraction complexe j jm ε= , sa constante de 
perméabilité magnétique jµ  et son rayon jr ,  voir la Figure 3. Ce cylindre, placé dans un milieu d’indice 
réel extm , est éclairé sous incidence normale par une onde plane harmonique de vecteur d’onde xk=k e  ( )2 /ext xmπ λ= e . La géométrie du modèle et les notations sont les mêmes que celles introduites par Bo-

































Figure 3 Géométrie du modèle de diffusion d’une onde électromagnétique plane par un cylindre infini à stratification 
radial d’indice et biréfringence uniaxe. 
 
 La solution du problème est obtenue [RI7, C37, A18] en résolvant l’équation d’onde, Eq. (2.1), pour 
les conditions limites du problème : décroissance de l’intensité diffusée en 1/r dans le champ lointain, 
champs interne et incident finis au centre de la particule, continuité des composantes tangentielles des 
champs (électrique et magnétique) à la traversée de la surface externe de la particule et de chaque couche j. 
 2 2 0k∇ Ψ + Ψ =  (2.1) 







r r r r z
ψ ψ ψ ψφ∂ ∂ ∂ ∂  + + + = ∂ ∂ ∂ ∂   (2.2) 
Elle peut être résolue par une méthode de séparation des variables (i .e. Théorie de Lorenz-Mie) : 
 ( ) ( ) ( ),      n=0, 1,...,inn nZ e ϕρ ϕ ρΦ = ± ∞  (2.3) 
Pour la fonction radiale ( )nZ ρ , l’argument  krρ =  est solution de l’équation de Bessel : 
 ( )2 2 0n ndZd n Z
d d
ρ ρ ρρ ρ  + − =    (2.4) 
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Avec 2 /k mπ λ=  pour le vecteur d’onde, les solutions de l’équation précédente sont les composantes des 
harmoniques cylindriques : 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )'           p p p pin inn n n nkZ e kZ eϕ ϕρ ρ= − =φ zM e N e  (2.5) 
Toute combinaison linéaire de ces harmoniques est, a priori, une solution de l’équation précédente. Les 
fonctions ( )pZ  et leurs dérivées ( )' pZ  sont les fonctions de Bessel d’ordre n  entier ( n ∈] ) : ( )nJ ρ , du 
premier ordre; ( )nY ρ , du second ordre (ou encore fonction de « Neumann »); et la fonction de Hankel, ( )nH ρ , avec  ρ ∈^ : 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 1          p p pn n n n n n n nZ J Z Y Z H J iYρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ= = == = = = +  (2.6) 
 
 
Expressions des champs TM : 
On s’intéresse ici au cas d’une onde incidente plane harmonique, linéairement polarisée, Transversale Ma-
gnétique (TM, i.e. champ électrique parallèle à l’axe z de la fibre). 
Champs incidents : ,i iTM TME H  
 Le champ incident doit être de dimension finie au centre de la particule. Ceci conduit à éliminer la 
fonction de Bessel du second ordre ( )0nY ρ → → −∞ , de la combinaison linéaire des solutions possibles 






















Avec pour le vecteur d’onde de l’onde incidente: 02 /ext extk mπ λ= , où 0λ  est la longueur d’onde de l’onde 
incidente  « dans l’air » ; ( )0 /nn extE E i k= − , où 0E  est l’amplitude du champ incident.  
 
Les composantes des harmoniques se réduisent alors à :  
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1'          n ext L ext n ext L n ext L ext n ext L zm x k J m x m x k J m xϕ= − =M e N e  (2.8) 
Ce qui donne pour les composantes des champs électrique et magnétique sur la surface de la particule : 
 




z ext L ext n n ext L
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z ext L ext L
exti
ext L n n ext L
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E m x k E J m x
H m x E m x
i k











∑  (2.9) 
Champs diffusés : ,s sTM TME H  
 Dans le cas du champ diffusé par la particule rρ ≥ ,  seule la fonction de Hankel, qui permet d’obtenir 
une intensité diffusée qui décroît en 1/r quand r tend vers l’infini  ( ) ( ) ( ) / ,  n nI r H r H r r rα∝ → → ∞ , 
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Les champs diffusés se propagent dans le milieu extérieur, d’indice extm , depuis la surface de la particule 
( ext Lm xρ = )  vers l’infini. 02 /L Lx rπ λ=  est le paramètre de taille de la particule (correspondant à celui de la 
couche externe, j L= ).  
A la surface de la particule les composantes des harmoniques s’écrivent :   
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )3 1 ' 3 1       n ext L ext n ext L n ext L ext n ext L zm x k H m x m x k H m xϕ= − =M e N e  (2.11) 
Ce qui donne pour les composantes tangentielles des champs diffusés : 
 
( ) ( )
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n nI n ext L
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E k E b H m x
H E
i k










∑  (2.12) 
Dans l’Eq. (2.12), les expressions des champs électrique et magnétique sont strictement identiques à celles 
obtenues pour un cylindre homogène. Seule l’expression du coefficient de diffusion externe nIb  diffère.  
 
Calcul des champs internes ( ) ( ),j jTM TME H  
 Pour une onde incidente TM, les champs électrique et magnétique, internes à la couche j, sont de la 
forme : 
 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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 = − 





Les coefficients de diffusion interne ( )jnc  et ( )jne  sont a priori non nuls. Les composantes des harmoniques 
s’écrivent avec 02 /j jk mπ λ=  et j jm xρ =  : 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )'( )            p p ppn j n n j n zk Z k Zϕρ ρ ρ ρ= − =M e N e  (2.14) 
Comme pour les champs incidents, la fonction de Bessel du second ordre nY  ne peut être solution de 
l’Eq. (2.4). Dans le cas du cylindre multicouche, la condition «de dimension» finie n’est critique que pour 
la première couche (qui est en fait un cylindre homogène), 1j = . Pour les autres couches, 2j L= … , cette 
restriction n’a pas lieu d’être. C’est pourquoi, on doit exprimer les champs internes, pour chaque couche j, 
comme une combinaison linéaire des deux fonctions de Bessel, nJ , nY  avec j jm xρ =  :  
 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )















n n n n j j n n j j
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E k E c J m x e Y m x
H E
i k







 = − = =




Pour les cas particuliers de la première couche : ( )1 0ne =   et de la couche externe j=L  (i.e. L Lm xρ = ) on a : 
 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )














n n n n L L n n L L
nL
E k E c J m x e Y m x
H E
i k







 = − = =
 = − 
∑
∑  (2.16) 
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Le calcul des champs TM internes nécessite, a priori, la détermination d’une infinité de coefficients : ( )jnc  
et ( )jne . Pour un ordre d’expansion donné, ils sont au nombre de ( )2 1n L − . 
 
Récurrence ascendante sur les coefficients internes 
 Pour le calcul des coefficients de diffusion externe, nous allons transposer le principe de la méthode 
de résolution par récurrence introduite par Wu et Wang [3] dans le cas de la diffusion d’une onde plane par une 
sphère multicouches5.  
 
Conditions de continuité des champs internes  
 La méthode de résolution par récurrence conduit, dans un premier temps, à écrire les équations de 
continuité des composantes tangentielles des champs à la traversée des interfaces 1j j− →  :  
 ( ) ( ) ( ) ( )11 1 1  avec  et z; V=E et Hj jj j j jV m x V m x ϕ−Θ − Θ − −= Θ =  (2.17) 
 
Ce qui donne, en remplaçant dans l’Eq. (2.17) les champs par leur expression donnée par l’Eq. (2.16), et 
après simplification :  
 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )111 1 1 1 1 1 11j jj jn nj n n j j n j j j n n j j n j jj j
n n
e e
m c J m x Y m x m c J m x Y m x
c c
−−− − − − − − −−   − = −        (2.18) 
 
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )2 2 11 1' ' ' '1 1 1 11
1
j j
j jj jn n
n n j j n j j n n j j n j jj j
j jn n
m me e
c J m x Y m x c J m x Y m x
µ µc c
−− −− − − −−−
   − = −        (2.19) 
Plutôt que de calculer les ( )2 1n L −  coefficients internes, on peut se limiter au calcul des ( )1n L − quotients 
suivants (avec (1) 0nB = ) : 







=  (2.20) 
Ce qui permet, avec le calcul du rapport Eq. (2.19)/Eq. (2.18), d’éliminer une série d’inconnues : 
 
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )1' ' ' '1 1 1 1 1 11 111 1 1 1 1 1j jn j j n n j j n j j n n j jj jj jj jn j j n n j j n j j n n j jJ m x B Y m x J m x B Y m xµ mµ mJ m x B Y m x J m x B Y m x−− − − − − −− −−− − − − − − − −=  − −    (2.21) 
En introduisant la fonction ou « quotient intermédiaire » ,
j
b nH :  
 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )1' '1 1 1 11, 11 1 1 1jn j j n n j jjb n jn j j n n j jJ m x B Y m xH J m x B Y m x−− − − −− −− − − −−= −  (2.22) 
L’équation (2.21) devient alors :  
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )11' '1 1 , 1 1
1
j j jj j
n j j n n j j b n n j j n n j j
j j
µ m
J m x B Y m x H J m x B Y m x
µ m
−−− − − −−  − = −   (2.23) 
 
De cette dernière expression on peut tirer la forme récurrente du quotient ( )jnB  : 
 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )1 '1 1 , 1 11 '1 1 , 1 1jj j n j j b n j j n j jjn jj j n j j b n j j n j jm µ J m x H m µ J m xB m µ Y m x H m µ Y m x−− − − −−− − − −−= −  (2.24) 
                                                     
5 Il a noter que j’ai également généralisé cette méthode au cas de la diffusion d’une onde incidente de forme arbitraire par une 
sphère stratifiée, voir à ce sujet l’article [A2] et le paragraphe § 2.2. 
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Conditions de continuité à la traversée de la surface externe  
 La condition de continuité des composantes tangentielles des champs électrique et magnétique, à la 
traversée de la surface externe de la particule s’écrit : 
 ( ) ( ) ( ) ,    avec  et z; V=E et H  i s Lext L ext L L LV m x V m x V m x ϕΘ Θ Θ+ = Θ =  (2.25) 
En remplaçant dans l’Eq. (2.25), les champs par leur expression sur l’interface externe, et en simplifiant, 
on obtient le système suivant : 
 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 21 '' ' '- = L Lext Ln n ext L nI n ext L n n n L L n n L L
ext L
i k i k
E J m x b H m x c E J m x B Y m xωµ ωµ   −     (2.26) 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 L Lext n n ext L nI n ext L L n n n L L n n L Lk E J m x b H m x k c E J m x B J m x   − = −     (2.27) 
Le calcul du rapport des Eqs. (2.26)/ (2.27) permet d’éliminer le coefficient de diffusion interne ( )Lnc  et la 
constante nE  : 
 
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )1 '' ' ' ,1 Ln ext L nI n ext L n L L n n L L Lext L L b nLext L Ln ext L nI n ext L n L L n n L LJ m x b H m x J m x B Y m xk k k HJ m x b H m x J m x B J m xµ µ µ− −= =− −  (2.28) 
Dans le 2ème membre de l’expression précédente on reconnaît l’expression du rapport ,
L
b nH , introduite par 
l’Eq. (2.22). En remplaçant 
,
L
b nH  
par son expression et en simplifiant on obtient : 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 ' 1' , ,L Lext L n ext L ext L nI n ext L L ext b n n ext L L ext b n nI n ext Lk J m x k b H m x k H J m x k H b H m xµ µ µ µ− = −  (2.29) 
 
On en déduit l’expression du coefficient de diffusion externe des champs TM, nIb  : 
 
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )', 1 1 ', LL ext b n L L n ext L ext L n ext LnI LL ext b n L L n ext L ext L n ext Lm H m x J m x m J m xb m H m x H m x m H m xµ µµ µ−= −  (2.30)  
 
 On procède de même pour le champ TE,  voir à ce propos le paragraphe § 5.1.1 placé en annexe.   
 La façon dont nous prenons en compte la biréfringence uniaxe, est décrite dans l’article [A13] et la ré-
férence [4].  
 
2.1.2 Résolution numérique et expressions des fonctions de diffusion 
Résolution numérique  
 Le calcul des fonctions de Bessel, pour de grands arguments complexes et de grands ordres, pose de 
nombreux problèmes numériques. Pour pallier au manque de stabilité de ce calcul, il faut réécrire les fonc-
tions de Bessel sous la forme de dérivées logarithmiques et faire apparaître, dans les différentes expres-
sions précédentes, des rapports de ces fonctions plutôt que les fonctions elles-mêmes. Ce travail analyti-
que permet d’obtenir des expressions qui se prêtent mieux aux calculs numériques, voir à ce propos le pa-
ragraphe § 5.1.2. 
 Numériquement, le profil d’indice du cylindre multicouche est introduit sous la forme d’un profil en 
rayon, adimensionnalisé par le rayon externe du cylindre Lr , et d’un profil d’indice complexe (indice du 
matériau pour 0λ ) :  
 
( ) ( )( ) ( )




/    Re m , Im m
/    Re m , Im m







    
  …
  (2.31) 
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Dans les codes de calcul, ce profil est pris en compte en le redimensionnant: ( ) ( )1 02 / / /j L extx r r mπ λ= . Ce 
qui permet d’itérer facilement sur le diamètre externe de la particule. On pose par ailleurs 
1 ,  L ext extm m m+ = ∈\ . De manière classique maintenant [2], comme pour une particule homogène (sphère 
ou cylindre), les séries infinies sont tronquées à partir de : 
 1/ 34 2stop L Ln x x= + +  (2.32) 
Remarque : selon le principe de l’approximation localisée de Van de Hulst [5], le rayon de la particule cor-
respond à la valeur : 1/ 2 /Ln x Dπ λ+ = = . D’où une décroissance très forte des coefficients de diffusion 
externe pour 1/ 2Ln x> − .  
 
Sections efficaces et fonctions d’amplitude 
 Nous sommes à présent en mesure de calculer des quantités intégrales, comme les sections efficaces 
de diffusion, ou les fonctions d’amplitude d’un cylindre multicouche. Pour ce faire, dans les expressions 
dérivées pour le cylindre homogène [2], il suffit de remplacer les coefficients de diffusion externe du cylin-
dre homogène par ceux que nous venons d’établir pour le cylindre multicouche : 
Pour les coefficients d’efficacité de diffusion: 
 
2 2
0 0 0 0
1 1
2 2
0 0 0 0
1 1
2 2
2 ,         Re 2
2 2
2 ,      Re 2
sca ext
I I I I I I
n n
sca ext
II II II I II II
n n
Q b b Q b b
x x





   = + = +         = + = +      
∑ ∑∑ ∑  (2.33) 
Où abs ext sca
I I I
Q Q Q= −  et abs ext sca
II II II
Q Q Q= − , avec Ext.  pour l’extinction, Sca. pour la diffusion et Abs. pour 
l’absorption). 
Pour les expressions des champ diffusés et des fonctions d’amplitude:  
 
( )( ) ( ) ( ) [ ]1 0,2 0,0, , 3 2exp exp 20, , 4s iz z exts iTE r t Ei k r tTE r t Ekrϕ ϕθθ π πνθθ π     = −                (2.34) 
 
( ) [ ] ( )
( ) [ ] ( )1 0 12 0
1
exp  2 cos





T b in b b n






= − = +
= − = +
∑ ∑∑ ∑  (2.35) 
 
 θ π ϕ= −  est l’angle de diffusion, voir la Figure 3 et, pour plus de détails, les références [RI7, A18]. 
 
 
2.1.3 Validations et exemples de résultats 
Cas limite du cylindre homogène: 
 Dans le cas d’une couche unique on a ( ) ( ) ( )1, ,L Lb n a n n L LH H D m x= = . Pour une particule de paramètre de 
taille Lx x= , placée dans un milieu d’indice extm m=   avec L extµ µ= , l’expression Eq. (5.24) devient : 
 
( )( )










J mx J x
m
J x J mx J x
b
J mx H mxH x
m
J mx H mx
−= −  (2.36) 
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Expression que l’on peut remettre sous la forme : 
 
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )' '1 ' 1'n n n nnI n n n nJ mx J x mJ mx J xb J mx H x mJ mx H x−= −  (2.37) 
qui est strictement identique à celle obtenue dans le cas du cylindre homogène. On trouve le même accord 
pour nIIa (§ 5.1.1)  
 
Figure 4 Diffusion par une fibre optique à gradient radial d’indice : a) Profil d’indice et b)  Simulation de l’influence 
de la discrétisation du profil d’indice sur l’évolution relative des coefficients d’efficacité de diffusion (cas limite : 
L=5000).  
 
Comparaison avec la sphère stratifiée 
 Intuitivement, on peut penser que la diffusion dans le plan d’un cylindre multicouche devrait être as-
sez similaire à celle d’une sphère de même diamètre et de même profil d’indice. En fait, ce n’est pas vrai-
ment le cas [4]… Cependant, du point de vue analytique, on peut établir des correspondances entre les ha-
rmoniques sphériques et cylindriques et au final, entre les fonctions  de Ricatti-Bessel utilisées pour la  
sphère et les fonctions de Bessel cylindriques utilisées pour le cylindre. Cette démarche [RI7] conduit aux 
analogies suivantes :  
 
( ) ( )' ' ' 01 2 3                                 
                                                                                              
 
xn n n n n
n n n n n n n n
n n n n n
Sphère D D D D D
Cylindre
ψ χ ξ ψ ψψ χ ξ ψ χ ξ χ χ= = = = =↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
( ) ( )( ) ( )1 '' '1 1 1                                                                 n n n n nn n n
n n nn n
J Y H J J
J Y H
J Y YH H
 (2.38) 
Les  relations (2.38) permettent de montrer [RI7] que les expressions des coefficients de diffusion externe 
TM et TE du cylindre multicouche sont formellement identiques à celles obtenues pour la sphère multi-
couche. Ceci valide, d’un point de vue formel, les expressions déduites dans le paragraphe § 2.1.1.  
 
Exemples de résultats numériques  
 Ce modèle a été implémenté en Fortran. Ses prédictions ont été comparées à celles obtenues pour un 
cylindre homogène [2, 6] et les quelques résultats disponibles dans la littérature, pour des cylindres multi-
couches de petit paramètre de taille [7, 8]. L’accord avec ces derniers résultats n’était que partiel [RI7]. Ceci 
peut s’expliquer par des paramètres de calcul erronés. Par ailleurs, les auteurs de la référence [7], avec qui 
j’ai pris contact, m’ont clairement indiqué que leur algorithme est instable. De plus, on constate plusieurs 
erreurs (typographiques ?) dans les équations de la référence [8]. Aussi, malgré les nombreuses validations 
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analytiques de notre modèle, ces dernières remarques motivent en partie les travaux expérimentaux actuel-
lement en cours (voir le paragraphe § 4.3.4). 
 
 La Figure 4 b) permet de juger de la stabilité numérique des algorithmes que nous avons développé. 
Elle simule l’évolution relative des deux coefficients d’efficacité de diffusion d’une fibre optique multimode 
« Corning », dont le profil d’indice est donné par la Figure 4 a). Ces cœfficients sont tracés en fonction : 
du nombre de couches utilisées pour discrétiser le profil d’indice ( 2 5000L = → ) et de la fraction de la 
longueur d’onde locale de l’incrément radial, / / 2 50d drλ = → . On remarque que ces coefficients conver-
gent rapidement vers une même valeur (i.e. 5000L = ) et que, pour un incrément en /10λ , la différence 
est de moins de 0.1% (e.g. visuellement on ne constate plus aucune différence dans la forme des diagram-
mes de diffusion).  
La stabilité de notre modèle discret permet donc de simuler les propriétés de diffusion de cylindres à profil 
d’indice continu (à condition que / 10d drλ > ). 
 
 
Figure 5 a) Simulation de l’intensité diffusée par une fibre de verre-E homogène lorsque tous les termes d’expansion des 
champs sont pris en compte et lorsque seul le terme b61 est annulé ; b) Schéma de principe sur les « ondes de surface » : 
le bord externe d’une fibre de diamètre D=10.7235µm est tracé en gras et l’ordre d’expansion est schématisé par la stra-
tification en grisé. 
  
 La Figure 5 illustre la complexité des mécanismes de diffusion et l’intérêt de développer des modèles électro-
magnétiques. La Figure 5 a) simule l’intensité diffusée par une fibre de verre-E (m=1.555, 
D=10,10.0005…11µm)  dans la direction 162.5θ = ° , lorsqu’elle est éclairée par une onde plane de polarisa-
tion perpendiculaire, avec λ=0.6328. Deux cas sont considérés: i) lorsque les champs diffusés sont calculés 
de façon habituelle, Eqs. (2.34) et (2.32), en sommant les différents termes de l’expansion, n = 1, 2…, nstop 
et ii) lorsque la sommation est effectuée en posant arbitrairement comme égal à zéro le terme b61 = 0.0 + 
0.0i. Cette procédure [4], introduite par Chylek et al. [9], permet «d’évaluer» la contribution des différents 
termes d’expansion au champ total diffusé. On peut constater que :  
  - Dans les deux cas l’intensité diffusée est modulée par une basse fréquence que nous attribuons à 
l’interférence entre les différents modes de diffusion classiques : réflexion spéculaire (p = 0), réflexions in-
ternes multiples (p = 2, 3…, voir le § 2.4.1)... On parle généralement de « Résonances Morphologico-
Dépendantes(MDRs) »
  - A ces MDRs se superpose une structure de résonances beaucoup plus fine. Cette dernière se ca-
ractérise par des variations brutales de l’intensité diffusée. La largeur de ces résonances est de l’ordre de 
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quelques nanomètres à quelques dizaines de nanomètres… Pour certains diamètres, et notamment 
D=10.7235, ces résonances ont disparu de la courbe d’intensité calculée avec la série « tronquée » (i.e. b61 
= 0.0 + 0.0i). D’après le principe de l’approximation localisée, tel qu’il est schématisé par la Figure 5 b), le 
terme b61 correspond à un « rayon » dont le paramètre d’impact se situerait à près de 1.24 λ (i.e. 780nm) de 
la surface externe d’une fibre de diamètre D=10.7235. Selon l’optique géométrique, il ne devrait donc pas 
interagir avec la fibre. En fait, tout se passe comme si l’onde associée au cœfficient b61 avait orbité autour 
de la fibre avant d’être diffusée par celle-ci dans la direction 162.5θ = ° … Avec le modèle multicouche, on 
peut montrer que ces résonances, ou ondes de surface [10],  sont relativement peu sensibles à la présence d’un 
gradient d’indice au centre de la fibre mais, qu’en revanche, elles sont très sensibles à l’indice du milieu ex-
térieur [4]… Ces résultats sont très intéressants du point de vue métrologique et notamment, pour la ca-
ractérisation du cladding de fibres optiques (§ 4.3.4).  
 
 D’autres exemples d’applications du modèle de diffusion par un cylindre multicouche sont présentés 






2.2 Théorie de Lorenz-Mie généralisée : sphère homogène et multicouche 
 Le traitement rigoureux du problème de la diffusion d'une onde plane harmonique par une sphère 
homogène, isotrope, à matériel local et linéaire (diffuseur de Mie), a été effectué par L. Lorenz [11], G. 
Mie [12],  puis il a été reformulé par P. Debye [13], voir la Figure 6 a). Ce travail  théorique est désormais  
connu sous le nom de « Théorie de Lorenz-Mie (LMT) ». Une présentation concise de cette théorie a été 
faite par Stratton [14], Kerker [15], Van de Hulst [5], Bohren et Huffman [2], Barber et Hill [1]. 
 
 
Figure 6 Problèmes traités par la théorie de Lorenz-Mie, a) Classique : onde plane/sphère homogène (LMT);  b) Gé-
néralisée aux ondes de forme arbitraire et c) Généralisée aux ondes de forme arbitraire et sphères multicouches 
(GLMT).  
 Avec l'avènement du Laser et son emploi de plus en plus fréquent pour caractériser individuellement 
les particules, la LMT a atteint une de ses limites fondamentales : l'hypothèse d'éclairement uniforme6 des 
particules, voir la Figure 6 b). Cette hypothèse restrictive a été levée par G. Gouesbet et al. [16-18], dans 
les années 80-90, par le développement de la Théorie de Lorenz-Mie Généralisée (GLMT). Cette générali-
                                                     
6  Les faisceaux laser, qui peuvent être fortement focalisés, engendrent de forts gradients d’intensité sur la surface des particules. 
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sation permet de calculer la diffusion électromagnétique d’un faisceau de forme arbitraire par une sphère 
homogène, voir également les contributions de Barton [19, 20]. 
J’ai étendu le formalisme de la GLMT au cas où la particule n’est plus simplement homogène mais pré-
sente un profil radial d’indice [RI2, A2], Figure 6 c). Cette « extension » de la GLMT permet de modéliser 
les propriétés de diffusion de la lumière de différentes particules bicouches ou multicouches, voir la Figure 
2. 
 La démarche suivie pour résoudre ce problème est présentée de manière succincte dans ce qui suit, 
pour plus de détails, voir la référence [RI2] et la reproduction de l’article [A2]. 
 
 
2.2.1 Théorie et méthode numérique 
 Le faisceau incident sur la particule est considéré comme monochromatique et linéairement polarisé, 
de pulsation ω  avec une dépendance temporelle en i te ω . Dans le formalisme de la GLMT [17], on utilise 
la formulation de Bromwich pour obtenir des solutions particulières des équations de Maxwell dans le sys-
tème de coordonnées ( ), ,r θ ϕ ,  voir la Figure 6 b). Ces solutions correspondent aux champs : Transverse 
Magnétique (TM, i.e. 0rH = ); et Transerve Electrique (TE, , i.e. 0rE = ). 0rH =  et 0rH =  sont respecti-
vement les composantes radiales des champs magnétique et électrique. Ces solutions sont générées par les 
Potentiels Scalaires de Bromwich (PSB), avec TMU  et TEU  pour les champs TM et TE. Elles satisfont la 











θθ θ θ θ ϕ∂ ∂ ∂ ∂+ + + =∂ ∂ ∂ ∂  (1.39) 
De même que pour la théorie de Lorenz-Mie onde-plane, cette équation est résolue avec une méthode de 
séparation des variables : ( ) ( ) ( ) ( ), ,U r rR krθ ϕ θ ϕ= Θ Φ . Ceci nécessite de résoudre l’équation de Bessel 
en coordonnées sphériques (variable radiale, r). Les solutions de cette dernière équation sont des combi-
naisons linéaires de différentes fonctions de Ricatti-Bessel : ( )n krψ , ( )0n k rξ  et ( )n krχ . Comme pour le 
cylindre multicouche (§ 2.1.1), les combinaisons linéaires sont construites en respectant deux conditions 
milites: décroissance des champs en 1/ r  quand r → ∞  et champs de dimension finie quand 0r → .   
 
 Pour l’onde incidente, les potentiels scalaires de Bromwich (PSP) s’écrivent [17] :  
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∑ ∑∑ ∑  (1.40) 
Les ( )cosmnP θ  sont les polynômes de Legendre associés et les pwnc , des coefficients de normalisation liés 
aux ondes planes.  Les ,
m
n TMg  et ,
m
n TEg   sont des coefficients complexes qui décrivent les caractéristiques du 
faisceau incident [17]. Ils sont propres à la GLMT et peuvent être calculés de différentes façon : quadratu-
res, séries infinies et l’approximation localisée [21].   
 
 Pour les champs diffusés, les BSP sont de la forme :   
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∑ ∑∑ ∑  (1.41) 
THEORIES ET MODELES DE DIFFUSION DE LA LUMIERE                                                          FABRICE ONOFRI 
 
 
HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES 
26
Où les mnA  et 
m
nB   sont les coefficients de diffusion externe d’une sphère multicouche éclairée par un fais-
ceau décrit par les ,
m
n TMg  et ,
m
n TEg . 
 Pour les champs internes, les BSP s’écrivent [RI2,A2]:  
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−  = + 
 = + 
∑ ∑
∑ ∑  (2.42) 
où les , , ,m m m mjn jn jn jnc d e f  sont les coefficients de diffusion interne d’une sphère multicouche éclairée par un 
faisceau décrit par les ,
m
n TMg  et ,
m
n TEg .  
 A partir des expressions des BSP pour les champs incidents, diffusés et internes, ont peut obtenir les 
expressions des champs électrique et magnétique avec, par exemple, pour les champs incidents (i.e. « fais-
ceau ») :   
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 (1.44) 
Les ( )cosmnπ θ  et ( )cosmnτ θ  sont les fonctions de Legendre généralisées [17]. 
 
 Au final, en utilisant l’algorithme récursif (§ 2.1.1) et en écrivant les conditions de continuité des com-
posantes tangentielles des champs à la traversée de chaque couche, on obtient les expressions suivantes 
pour les coefficients de diffusion externes [A2] :  
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 (1.45) 
Les nH  et nK sont des fonctions récurrentes sur les champs internes (tout comme les fonctions ,
L
b nH  et  
,
L
a nH obtenues dans le paragraphe § 2.1.1). LM  et LU  correspondent à l’indice relatif et la perméabilité ma-
gnétique de la dernière couche.  
L’expression (1.45) est remarquable dans le sens où, la deuxième partie du membre de droite correspond 
aux coefficients de diffusion externe d’une particule multicouche éclairée par une onde plane. Dans le ca-
dre de la GLMT, ces coefficients sont donc simplement égaux au produit des coefficients de forme du 
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==  (1.46) 
 En pratique, ce résultat théorique [A2] entraîne que toutes les expressions analytiques et codes de cal-
cul développés en GLMT/sphère homogène peuvent être simplement étendus au cas GLMT/sphère multicouche 
en utilisant un algorithme de calcul des nA , nB  en onde plane et par une multiplication terme à terme des 
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termes d’expansion des champs.  A titre d’exemple, dans le champ lointain, les fonctions d’amplitude 
d’une sphère multicouche éclairée par un faisceau de forme arbitraire, s’écrivent ainsi: 
 
( ) ( ) ( ) [ ]
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∑ ∑∑ ∑  (2.47) 
 
 
2.2.2 Exemples de résultats numériques 
 En guise d’illustration des simulations rendues possibles grâce à ces travaux théortiques, la Figure 7 a) 
montre l’évolution de l’intensité du pic de diffraction (θ=0°) produit par une particule qui se déplace 
transversalement dans un faisceau gaussien, de diamètre au col : 2ω0=20µm. Cette particule de 80 µm de 
diamètre est homogène, avec un indice de  m=1.39, 1.40 et 1.41 ; ou à gradient linéaire d’indice, avec :  
m(r)=1.39…1.41 et m(r)=1.41…1.39 (L=1000). On constate que la focalisation du faisceau entraîne 
l’apparition de pics d’intensité dus à la diffraction (pics latéraux) et à la réfraction (pic central). Le pic cen-
tral montre une sensibilité marquée à l’indice de la particule et à la présence d’un gradient interne. Ce phé-
nomène est utilisé dans le cadre de l’ACI « Vitama » (§ 8.5.1).  
 La Figure 7 b) montre l’évolution du coefficient de pression de radiation transversale exercée par un 
faisceau laser focalisé ( 02 20µmω = ) sur une particule bicouche (sphérule dans l’eau, 1 1m = , 2 3/ 1.2m m = ,  
D=10µm). On constate que, pour cette particule, il existe deux positions latérales stables ( , 0pr XC < ) (e.g. 
pour les particules homogènes il n’en existe qu’une seule).  
 Pour plus de détails sur ce modèle et ses applications, voir la reproduction des Articles [A2] et [A5], les 
paragraphes §4.1.1 (biophysique) et § 4.2.2 (combustion). 
 
 
Figure 7 GLMT/sphère multicouche : a) Evolution de l’intensité diffusée à θ=0°, par des particules  homogènes ou à 
gradient linéaire d’indice, en fonction de leur position par rapport à l’axe d’un faisceau laser focalisé ;  b) Coefficient 
de pression de radiation transverse exercée par un faisceau laser sur une sphérule (cf. reproduction de ’article [A2]). 
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2.3 Décomposition de Debye : sphère et cylindre homogènes 
  Debye a reformulé en 1909 [13] le problème de la diffusion dite de « Mie ».  Il découle de ces travaux 
que l’on peut réécrire les expressions obtenues avec la LMT sous la forme de contributions liées à 
l’existence d’ondes partiellement réfléchies et partiellement transmises par la particule. Du fait de la géo-
métrie du problème, ces ondes sont nécessairement sphériques pour une sphère et cylindriques pour un 
cylindre éclairé sous incidence normale. On distingue les ondes, diffusées par la particule, de celles qui se 
propagent à l’intérieur de cette dernière. Ceci amène à l’introduction, comme avec l’optique géométrique 
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Figure 8 Décomposition de Debye : le champ incident et le champ diffusé sont décomposés en ondes partielles ayant 
subi p réflexions sur l’interface particule/milieu extérieur. 
 
 La Figure 8 présente un schéma d’interprétation de la méthode de décomposition de Debye, telle 
qu’elle a été reformulée par Hovenac et Lock [22] (voir également la référence [23]). La particule est asso-
ciée au milieu 1 et le milieu extérieur, au milieu 2, avec:  
 - (22)nR  : Coefficient de «réflexion» de l’onde incidente partiellement « réfléchie » (réflexion spéculaire 
   et diffraction) vers le milieu extérieur 
 - (21)
n
T  : Coefficient de transmission des ondes externes partielles vers l’intérieur de la particule. Une 
   partie de l’onde incidente est donc transmise à  l’intérieur de la particule.  
 - (11)nR  : Coefficient de « réflexion » des ondes partielles internes sur la surface interne de la particule.  
 - (12)nT  : Coefficient de transmission des ondes partielles internes vers le milieu extérieur.  
 
.Les expressions des coefficients des séries de Debye sont données en annexe, voir le paragraphe §5.2. 
 
 Pour l’onde partielle p et l’ordre d’expansion n, les coefficients de diffusion externe s’écrivent :  
 
( )( ) ( )(22) 1(21) (11) (12)1 p=01    pour   p 12 nn pn n n nRa pb p T R T− − =   ≥−    (2.48)  
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0p =  correspond à la diffraction et la réflexion spéculaire (indissociables !), 1p =  à la réfraction simple, 
2p =  à l’onde partielle qui a subi une réflexion interne, 3p =  avec deux réflexions internes, etc. 
 
 Il est important de noter qu’il existe une stricte équivalence entre les coefficients externes de diffusion 
de la théorie de Lorenz-Mie et ceux de la théorie de Debye (à condition que l’ordre de la décomposition 
p → ∞ , bien qu’en pratique 100p ≥  s’avère souvent suffisant) :    
 ( ) 1(22) (21) (11) (12)
1
11
1  pour   et   et  p
12
pn
n n n n
pn LMT
a m
R T R T
b m
α β∞ −=     = − − = = → ∞         ∑  (2.49) 
 Le calcul numérique direct de ces séries est relativement stable… et si l’on compare les diagrammes de 
diffusion obtenus avec les séries de Debye et la LMT, on trouve un très bon accord [RI8]. De petites dif-
férences apparaissent néanmoins à certains angles. En fait, les séries de Debye nécessitent la sommation 
complexe d’un plus grand nombre de fonctions que la LMT. Le calcul complet de ces séries est donc né-
cessairement plus sensible au développement du bruit numérique.  
 
  Le calcul de ces séries à été implémenter dans différents codes de calcul GLMT. Ceci, en s’appuyant 
sur les analogies établies dans le paragraphe § 2.2.1, entre les coefficients externes de diffusion pour un 
éclairement onde plane et un éclairement par un faisceau de forme arbitraire{ } { }, ,, ,m mn n n TM n n TE nA B g a g b= . 
Ces résultats ont d’ailleurs été confirmés par des travaux récemment publiés par G. Gouesbet [24].  
 Ces codes de calcul ont a été utilisé pour interpréter certains mécanismes de diffusion de la lumière 
par des particules submillimétriques. De même, quels enseignements on peut en tirer pour les techniques 
classiques de granulométrie et réfractométrie optique de particules en écoulement  [C38].   
 Le formalisme des séries de Debye a été dérivé pour le cylindre homogène [RI8], en s’appuyant sur les 
analogies établies dans le paragraphe §2.1.3, entre les harmoniques sphériques et cylindriques7. Ceci a per-
mis d’introduire les séries de Debye dans les codes de simulation de différents systèmes de mesure (Inter-
féromètre § 3.1.3, diffractomètre §3.1.4…)[4]. 
 
 
Figure 9 Décomposition de Debye : a) comparaison des diagrammes de diffusion pour les différents ordres de diffu-
sion selon : l’optique géométrique et la décomposition de Debye ; b) diagrammes de diffusion dans la région de 
l’angle d’arc-en-ciel, selon : la théorie de Lorenz-Mie, la théorie de Lorenz-Mie filtrée passe-bas, la décomposition de 
Debye et la théorie d’Airy. Goutte d’eau de 100D µm= , 0.6328µmλ =  et de polarisation .⊥  
                                                     
7 Nous avons suivi une démarche inverse à celle de Debye, Hovenac et Lock… 
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Exemples de résultats numériques :  
 L’optique géométrique (OG, §2.4.1) est très fréquemment utilisée pour prédire les propriétés de diffu-
sion de la lumière de particules dont le diamètre est très grand devant la longueur d’onde, D λ .  
A ce titre, la Figure 9 a) compare, pour une goutte d’eau de D=100µm, les diagrammes de diffusion calcu-
lés avec l’optique géométrique et les séries de Debye. On constate ici que les prédictions de l’optique géo-
métrique sont assez éloignées de la réalité… (e.g. la forme des «Arc-en-ciel» n’est que très grossièrement 
décrite, § 3.2.4). La Figure 9 b) compare les diagrammes de diffusion calculés avec la LMT, la LMT filtrée, 
les séries de Debye et la théorie d’Airy (Optique physique) ; dans la région du premier angle d’arc-en-ciel. 
Plusieurs remarques peuvent être faites : 
 - Les séries de Debye pour p=2 nous donnent la composante basse fréquence du 1er  arc-en-ciel. Elles 
permettent donc d’obtenir directement la forme de l’arc-en-ciel, sans structure d’ondulation. 
 - La théorie d’Airy donne avec une assez bonne précision la position du premier lobe et du premier 
point d’inflexion. Or ce sont ces deux grandeurs qui sont utilisées, à l’heure actuelle, pour déduire l’indice 
de réfraction des particules avec la technique de réfractométrie par angle d’arc-en-ciel «classique» [25, 26] 
ou globale [27] (§ 3.2.4). En revanche, la théorie d’Airy prédit très mal l’intensité relative et la position des 
autres lobes. A terme, cela pourrait poser de sérieux problèmes pour l’inversion des arcs-en-ciel globaux.  
 - Le diagramme obtenu avec la LMT filtrée passe-bas (ν#1.03 deg-1.) est assez similaire à celui calculé 
avec les séries de Debye (p=2). Cependant, le choix du filtre et de la fréquence de coupure est délicat. 
D’ailleurs, dans notre exemple, le calcul de la dérivée seconde du diagramme LMT filtrée passe-bas était 
trop bruité pour que l’on puisse obtenir la position du point d’inflexion [C38].  
 
Figure 10 Décomposition de Debye : logarithme de l’intensité diffusée (vers l’avant et vers l’arrière) par une fibre de 
verre-E en fonction des ondes partielles prises en compte pour le calcul. 
 
 La Figure 10 présente, à droite, les diagrammes de diffusion d’une fibre de verre de renforcement, 
d’indice 1.555 0.m i≈ − , dont le diamètre varie de D=5µm à D=30µm, et pour la région angulaire 
150 180θ = − °  (i.e. région du 1er angle d’arc-en-ciel). Ces diagrammes ont été calculés pour les ondes par-
tielles : réfléchies et diffractées (p=0), réfractées (p=1), celles ayant subi deux réflexions internes (p=3) et 
au final, lorsque toutes les ondes partielles sont prises en compte ( p∀ ). La structure de l’arc-en-ciel appa-
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raît très complexe… et elle l’est encore plus si l’on prend en compte tous les processus de diffusion ! Mal-
gré cela, c’est dans cette région angulaire que fonctionne l’interféromètre que nous avons développé pour 
Saint-Gobain (§ 4.3.4).  
La Figure 10 présente, à gauche, les résultats obtenus pour le domaine angulaire : 0 30θ = − ° , la réflexion 
et la diffraction (p=0), la réfraction simple (p=1), la réfraction double (p=2) et lorsque tous les processus 
sont pris en compte ( p∀ ). Pour p=0 on observe des «franges » brillantes et sombres qui s’apparentent à 
celles que prédit la théorie de la diffraction de Fraunhofer. La réfraction (p=1) produit un diagramme très 
simple, a contrario des ondes partielles (p=3). Lorsque que l’on somme toutes les ondes partielles ( p∀ ), 
on constate que le diagramme final diffère notablement de celui obtenu uniquement avec les ondes (p=0). 
A travers cet exemple, il apparaît clairement que les ondes (p=0), i.e. « la théorie de Fraunhofer », ne per-
mettent pas de prédire correctement la figure de diffraction produite par des particules transparentes. Pour 
ce faire, il vaut mieux utiliser la LMT ou les premiers ordres des séries de Debye, voir par exemple le para-




2.4 Approximations géométrique, physique, méthode de Monte Carlo 
2.4.1 Optique géométrique et particules à cœur (bicouche) 
Optique géométrique 
 Van de Hulst [5] a fait un descriptif assez détaillé des subtilités de l’optique géométrique lorsqu’elle est 
appliquée au problème de la diffusion par une sphère homogène. Dans les quelques lignes qui suivent, 
nous nous contentons d’introduire quelques éléments et notations, auxquels les autres parties de ce ma-
nuscrit font fréquemment référence, du fait de la nature « intuitive » de l’optique géométrique.   
 L'optique géométrique (OG) sépare, en « rayons » réfléchis et « rayons » réfractés, la lumière diffusée 
par une particule (voir à ce propos le paragraphe sur les séries Debye § 2.3). Les directions de diffusion 
des différents rayons, voir la Figure 11, sont déterminées par les lois de Descartes. On distingue les rayons 
réfléchis (p=0) par la particule, des rayons simplement réfractés (p=1) et de ceux qui ont subi une ré-
flexion interne (p=2), puis deux (p=3)… Sans absorption, cette décomposition est sans limite théorique 
(même si l’intensité résiduelle décroît fortement [4]). L’amplitude des différents rayons peut être calculée à 
l’aide des coefficients de Fresnel en amplitude. De même, la phase des différents rayons se déduit de 
considérations géométriques  [5, 28]… On notera que :  
 - L’interférence des rayons entres eux (p=0, 1, 2, 3…) est à l’origine des résonances de « Mie ».  
 - Les rayons p=2, 3, 4… sont à l’origine du 1er , 2nd , 3ème… arc-en-ciel (bien qu’ils soient très mal dé
   crits par l’OG)  
 - Les Résonances Morphologico-Dépendantes (MDRs) sont dues à l’interférence des rayons d’ordre 
    élevé (p>1).  
 - Les ondes de surface et la diffraction ne sont pas décrites par l’optique géométrique.  
 
 On peut juger la qualité des prédictions de l’optique géométrique en les comparant avec celles des sé-
ries de Debye (i.e. exacts), voir la Figure 9 et le paragraphe § 2.3. En fait, les prédictions de l’OG sont plus 
qualitatives que quantitatives, d’où l’intérêt de développer des modèles de diffusion électromagnétique.  
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Particules à cœur 
 Les particules à cœur, ou bicouche, sont assez fréquemment rencontrées dans l’industrie et la Nature : 
cénosphères (résidus de combustion)[A5], particules enrobées (industrie pharmaceutique, nucléaire…), 
cellules biologiques, ect. 
 L’extension de la théorie de Lorenz-Mie Généralisée à des particules multicouches §2.2, permet de si-
muler très exactement les propriétés de diffusion de ces particules. Cependant, les résultats numériques de 
la GLMT ne sont pas toujours intuitifs… or, pour développer une méthode de détection originale de ces 
particules, il faut bien avoir une idée, une «intuition». Dans le cadre du stage de DEA de Damien Blondel 
[29], nous avons développé un modèle de diffusion de particules à cœur absorbant, basé sur l’optique 
géométrique. Celui-ci permet de visualiser les rayons qui impactent sur les surfaces interne et externe de 
ces particules, pour être ensuite diffusés dans la direction d’un détecteur. Ce type de modèle permet 
d’interpréter qualitativement les résultats obtenus avec la GLMT. 
               
Figure 9 Diffusion de la lumière par une sphère : l’optique géométrique distingue les rayons réfléchis et réfractés par 
la particule   
 
 La Figure 11 a) simule les rayons lumineux diffusés dans la direction 30 2θ = ± ° , par une goutte d’eau 
dotée d’un cœur de carbone8 avec pour le diamètre externe : Dext=60 µm et pour le diamètre interne : 
Dint=30 µm, i.e. q= Dint/ Dext=0.5. Le paramètre Y correspond au paramètre d’impact des rayons ou, de 
manière équivalente, à la position relative de la particule par rapport à un «rayon incident».  
 La Figure 11 b) présente l’évolution de phase des signaux lumineux diffusés par cette particule lors-
qu’elle traverse une sonde phase Doppler fortement focalisée. Ce dernier calcul, obtenu avec la GLMT, 
montre l’existence de « plateaux de phase » : A, B, C et D, que l’on peut attribuer aux rayons a, d, g et h de 
la Figure 11 a), voir la reproduction de l’article [A5], Chapitre 9. . 
                                                     
8 Modèle de cénosphère. Ce travail a été effectué dans le cadre d’une action incitative sur la combustion propre. 
 
 Ces comparaisons numériques entre la OG et la GLMT, nous ont permis de proposer le principe d’une 
technique de mesure originale, basée sur la technique Dual Burst, § 3.2.1 et § 8.4.2. Celle-ci permet  la me-
sure du diamètre externe de la particule bicouche, la détection du cœur et la mesure de son diamètre [A5].  
Les possibilités de diagnostic de cette technique sont supérieures à ce que l’on trouve dans la littérature 
[30]. Faute de temps et de moyens, son principe n’a pas pu être validé expérimentalement. Le sujet reste 
donc ouvert, peut-être sera-t-il relancé dans un cadre contractuel… 
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Figure 11 a) Simulation à l’aide de l’optique géométrique des rayons diffusés dans la direction 30 2θ = ± °  par une 
particule bicouche. b) Simulation à l’aide de la GLMT de l’évolution de la phase des signaux Doppler produit par 





2.4.2 Diffusion critique pour les particules homogènes  
 Les écoulements à bulles sont au cœur de nombreuses applications (cuves de mélange,  réacteurs gaz-
liquide, échangeurs à contact direct [31]…). Optiquement, une bulle peut être définie comme une particule 
dont l’indice de réfraction relatif au milieu environnant, /rm m m′=  est inférieur à l’unité, 1rm < , voir la 
Figure 12. Il peut donc aussi bien s’agir d’une «bulle» d’air ( )1m =  dans de l’eau ( )1.332 0.751rm m′ ≈ → ≈  
que d’une «goutte» d’eau dans une huile ( 1.45m′ ≈ )0.919rm→ ≈ …  
 












               
Figure 13 Diagramme de diffusion dans la région de l’angle 
de diffusion critique d’une bulle d’air, D=100µm dans l’eau 
mr=0.751, LMT (cf. reproduction de l’article [A9]). 
 Les lois de la réfraction optique de Descartes indiquent qu’il existe un angle de réfraction limite pour 
les rayons lumineux qui se propagent d’un milieu de fort indice m′  vers un milieu de faible indice m . Cet 
Figure 12 Géométrie du modèle de diffusion critique. 
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angle « critique » conduit à une brusque transition vers la réflexion totale pour ( )c rmφ φ> , avec ( ) 12 2arcsin( )c r rm mφ π −= − . La Figure 13 montre une simulation du diagramme de diffusion d’une bulle 
d’air dans l’eau, dans la région de l’angle de diffusion critique. On constate que près de l’angle prédit par 
l’optique géométrique ( ) 82.7c rmφ ≈ ° , il existe une structure périodique, i.e. «des franges de diffusion criti-
que». En fait, de même que pour l’arc-en-ciel [26], l’optique géométrique ne prédit pas correctement la po-
sition angulaire de la première frange brillante et la dépendance du phénomène de diffusion critique avec 
le diamètre de la particule. En revanche, l’OG prédit une dépendance explicite de ( )c rmφ avec l’indice de 
la particule. On peut donc espérer remonter à l’indice de la particule, ou du milieu qui l’entoure, et ainsi 
caractériser ces différents matériaux (nature, fraction de mélange, température…)[A9, C18]. 
 
 Marston et al. [32, 33] ont développé un modèle dit “d’optique physique” (« Physical Optics Ap-
proximation », POA) du phénomène de diffusion critique. Ce modèle utilise les intégrales de Fresnel pour 
décrire la propagation du rayonnement généré par le brusque changement d’intensité réfléchie près de 
l’angle critique ( )c rmφ . Seuls les rayons (p=0) sont pris en compte dans ce modèle de «diffraction». On 
néglige donc les contributions des rayons, ou ondes partielles, d’ordre p>0. La distribution angulaire de 










ω ωω  =     (2.50) ω  est un angle de déviation par rapport à l’angle de diffusion critique prédit par l’optique géométrique cθ , 
voir la Figure 12.  Ce paramètre dépend lui même des différents paramètres du problème:  
 ( ) ( ) ( )( ), , , sin( ( ) ) / cosr c r c rm a m a mω θ λ θ θ λ θ= −  (2.51) θ  est l’angle de diffusion dans le plan de diffusion (OXZ), I0  est l’intensité de l’onde incidente, et R, la 
distance de la particule au point d’observation. La fonction [ ]2( ) ( ) 1/ 2gg Cω ω= + + [ ]2( ) 1/ 2S ω + est similaire 
à l’intégrale de Fresnel obtenue pour la diffraction en champ proche d’un front d’onde par un coin [10].  





( ) ( ) ( ) cos sin
2 2
z z
F C iS dz i dz
ω ωπ πω ω ω    = + = +      ∫ ∫  (2.52) 
  
 Rechercher la dépendance angulaire des franges de diffraction avec l’indice et le diamètre de la parti-
cule revient à déterminer les maxima et minima locaux de l’intégrale :   
 ( ) ( )2 2( ) ( ) 1/ 2 ( ) 1/ 2H C Sα α α= + + +  (2.53) 
et donc,  les zéros de sa dérivée :  
 ( ) ( )2 2  ( ) 1/ 2 cos ( ) 1/ 2 sin 0
2 2
C S
π α π αα α   + + + =        (2.54) 
Je n’ai pas réussi à obtenir de solutions analytiques à ce problème. Cependant, une approche numérique, 
un peu fine, du fait de la nature oscillante de cette intégrale, permet d’obtenir ces zéros. L’évolution de ( )H α  de même que les valeurs tabulées de ses premiers zéros sont donnés dans l’article [A8] reproduit 
dans le Chapitre 9. ). Les zéros sont indexés par l’indice j. Les maxima et minima de ( )H α  correspondent 
aux valeurs impaires et paires de j. ( )H α  est équivalent à ( )I α  avec le changement de variable: α =  ( ), , ,rm aω θ λ .  
                                                     
9 Pour conserver les notations de Marston, a  représente ici le rayon de la particule. 
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La position des extremums ( jθ , i.e.: franges “brillantes” et” sombres”) est obtenue par la résolution de 
l’équation suivante :  
 ( ) ( )sin( ( ) ) /j c r j c rm a mα θ θ λ θ= −  (2.55) 
La dépendance angulaire de la frange j, en fonction du diamètre et de l’indice de la particule, est alors don-












λθ π απ −    = − −  −    (2.56) 
De cette dernière expression, il apparaît que, pour un indice donné et pour a>> λ, la position angulaire 
des franges de diffusion critique évolue avec le diamètre de la particule suivant une loi en ( ) 1/c aθ θ− ∝ . 
Cette dépendance est plus importante que celle prédite par la théorie d’Airy de l’arc-en-ciel, pour laquelle 
la dépendance est en ( ) 2/ 31/r aθ θ− ∝  (où rθ  est la position angulaire de arc-en-ciel, prédit par l’optique 
géométrique). 
 Dans le cas d’un écoulement où l’indice de réfraction des particules et du fluide est connu, le rayon de 
ces dernières peut être déduit de la mesure de la position angulaire d’un des extrema du diagramme de dif-
fusion critique (d’ordre j connu) : 
 ( )22 1 2( ) sin 2arcsin 1j rj r j r rma m m mα λθ π −=  − + −   (2.57) 
 Dans le cas où l’indice des particules et/ou celui du fluide ne sont pas connus (mélange, coales-
cence…), il faut pouvoir obtenir la granulométrie des particules indépendamment de l’indice relatif de 
chaque particule. Ce problème peut être résolu en mesurant la position de deux extrema10 dans le dia-
gramme de diffusion,  et ,  avec j p j q p q≡ ≡ < . En effet, après quelques manipulations mathématiques 
[RI5], on montre que le rayon de la particule détectée s’écrit :   
 






1 cos arctan sin
2 2 cos





q p q p
a
α α θ θ α α λθ θ θ αθ θ α α θ θ
+ − −= ×−     − − − − −   
 (2.58) 
De même, on trouve l’indice de réfraction relatif de la particule:  
 ( ) ( ) ( ) 11 1sin arctan sin / cos
2 2
q
pq p q p q p
p
m
απ θ θ θ θ θ α
−      = − − − − −             (2.59) 
 
 L’optique physique améliore de façon très significative les prédictions de l’optique géométrique. Elle 
permet notamment de retrouver la dépendance de la position des franges avec le diamètre. Cependant, on 
constate un décalage angulaire systématique avec la LMT. Ce décalage, qui n’est pas trop pénalisant pour 
les mesures, est vraisemblablement dû aux rayons/ondes que nous avons négligés ( )0p >  et/ou au phé-
nomène de Goos-Hänchen (i.e. effet de type onde évanescente)[34]. Ce modèle a été validé expérimenta-
lement,  voir le paragraphe § 3.2.3 et la reproduction de l’article [A9]. 
 
 
                                                     
10 Expérimentalement, voir le paragraphe § 3.2.3,  on a tout intérêt à prendre les deux premières franges brillantes, p=1 et q=3, qui 
sont les plus facilement détectables.   
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2.4.3 Méthode de Monte Carlo pour les particules hétérogènes 
 De même que pour les particules bicouche, de nombreuses technologies mettent en jeu des particules 
hétérogènes dont il faut pouvoir caractériser le diamètre, la vitesse et la teneur en «hétérogénéités». Dans 
l’industrie chimique il s’agira, par exemple, d’optimiser les conditions de séchage et de dépôt de poudres 
céramique, de peintures… Dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique, il s’agira d’optimiser les 
conditions de lyophilisation de différents produits (café, lait, granules…)[35, 36]. Bien souvent, ces hétéro-
généités prennent la forme de petites particules en suspension dans un solvant. Il peut également s’agir 
d’inclusions liquides ou gazeuses dans un solide ou un liquide.  
 
Figure 14 Diffusion de la lumière par une particule hétérogène : schéma de principe de la méthode de Monte Carlo 
avec faisceau incident gaussien (cf. reproduction de l’article [A8]). 
 
 En collaboration avec Jean-Luc Firpo (IUSTI), nous avons développé différents modèles de prédic-
tion des propriétés de diffusion de la lumière par une sphère, ou un cylindre, de diamètre D  et d’indice 
nominal m , formés à partir d’une suspension de particules de diamètre d , d’indice m′ et de concentration 
volumique vC . Le modèle le plus sophistiqué utilise une méthode de type Monte Carlo [A8, C20]. Il per-
met de simuler les effets de la diffusion multiple et de traiter le cas d’un éclairement par une onde plane ou 
un faisceau laser gaussien (pour plus de détails, voir la reproduction de l’article [A8] du Chapitre 9. ). Il est 
à noter que Wriedt et Schuh [37] ont développé, en parallèle, un modèle assez similaire au notre. 
 
 La Figure 14 schématise l’algorithme de Monte Carlo mis au point. L’onde incidente est tout d’abord 
supposée plane. Elle est décomposée en rayons dont l’interaction avec la surface externe de la goutte, ou 
du jet, est traitée avec les lois de l’optique géométrique (en 3D), voir la Figure 14 a). La diffusion de ces 
rayons ou «photons», par les particules de la suspension, est traitée avec une méthode probabiliste [38]. 
Cette dernière est basée sur le calcul du libre parcours moyen des photons dans la suspension et d’une 
fonction de phase moyennée, calculée avec la LMT. Après de multiples diffusions (voir la vignette de la 
page 106.), la propagation vers un détecteur virtuel, de chaque photon, est traitée avec les lois de l’optique 
géométrique. On suit ainsi le parcours, parfois très erratique, de centaines de milliers de photons.  
Pour prendre en compte la distribution d’intensité d’un faisceau laser incident, on pondère l’intensité de 
chaque photon qui parvient au détecteur, par une fonction gaussienne, Figure 14 b). En décalant spatiale-
ment cette fonction gaussienne, on peut simuler les propriétés de diffusion d’une particule hétérogène 
dont la surface est balayée par un faisceau laser, Figure 14 c). 
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 A titre d’exemple, la Figure 15 présente les diagrammes de diffusion obtenus pour un jet capillaire, de 
diamètre D=110µm, composé de billes de latex (d=3.3µm, m=1.6) en suspension dans de l’eau 
(m=1.332). La concentration volumique en billes de latex varie de Cv=0%  à Cv=7.5%. Clairement, la pré-
sence de particules en suspension, les effets de la diffusion multiple, conduisent à une disparition du phé-
nomène d’arc-en-ciel et à une forte décroissance de l’intensité diffusée vers l’avant. La diffusion multiple 
tend ici à produire une diffusion plus isotrope. Les photographies présentées à droite de la Figure 15 sont 
celles d’un jet dont la concentration en suspension est égale à Cv=0% et Cv=1.25%. Les particules de la 
suspension favorisent la diffusion des photons hors du plan de diffusion (YZ), i.e. la tâche laiteuse formée 
par le faisceau laser s’allonge suivant l’axe du jet). 
  
 En fait, dans notre modèle, les étapes b) et c) servent à simuler la réponse de la technique Dual Burst 
lors de la caractérisation simultanée de la vitesse, de la taille et de la concentration en suspension de gout-
tes et de jets, voir à ce propos le paragraphe § 3.2.1 et la Figure 31.   
 
Figure 15 Diffusion de la lumière par un jet hétérogène avec, à gauche : diagrammes de diffusion obtenus avec la mé-
thode de Monte Carlo, pour différentes concentrations en suspensions; à droite : photographie d’un jet de D=110µm 




2.4.4 Modèle statistique pour les particules irrégulières 
 Les particules en écoulement n’ont pas toujours un état de surface « parfait » (i.e. à l’échelle des lon-
gueurs d’onde du visible, 0.35 0.75µmλ = − ). Ceci est particulièrement vrai pour les particules solides, a 
contrario des particules liquides ou gazeuses (i.e. tension superficielle) [C40]. Du fait de la complexité ma-
thématique du problème, il existe assez peu d’outils pour prédire les propriétés de diffusion de particules 
irrégulières dont le paramètre de taille est important ( 10α > )[39, 40].   
 En 1990, Pierre Drossart a publié [41] un modèle physique permettant de prédire très simplement les 
propriétés de diffusion de la lumière de particules irrégulières. Fondamentalement, ce modèle pose comme 
hypothèse que les irrégularités de surface n’induisent qu’un déphasage aléatoire, αn et βn, des deux compo-
santes du champ électromagnétique diffusé. Pour une particule qui s’écarte peu de la sphéricité, les effets 
des irrégularités de surface peuvent donc être pris en compte avec la Théorie de Lorenz-Mie (TLM), en in-
troduisant simplement des termes de déphasage aléatoire nie α  et nie β :  
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A partir de ces deux fonctions complexes, on peut déduire la moyenne temporelle et statistique de 
l’intensité diffusée par une particule : 
 
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )1 1 12 2 2 I S SI S Sθ θ θθ θ θ==  (2.61) 
  
 Si l’on veut obtenir une forme analytique pour l’expression de ( )1,2I θ ,  il faut faire une hypothèse sur 
la distribution statistique des irrégularités de surface. Dans le modèle de Drossart, les déphasages intro-
duits sont indépendants et aléatoires, de distribution statistique ( )F α , avec pour n m≠  : ( )exp n mi α α−    [ ] 2exp niα= ( )2 1η= . η est la transformée de Fourier de la distribution statistique F . Dans le cas d’une distri-
bution gaussienne des déphasages, d’écart type σ, on à  :  ( ) ( ) 12F α σ π −= × ( )2 2exp / 2α σ −  , avec f = . ( )2exp σ− . Pour une faible valeur de l’écart type : ( )21f σ≈ −  et, pour ce cas, on peut exprimer l’intensité 
diffusée par les particules irrégulières sous la forme: 
 
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )01 1 102 2 2    1-   1-     I f I f II f I f Iθ θ θθ θ θ∞∞= += +  (2.62) 
où 0
1
I  et 02I  correspondent aux fonctions d’intensité de la LMT «classique» (i.e. particule sphériques et on-
des sphériques cohérentes).  Pour les termes 1I
∞  et 2I ∞  on a: 
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∑
∑  (2.63) 
 
Ces dernières expressions correspondent à des sommations d’ondes non cohérentes. Le sens physique de 
f  est donc celui d’un terme de cohérence partielle. Dans le modèle statistique de Drossart, l’écart type 
des déphasages est relié au rayon moyen (ou initial) de la particule en posant : ( )2 / a xσ π λ ρ ρ= = , où a 
est le rayon moyen de la particule, λ  la longueur d’onde de la source et x  le paramètre de taille. Des 
considérations géométriques ont conduit Petrova et Markiewicz [42] à corriger cette dernière expression 
en y ajoutant un terme de projection par rapport à l’angle de diffusion θ : sinxσ ρ θ= .  
 On peut apporter un second terme correcteur à cette dernière expression, en tenant compte de l’indice 
réel de la particule : sinm xσ ρ θ= . De plus, pour certains problèmes, il est important de pouvoir estimer 
l’écart type des fluctuations d’intensité auxquelles on peut s’attendre du fait, de « l’orientation » de la parti-
cule irrégulière, ou plus simplement, des fluctuations statistiques des irrégularités de la surface.  
Le problème traité par Drossart peut être reformulé [C23] en montrant, notamment, que les déphasages 
induits par les irrégularités de surface peuvent être pris en compte au niveau des coefficients de diffusion 












β   →        (2.64) 
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 Numériquement on obtient les mêmes résultats qu’avec l’approche analytique de Drossart, mais au 
prix de calcul donc beaucoup plus longs… car  il faut sommer numériquement un grand nombre de dia-
grammes de diffusion.  Mais cette méthode présente plusieurs avantages et notamment :  
 - L’obtention d’un écart-type sur l’intensité diffusée (paramètre très important pour la granulométrie 
   optique),  
 - La possibilité de simuler des irrégularités de surface dont la distribution n’est pas simplement gaus-
   sienne,  
 - Une implémentation rapide dans différents codes de calculs qui nécessitent des intégrations particu-
    lières (e.g. interférométrie [C23]), 
 - A terme, de modéliser les propriétés de diffusion de particules hétérogènes par couplage avec les    
   modèles de diffusion de particules multicouche... 
 
 A titre d’exemple, la Figure 16 a) montre une simulation du diagramme de diffusion d’une particule 
d’oxyde de zirconium, D=0.5 µm, pour différents états de rugosité de sa surface. Il apparaît clairement ici 
que les particules irrégulières diffusent plus de côté qu’une particule sphérique de même diamètre équiva-
lant. Le paragraphe § 4.2.2 présente une application concrète de ce dernier résultat. 
 
 La Figure 16 b) simule la réponse d’un interféromètre phase Doppler à la mesure de billes de verres 
présentant des irrégularités de surface [C23]. Le déphasage moyen croit linéairement avec le diamètre 
moyen, comme pour des billes à l’état de surface parfait. En fait, les irrégularités de surface n’induisent, en 
moyenne, qu’un écart type sur le diamètre mesuré (i.e. élargissement de la distribution des diamètres mesu-
rés). Dans le cas présent, cet écart-type est très significatif (il augmente avec le diamètre de la particule, à 




Figure 16 Simulation, avec le modèle statistique, des propriétés de diffusion de particules irrégulières: a) Diagrammes 
de diffusion d’une particule de ZrO2, D=0.5µm, initialement sphérique, et dont la rugosité de la surface augmente ; 
b) Réponse d’un interféromètre phase Doppler à la mesure de billes de verres dont la surface est irrégulière.  
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3.  GRANULOMETRIE ET REFRACTOMETRIE DE 
PARTICULES EN ECOULEMENT 
 
 
 Ce chapitre présente, de manière succincte, les réalisés travaux sur la caractérisation du diamètre, de 
l’homogénéité, de la position, de la sphéricité et du matériau de particules en écoulement. Ces travaux, à 
dominante expérimentale, ont été essentiellement motivés par les résultats théoriques établis dans le chapi-




3.1 Granulométrie optique 
  La granulométrie a pour objet la détermination de la forme et de la distribution des diamètres de petites parti-
cules (de quelques dizaines de nanomètres au millimètre) [C40]. Diverses disciplines scientifiques requiè-
rent ce type de diagnostic et notamment, la mécanique des fluides [36]. Cette dernière impose comme 
contraintes supplémentaires de devoir caractériser in situ les particules, en quelques micro ou millisecondes, de dé-
terminer leur dynamique et celle du fluide qui les transporte, sans perturber ce dernier !  
 Les techniques de granulométrie optique ( ou « laser ») répondent en partie à ces contraintes. Cependant, a 
contrario des techniques de vélocimétrie laser, elles nécessitent une description précise de l’interaction lu-
mière/particule. Ce qui nécessite de développer des modèles de diffusion sophistiqués (Chapitre 2. ) et 
complexifie encore un peu plus le problème de la granulométrie optique de particules en écoulement.  
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3.1.1 Anémométrie Phase Doppler  
 Le sujet initial de ma thèse11 portait sur l’élimination des effets de trajectoire auxquels sont sujets les 
Anémomètre Phase Doppler (PDA, [43-46]). Ces effets de trajectoire, liés à l’utilisation de faisceaux laser 
focalisés12, se traduisent par une dépendance du diamètre mesuré avec la trajectoire des particules[46-48]. 
Le problème est que ces trajectoires ne sont pas précisément connues, même si, généralement, les écoule-
ments ont une orientation privilégiée.  
 Les solutions proposées [A1, A6-7, C2, C4-5] sont basées sur l’utilisation d’une configuration optique 
et d’un traitement du signal particulier. Elles ont fait l’objet d’une collaboration  intense avec le laboratoire 
du professeur F. Durst (LSTM, Université d'Erlangen-Nuremberg, Allemagne). Au final, ces travaux ont 
conduit au dépôt de deux brevets [B1, B2] et à la commercialisation, par la société Danoise (Dantec Dy-
namics [49]), d’un nouveau type de système phase Doppler «Dual Mode», voir la Figure 18 et le paragra-
phe § 3.2.2.  
 
Figure 17 Simulation des histogrammes des tailles mesurées pour des gouttes d’eau de D=40µm dont la trajectoire 
aléatoire est inclinée de moins de 30° par rapport à l’axe Y avec : a) Un système phase Doppler classique et b) un 
système Dual Mode. c) Système Dual Mode : évolution des différents diamètres moyens en fonction de l’inclinaison 
maximale des trajectoires.  
 
Figure 18 Schéma de principe (breveté) d’un interféromètre phase Doppler en configuration «DualMode» et photo-
graphie du système commercialisé par la société Dantec Dynamics [49]. 
 
 La Figure 17 présente des résultats numériques [T1] qui ont été à l’origine du développement du sys-
tème Dual Mode. Les figures a) et b) comparent la réponse d’un système phase Doppler classique et d’un 
système Dual Mode, lors de la mesure de gouttes d’eau (D=40 µm) dont les trajectoires aléatoires sont in-
                                                     
11 CORIA-UMR n°6614 CNRS / Université et INSA de Rouen, Nov. 1995 [T1] 
12 Ce sujet répondait à une motivation interne au laboratoire en constituant une des premières applications de la GLMT à un pro-
blème de granulométrie optique et ceci, bien avant que le partenariat avec DANTEC ne se développe.   
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clinées de moins de 30° de l’axe principal supposé de «l’écoulement» (Y). Le diamètre du volume de me-
sure est de 2ω0.=80µm. La réponse du système Dual mode est quasi parfaite, alors que celle du système 
classique fait apparaître des diamètres près de 4 fois supérieurs à la valeur attendue (i.e. la mesure des flux 
sera complètement faussée).  
 La Figure 18 c) représente l’évolution des diamètres moyens obtenus avec un système Dual Mode, 
pour différentes inclinaisons des trajectoires. Pour des inclinaisons inférieures à 45°, la correction est quasi 
parfaite. Pour des inclinaisons supérieures, l’efficacité décroît pour s’annuler pour une inclinaison de 90°. 
 
 
3.1.2 Sondes interféromètriques à N-faisceaux (N>2) 
 L’Anémométrie Phase Doppler est la technique optique de référence pour l’étude des milieux diphasi-
ques [C40][23]. Son domaine d’application est cependant limité du fait, notamment, de certaines contrain-
tes sur la forme et la composition des particules (sphéricité et homogénéité parfaites, indice connu)… Elle 
est également limitée par des problèmes techniques (nombre de détecteurs, laser multiraies,…). 
 Pour remédier en partie a ces problèmes, j’ai introduit le principe d’un système phase Doppler utilisant 
N paires de faisceaux, incohérentes entre-elles [C24, A12 ], avec N>2. Ce mode de fonctionnement est 
bien adapté à la réalisation d’un capteur compact, miniaturisé [C15] ou à très haute résolution. Il pourrait 
également permettre de caractériser des particules irrégulières [C23], en se basant sur les travaux publiés 
par Amir Naqwi [50]. Pour plus de détails sur cette technique originale, voir la reproduction de l’article 
[A12] dans le Chapitre 9.  
 Je développe actuellement une variante de cette technique [C31, A20]. Elle utilise un volume de me-
sure formé par l’intersection de 3 faisceaux lasers coplanaires et cohérents entre eux. Classiquement, ce 
volume de mesure, ou sonde optique, peut être produit en focalisant le faisceau d’un laser mono raie sur 
un réseau de diffraction ou une cellule de Bragg [51]. La particularité ici est que l’on utilise les trois princi-
paux ordres de diffraction 1,0, 1− + . Dans cette configuration, les faisceaux 1±  sont décalés en fréquence 
de la quantité sν±  par rapport à la fréquence ν  du faisceau d’ordre 0 .  
Les différents travaux réalisés pour décrire le comportement de cette technique d’interférométrie à trois 
















Figure 19 Géométrie du modèle à 3 faisceaux cohérents. 
 
Modèle analytique avec ondes planes 
Considérons tout d’abord les faisceaux incidents comme des ondes planes harmoniques, voir la Figure 19. 
Dans ce cas, le champ électrique au niveau du volume de mesure s’écrit : 
 ( ) ( ) ( ) [ ]1 1 0. 2 . 2 . 21 1 0, , s sj t j t j tTE y z t E e E e E eπ ν ν π ν ν πν−− + − −    −   −= + +k r k r k r  (3.1) 
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La distribution de l’intensité lumineuse dans le plan (y,z)  est calculée à l’aide du vecteur de Poynting :   






I y z t E E
µ ω=  (3.2)  
Après quelques manipulations mathématiques, on trouve que la distribution d’intensité peut être reformu-
lée sous la forme (avec 1 1 0,E E E− += ∈\ ) :  
 ( ) [ ]21 1 0
2 1
, , 2 1 cos 4 4 1 4 cos 2 2 coss s
y y
I y z t E t E E t zπ πν π πν βδ δ         = + − + + −                 (3.3) 
avec  
 ( )1 2 cos 1/ sin          / 2sin        kβ αδ λ α δ λ α    = −= =  (3.4) 
 
La forme de l’équation (3.3) permet de tirer des enseignements importants sur les caractéristiques de cette 
sonde à trois ondes cohérentes:  
 - Deux réseaux de franges parallèles à l’axe optique Z s’y superposent. L’interfrange du premier est de 
1δ  et celui de second de 2δ , avec 1 22δ δ= . 
 - 2δ  correspond à l’interfrange d’un système classique à deux faisceaux ( )1, 1− + . 
 - 1δ  est l’interfrange du réseau formé par l’interférence des paires de faisceaux ( )1,0−  et ( )0, 1+ . Les 
franges sont parallèles à l’axe Z avec une modulation en amplitude de période : 2 /Zδ π β= , Figure 20 a). 
 - Ces deux réseaux sont modulés dans le temps, avec une fréquence 2 sν  pour 2δ  et sν  pour 1δ . 
 - Dans le cas le plus simple, où 0 1 1 1E E E−= = = , le rapport d’amplitude des deux réseaux de franges 
varie entre ( ) ( ){ }1 2, , / , , 1/ 9Min I z t I z tδ δ =  et ( ) ( ){ }1 2, , / , , 9Max I z t I z tδ δ = .   
 
 
Figure 20 Distribution d’intensité, ou « champ d’interférence », dans une sonde Doppler formée par, à gauche : 3 on-
des planes ; à droite : 3 faisceaux laser (TM00) de diamètre au col 02 100µmω = . 
 
 On considère à présent une petite particule de diamètre D, avec 2D δ , qui se déplace dans le vo-
lume de mesure, perpendiculairement aux deux réseaux de franges (i.e. suivant l’axe Y). Sa trajectoire est 
définie par ( ){ },   0yy t V t z= = , voir la Figure 20 a). On suppose que l’intensité lumineuse diffusée par cette 
particule ( ), ,SI y z t  est simplement proportionnelle à la distribution locale d’intensité dans le volume de 
mesure ( ) ( ), , , ,SI y z t I y z t∝ . En posant 1 1 0E E E E−= = = , 1 1/y sVν δ ν= −  et 2 2/ 2y sVν δ ν= − ,  l’équation du 
signal Doppler produit par cette particule au cours de sa trajectoire est de la forme :  
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 ( ) ( ) ( )2 2 13, , 2 cos 2 2cos 2 cos
2
SI y z t E t t zπν πν β ∝ + +    (3.5) 
 
 On peut rendre plus réaliste ce modèle, à faible coût, en considérant que la distribution d’intensité du 
volume de mesure est gaussienne13 suivant l’axe Y: ( ) ( ) ( )22 2 00 exp 2 /E y E y ω = −  . L’amplitude ( )0S ν ≥  
du spectre de Fourier du signal Doppler s’écrit alors : 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 20 3 0 2 cosS G G G zν ν δ ν ν δ ν ν ν ν δ ν ν β≥ = + − − + − −  (3.6) 
où ( )δ ν  représente la distribution de Dirac et ( )G ν  la transformée de Fourier de la distribution 
d’intensité du volume de mesure ( )2 yE V t  , avec :  




ω πω νπν    = −        (3.7) 
 L’Eq. (3.6) met en évidence que ( )0S ν ≥  présente deux pics pour 0ν  : le premier, plus basse fré-
quence, est centré sur la fréquence Doppler 1ν  et son amplitude est indépendante de la position de la par-
ticule suivant l’axe Z. Le second pic, plus haute fréquence,  est centré sur la fréquence Doppler 2ν  et son 
amplitude dépend explicitement de la position de la particule le long de l’axe optique Z. La largeur fré-
quentielle des deux pics est contrôlée par la fonction ( )G ν . Cette largeur ( 0 / yVω∝ ) décroît lorsque le 
temps de transit de la particule, dans le volume de mesure, augmente.  
 
 Si l’on mesure le maximum d’amplitude des deux pics de ( )0S ν ≥ , on peut calculer un rapport qui 
varie sur le domaine ( )0 2R zν≤ ≤  avec : 
 ( ) ( ){ }( ){ }21 2 cosMax SR z zMax Sν ν βν= =  (3.8) 
 Le principe de la technique proposée est alors trivial, il s’agit de déterminer la position de la particule 
le long de l’axe optique en inversant l’équation précédente :  
 ( )11 1cos
2
z R z nν πβ −  = ±      (3.9) 
Il est important de remarquer que cette position est déterminée modulo la distance /z nπ β= ± , où n est 
un entier naturel. La composante de vitesse de la particule suivant Y peut être également être déduite : 
 ( ) ( )2 2 1 12   y s sV ν ν δ ν ν δ= + ≡ +  (3.10) 
 
Modèle basé sur la théorie de Lorenz-Mie généralisée 
 Le modèle analytique que nous venons de développer, de type onde plane, permet d’introduire sim-
plement le principe de la technique proposée. Cependant, une modélisation plus rigoureuse de cette der-
nière, requière l’utilisation de la théorie de Lorenz-Mie généralisée (§ 2.2). La GLMT permet en effet 
d’obtenir le champ diffusé par la particule, pour chacun des faisceaux :  
 ( ) ( )2 1exp 2         exp 2iE EE i kr t S E i kr t S
kr kr
θ ϕπν πν−= − − = − −        (3.11) 
Les fonctions d’amplitude de diffusion, S1 et S2, prennent en compte les caractéristiques des faisceaux 
(longueur d’onde, polarisation, diamètre et position du col par rapport à la particule…) et les propriétés de 
la particule (diamètre, indice complexe de réfraction, homogène ou multicouche). Dans le champ lointain,  
le champ diffusé s’écrit alors, dans la direction du détecteur et pour la polarisation θ :   
                                                     
13 La courbure des fronts d’onde est cependant négligée 
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 ( ) { }2 2 2 * * *1 1 0 1 1 1 0 1 0
0
S , , / 2, 2 Re
2
k
t E E E E E E E E E
µ
θ θ θ θ θ θ θ θ θθ π πν + − + − + − = + + + + + r  (3.12) 
Afin d’obtenir l’équation du signal Doppler produit par la particule, on peut intégrer l’Eq. (3.12) sur 
l’ouverture du détecteur (d’angle solide Ω ) : 
 ( ) ( ), S , , / 2,SI t t dθ πΩ= Ω∫r r  (3.13) 
Après quelques manipulations mathématiques et en introduisant les grandeurs caractéristiques d’un signal 
Doppler (le piédestal : P, la visibilité : V et le déphasage : Φ), l'Eq. (3.13) peut être réécrite sous la forme:  
 ( ) ( ) ( )1 1 1 1 2 2 2 2, 1 cos 2 1 cos 2I t P V t P V tπν φ πν φ= + + + + +      r  (3.14) 
avec 
 
2 2 2 2 2
1 1 1 0 2 1 1
0 0
* * *
1 1 0 1 0 2 1 1
1 1 1
1 1 1 1
                  
2 2 2 2 2 2
                                        
2 /                                          
k k
P E E E P E E
µ µ
H E E E E H E E
V H P
θ θ θ θ θ
θ θ θ θ θ θ
πν πν− + − +Ω Ω
+ − + −Ω ΩΩ Ω
Ω
= + + = +
= + == ( ) ( ) ( ) ( )2 2 21 11 1 1 2 2 2                      2 /tan Im / Re                            tan Im / ReV H PH H H HΩ− −Ω Ω Ω Ω=   Φ = − Φ = −   
 (3.15) 
  
 La Figure 20 a) présente la distribution d’intensité lumineuse obtenue avec l’Eq. (3.3) pour 2.279α = ° , 
0.6328µmλ =  et 1 1 0 1E E E+ −= = = . Les courbes iso niveau ont été normalisées par la valeur maximale ob-
tenue dans le plan d’interférence (YZ). Conformément à nos remarques sur l’Eq. (3.3), on constate que les 
franges sont effectivement modulées en amplitude suivant l’axe Y et l’axe Z, avec 1 22 15.91µmδ δ= ≈  et 
4 800Z µmδ ≈ . La Figure 20 b) montre la distribution d’intensité simulée avec la GLMT, dans le cas de 
faisceaux laser gaussiens, avec un diamètre au col de 02 200µmω = , la polarisation parallèle ( / 2ϕ π= ), un 
angle de collection de 180θ = ° , une gouttelette d’eau (m=1.332, D=0.1µm). Dans cette figure, les effets 
de la distribution d’intensité et de la divergence des faisceaux sont manifestes…  
  La Figure 21 présente l’évolution du rapport ( )R zν  pour différentes positions de la gouttelette 
suivant l’axe Z, calculée avec l’Eq. (3.8) et la GLMT. Dans le cas d’une onde plane, ( )R zν  évolue exacte-
ment de la façon prédite par le modèle analytique: fonction périodique 2 400Z µmδ =  bornée par les va-
leurs 1/ 9≈  et ≈ 2.0. Pour des faisceaux gaussiens, on constate que plus ils sont focalisés et plus le désac-
cord avec le modèle analytique croît (e.g. ( )R zν  dépasse le maximum théorique de ≈ 2.0).  
 
 
Prise en compte de la divergence des faisceaux dans le modèle analytique 
 Ce dernier effet est imputable à la divergence des faisceaux. Il peut être pris en compte dans le modèle 
analytique en introduisant certains termes “phénoménologiques”, soit pour l’intervalle 0 Zz δ≤ ≤ : 
 ( ) ( )31 2cosR z zβν β β=  (3.16) 
Les constantes 1 2 3,  ,  β β β  peuvent être déduites d’une simple régression sur l’évolution numérique prédite 








βνβ β−  =     (3.17) 
 La Figure 21 présente une simulation de la réponse d’un système Doppler laser qui utiliserait cette 
technique à 3-faisceaux cohérents. La position de la particule zm est déduite de l’Eq. (3.17) et de l’analyse 
de la transformée de Fourier de signaux simulés par GLMT. Pour rendre plus réaliste cette simulation, un 
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bruit aléatoire gaussien a été ajouté aux signaux GLMT (SNR14=10 dB). Pour chaque valeur de la position 
nominale z, le passage de 500 gouttelettes a été simulé. Ceci permet d’obtenir une estimation de l’écart 
type induit par le bruit sur «la mesure» de zm. Ces résultats sont tracés pour deux valeurs de l’angle 
d’intersection des faisceaux : 1.24  et  2.56°α = °  et pour l’intervalle [ ]0.45 ,0.95Z Zz δ δ∈ 15 (où la sensibilité 
de ( )R zν  à la position des particules est maximale). Ces calculs montrent qu’avec cette technique la dy-
namique sur les distances mesurables serait respectivement de 400µm≈  et 25µm  pour une résolution de 
l’ordre de 12
mZ
µmσ ≈ ±  et  1µm± . 


















































< 400 µm >
Regression



























Z =cos [(R /β ) ]/β
α# 4.56°
< 25 µm >
α# 1.14°







Position nominale, z [µm]Position nominale, z [µm]
Moyennes:
























z-z = -0.03 µmσ = 1.2 µm
GLMT+(SNR=10 dB)
 
Figure 21 Interférométrie Doppler laser à 3-faisceaux cohérents avec, à gauche : comparaison de l’évolution du rap-
port d’amplitude ( )R z  selon le modèle analytique (sans correction des effets de la divergence ) et le modèle GLMT ; 
à droite : simulation d’une «mesure» de la position d’une particule suivant l’axe optique (avec bruit gaussien et modèle 











Figure 22 Schéma de principe d’un vélocimètre Doppler laser à trois faisceaux 
cohérents et photographie de l’expérience de validation en cours de développe-
ment (micro canal de 80 µm de largeur). 
Conclusions préliminaires sur cette technique:  
 Elle permet de mesurer, avec un système Doppler laser à peine modifié : la vitesse et la position des 
particules le long de l’axe optique. De ce fait, elle pourrait être utilisée pour mesurer les profils de vitesse dans 
les couches limites ou dans les micro-écoulements, sans avoir à déplacer l’optique. Elle permet également d’étendre la 
                                                     
14 Ce rapport signal sur bruit semble élevé, mais les signaux simulés apparaissent déjà très bruités [C35]. 
15 Expérimentalement cela revient à utiliser, de manière classique, un filtrage spatial au niveau de l’optique de collection. Cette so-
lution permet d’éliminer le problème d’indétermination sur zm lié à la périodicité de ( )R zν .  
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dynamique des systèmes Phase Doppler (§4.3.3 et Figure 29)… Pour plus de détails sur les limites et avan-
tages de cette technique, voir les références [C35, A20].   
 La Figure 22 présente un système, en cours de validation, pour mesurer les profils de vitesse dans un 
micro canal de 80µm de largeur.  
 
 
3.1.3 L’interférométrie Phase Doppler et la mesure de fibres  
 Il semble que les seules études antérieures à la notre, sur l’adaptation du principe de l’interférométrie 
Phase Doppler à la mesure de fibres, soient celles de Mignon et al. [52-54], et de Schaub et al. [55]. Mi-
gnon a utilisé l’optique géométrique pour inverser ses mesures, avec toutes les limitations que cela impli-
que (§2.4.1). Schaub et al. ont utilisé la théorie de Lorenz-Mie, mais leur système de mesure était particuliè-
rement encombrement et de résolution très limitée.  
 Dans le cadre de la thèse d’Anne Lenoble [4], et d’études contractuelles avec le groupe Saint-Gobain 
(§8.4.2), nous avons développé un interféromètre optimisé pour la mesure, en ligne, de fibres de verre uti-
lisées pour les applications de renfort (§ 4.3.3). Les fibres de renfort se caractérisent par des diamètres rela-
tivement faibles (D=5-30µm), un indice très élevé ( 1.555m ≈ ) qui dépend des conditions de fibrage, des 
vitesses de défilement importantes (jusqu’à Vf=50 m/s), etc.  
 
 
Figure 23 Géométries des différents modèles mis au point pour simuler la réponse de l’interféromètre et du diffrac-
tomètre : a) Position et forme des détecteurs, polarisation… ; b) Angles d’inclinaisons de la fibre et c) La nature ten-
sorielle de la permittivité électrique de la fibre (biréfringence uniaxe), cf. reproduction de l’article [A13]. 
 
  La réponse de ce système a été modélisé, voir la Figure 23. Le modèle prend en compte des paramè-
tres classiques comme l’ angle d’intersection ou l’état de polarisation des faisceaux incidents, la forme et 
l’ouverture angulaire des détecteurs… et des effets moins classiques, comme l’inclinaison de la fibre par 
rapport au plan des faisceaux laser, voir la Figure 23 b) et la Figure 24 b), la biréfringence uniaxe induite 
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par la tension de fibrage, voir la Figure 23  c) ; la dépendance de l’indice de réfraction avec les conditions 
de fibrage (trempage) ou la température, voir la Figure 24 b) ; la présence de fibres creuses (bulles de gaz) 
ou à gradient radial d’indice…  
 - Expérimentalement, un système de mesure complet a été mis au point : optique, électronique et logi-
ciel (voir la Figure 25, la Figure 46 et la Figure 57). Cet interféromètre peut être utilisé en laboratoire 
comme sur site industriel. Sa résolution sur les diamètres est typiquement de 0.35D µmσ ≈  pour 
7 42D µm= −  et un taux d’acquisition supérieur à 50 000 mesures/s, voir la Figure 28. Il permet par ail-
leurs de mesurer la tension de fibrage [A17] et, dans certaines conditions, de détecter les fibres creuses et 
les contraintes de torsion exercées sur une fibre [C25]. Pour plus de détails sur les caractéristiques de ce 
système, voir la reproduction de l’article [A13] et les références [C25, A17] [4]. 
 
Figure 24 Exemples de modélisations de la réponse de l’interféromètre : a) simulation de sa réponse théorique lors-
que l’on prend en compte (T), ou non (N),  la dépendance de l’indice avec le taux de refroidissement (trempage);     
b) Effets de l’angle d’inclinaison γ, d’une fibre métallique et d’une fibre de verre-E, sur les paramètres caractéristiques 
des signaux Doppler.  
 
Figure 25 Schéma de principe de la tête optique de l’interféromètre rétro diffusion  FIBS: (L) Laser HeNe 2.5 mW, 
(M-R) Moteur et Réseau de diffraction par transmission, (D) lame ½  onde, (L3) lentille de focalisation des faisceaux, 
(H) Hublots ; L3-L4 lentilles de collection de la lumière rétro diffusée par la fibre, (F1,2) fibres optiques et (APD) dio-
des photo avalanche (cf. reproduction de l’article [A13]). 
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3.1.4 Diffractométrie haute résolution 
 Dans la littérature, on trouve de nombreux travaux sur la granulométrie par diffraction laser, de fibres 
métalliques ou absorbantes, ou d'un ensemble de particules transparentes ou non (suspension, pulvérisa-
tion de gouttes, …). Dans le cas des fibres notamment, la plupart de ces travaux utilisent la théorie de 
Fraunhofer pour inverser les diagrammes de diffraction [56-58]. Souvent parce que celle-ci est rapide 
d'emploi (i.e. inversion des mesures en temps réel) et, dans certains cas, parce qu'elle permet de prédire re-
lativement simplement la diffusion par des particules de forme complexe (particules irrégulières, cristaux 
[59],…). Pour une particule transparente, fortement symétrique (sphère, cylindre, ellipsoïde...), de fortes 
non linéarités apparaissent dans les diagrammes de diffusion/diffraction du fait des Résonances Morpho-
logiques Dépendantes (MDRs) et des ondes de surface [60]. Ces phénomènes de résonance ne sont pas 
prédits par la théorie de Fraunhofer et expérimentalement, ils ne sont pas observés pour les particules ab-
sorbantes (les résonances internes sont fortement atténuées), les particules irrégulières (les ondes internes 
sont déphasées « aléatoirement ») ou un nuage de particules (i.e. les contributions des résonances sont 
moyennées du fait de la dispersion des diamètres).  
 
 
Figure 26 Diffractométrie haute résolution : a) Evolution de la position angulaire des extrema du diagramme de dif-
fraction de fibres de verre-E ; b) Estimateur de corrélation entre un diagramme expérimental et théorique. Le maxi-
mum détermine le diamètre le plus probable pour la fibre mesurée, cf. reproduction de l’article [A16]. 
 
 Dans le cadre de la thèse d’Anne Lenoble [4], nous avons mis au point un diffractomètre haute résolu-
tion et une méthode originale d’inversion des diagrammes de diffraction [C36, C37, A16]. Ce système de 
mesure permet d’enregistrer des rafales de 32000 diagrammes de diffraction à une cadence qui peut attein-
dre 43 kHz, voir la Figure 27 et la Figure 56.  
La méthode d’inversion repose sur le calcul d’un estimateur de corrélation ( ),P i n  entre les diagrammes 
expérimentaux (E) et des abaques théoriques (T). Ces derniers sont construits, une fois pour toutes, par 
extraction de la position angulaire des minima (-) et maxima (+) des diagrammes théoriques calculés avec 
la Théorie de Lorenz-Mie et en prenant en compte les effets optiques propres aux fibres de renforcement 
(§ 3.1.3). Pour une fibre de diamètre donné ( )ED n , l’estimateur de corrélation est maximal pour le dia-
gramme théorique (i.e. diamètre ( )TD i  ) qui rend le mieux compte du nombre et de la position relative des 
extrema du diagramme expérimental en cours de traitement :  
 ( ) ( ){ }( )/ , , 1,2E T TD n D i Max P i n i n= = "  (3.18) 
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+ + − −
+ + − −
+ + + + − −
= = = == ∆ ∆ ∆∏∏ ∏∏  (3.19) ( ),K i n∆ et ( ), , ,T EP i n j j± ± ±∆  sont des estimateurs de corrélation sur le nombre et les positions relatives des 
extrema. 
 La Figure 26 a) présente l’évolution théorique de la position angulaire des extrema du diagramme de 
diffraction d’une fibre de verre-E. Ces évolutions sont déduites de l’analyse de figures du même type que 
celles présentées par la Figure 10. On constate que les diagrammes présentent une forte périodicité. En 
fait, c’est cette quasi-périodicité qui rend si ardu l’inversion des diagrammes de diffraction. Cependant, 
comme le montre la Figure 26 b), l’estimateur ( ),P i n  permet de déterminer correctement le diamètre de la 




Figure 27 Schéma de principe et photographie du diffractomètre haute résolution : (1) laser HeNe 10mW ; (2-4) 
Coupleurs et fibre optique monomode ; (5) Agrandisseur de faisceau ; (6) Lame ½ onde ; (7) Lentille cylindrique de 
focale fcyl=300mm; (8) Point objet ; (9) Lentille de Fourier de focale  f=50mm ; (10) Point de focalisation du faisceau 
direct ; (11-12) Caméra et capteur CCD ; (13) Déplacement micrométrique de la caméra. 
 
 
Figure 28 Diagrammes de diffraction expérimentaux (en fausses couleurs) et résultat de leur analyse avec la méthode 
d’inversion probabiliste. La réponse simultanée de l’interféromètre est également présentée (vitesse de fibrage : 
5 40 /fV m s≈ → ), cf. reproduction de l’article [A16]. 
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 La Figure 28 présente les diagrammes enregistrés lorsque le procédé de fibrage du verre est soumis à 
une rampe croissante de vitesse : 5 40 /fV m s≈ → (§ 4.3.3). Le résultat de l’analyse de ces diagrammes ex-
périmentaux est comparé à la réponse de l’interféromètre (§ 3.1.3). La réponse de l’interféromètre met en 
évidence les contributions des MDRs. La procédure d’inversion actuelle de l’interféromètre ne permet pas 
de déconvoluer ces contributions, contrairement à l’algorithme d’inversion du diffractomètre. Pour cette 
expérience, la différence entre les diamètres moyens obtenus avec ces deux systèmes est de moins de 80 
nm… On peut montrer que la résolution de ce diffractomètre est typiquement de 20D nmσ ≈  pour des fi-
bres en cours de production et des diamètres dans la plage 7D = − . 42µm . En fait, cette résolution est 
près de 100 fois supérieure à celle obtenue par d’autres auteurs, dans les mêmes conditions [56-58]. 
 
  Ce diffractomètre haute résolution permet également de détecter les fibres creuses et d’estimer l’indice 
de réfraction des fibres. Il est important de noter que la méthode d’inversion peut être utilisée pour 
d’autres types de particules que les cylindres ou d’autres phénomènes optiques (cf. Arc-en-ciel, § 3.2.4). 
Pour plus de détails, voir la reproduction de l’article [A16] dans le Chapitre 9.  et la référence [4]. 
 
 
3.2 Réfractométrie de particules en écoulement 
 
 La caractérisation simultanée de la vitesse et de la taille des particules est fondamentale pour étudier les 
écoulements diphasiques. La mesure simultanée de l’indice de réfraction des particules pourrait être tout 
aussi fondamentale. En effet, l’indice d’une particule est caractéristique de sa composition (matériau, fraction 
de mélange, densité…) et de sa température. La mesure de l’indice de réfraction devrait donc permettre une 
amélioration significative de nos capacités de diagnostics de différents phénomènes et systèmes: mélange 
turbulent, coalescence de gouttes, évaporation, combustion diphasique, séchage, fluidisation polyphasique, 
les écoulements multiphasiques…  
 
 Aucun système de mesure actuel, commercial ou prototype de laboratoire, n’est capable de mesurer 
ces trois grandeurs de façon simultanée. Il existe cependant des techniques couplées qui répondent partiel-
lement à cet objectif. La technique de l’angle d’arc-en-ciel en est un exemple. Cette dernière, encore en dé-
veloppement, permet de mesurer le diamètre et l’indice de particules individuelles [61-63] ou d’un ensem-
ble de particules [27]. Cependant, pour pouvoir mesurer les vitesses, les flux, la concentration en particu-
les, elle doit être couplée avec un vélocimètre Doppler laser. Ce qui alourdit considérablement le dispositif 
de mesure. Il en est de même pour les techniques utilisant la Fluorescence Induite par Laser (LIF). Ces 
dernières nécessitent en plus de charger en molécules fluorescentes les particules à analyser, ce qui n’est pas 
toujours possible ou souhaitable (i.e. tension superficielle, évaporation, pollution…). Les mesures 
d’intensité nécessitent par ailleurs des calibrations assez fastidieuses [64], bien que des progrès significatifs 
semblent avoir été récemment réalisés dans ce domaine [65].  
3.2.1 La Technique Dual Bursts (DBT) : faisceaux laser fortement focalisés 
 La focalisation des faisceaux laser pose généralement problème en granulométrie optique (§3.1.1), car 
elle produit des gradients d’intensité sur la surface des particules, des fronts d’onde courbes. Cependant, 
j’ai developpé le concept d’une technique originale qui tire avantage de ces gradients : la technique  « Dual 
Bursts» (DBT) [A4].  
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Le principe de cette technique est le suivant :  
 - Deux faisceaux sont utilisés pour former un volume de mesure dont les dimensions latérales sont in-
férieures à celles des particules à mesurer, voir la Figure 29. Pour un détecteur placé vers l’avant, chaque 
particule transparente qui traverse la sonde optique produit deux signaux Doppler : l’un est dû à la lumière 
réfléchie par la particule et l’autre, à la lumière réfractée par cette dernière. La phase du signal réfléchi est 
très peu sensible à la nature du matériau de la particule, elle nous donne accès à son diamètre D0. La phase 
du signal réfracté est sensible à la taille D1 de la particule, mais aussi à la partie réelle de son indice de ré-
fraction, m.  
De la mesure de ces deux phases ont peut donc déduire le diamètre et la partie réelle de l’indice de la par-
ticule (i.e. caractéristique de son matériau), voir la reproduction de l’article [A4] dans le Chapitre 9.  
 
Figure 29 Schéma de principe de la Technique Dual Bursts : mesure simultanée de la vitesse, du diamètre et de 
l’indice complexe de réfraction (ou de la teneur en hétérogénéités) d’une particule en écoulement. 
 
 - Les signaux Doppler sont également modulés en fréquence. Classiquement, c’est de la mesure de 
cette fréquence ν  que l’on déduit la composante V de la vitesse de la particule, voir la Figure 29. 
 
 - Les signaux Doppler sont également décalés dans le temps, ∆T. La mesure de cette grandeur permet 
de déduire la taille de la particule à grande échelle, /LD V ν=  [66]. La comparaison des trois mesures du 
diamètre : 0 1 LD D D≡ ≡ , permet de caractériser l’état de sphéricité de la particule et d’étendre la dynami-
que sur les tailles mesurables. En effet, LD  n’est pas soumis à l’indétermination à 2π  près et constitue une 
mesure à grande échelle du diamètre, contrairement à 0D  et 1D  qui sont des mesures très locales, voir la 
Figure 29. 
Le décalage temporel des signaux résulte de la focalisation des faisceaux laser et de la différence entre la 
position des paramètres d’impact de la réfection et de la réfraction. Nous avons récemment monter que ce 
décale peut également être induit par un filtrage spatial. Dans ce dernier cas, le principe de la technique 
Dual Burst s’approche de celui de la technique de « Shadographie Doppler » [67] ; et il semble que nous 
devrions pouvoir caractériser le diamètre de particules irrégulières [RC21]. 
 
 - Contrairement au signal réfléchi, le signal réfracté est très sensible à la partie imaginaire de l’indice de 
la particule (absorption) ou à sa teneur en hétérogénéités. De ce fait, le rapport d’intensité de ces deux si-
gnaux nous donne accès à l’absorptivité du matériau de la particule, K [C10, A4], ou à sa concentration en 
hétérogénéités, vC . Dans ce dernier cas, il s’agit d’extinction qui peut être modélisée par une loi de Beer-
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Lambert ou mieux, une Méthode de type Monté Carlo (§ 2.4.3 ) [C10-20, A8], voir la reproduction de 
l’article [A8] dans le Chapitre 9.  Ces diagnostics sont basés sur une mesure d’un rapport d’intensité. Ils ne 
nécessitent donc pas de calibration, ce qui élimine les problèmes liés à la dérive du gain des détecteurs, 
l’encrassement des accès optiques, la turbulence du milieu environnant la particule détectée…  
La mesure de la partie imaginaire de l’indice / 4k Kλ π= , permet les mêmes types de diagnostics que la 
mesure de la partie réelle de l’indice, m . En effet, k , dépend également de la nature du matériau et de sa 
température. Cette mesure est cependant complémentaire par bien des aspects de la mesure de m . 
 
Figure 30 Technique Dual Bursts avec, à gauche : le signal Doppler produit par une goutte d’eau en écoulement 
(D=95µm) et le résultat de l’analyse temps fréquence de sa phase; à droite : histogramme des indices mesurés pour 
des gouttes d’eau, d’éthanol et d’eau sucrée (cf. reproduction de l’article [A4]).  
 
Figure 31 Technique Dual Bursts pour la caractérisation de particules hétérogènes avec, à gauche : signaux Doppler 
produits par un jet liquide constitué d’une suspension aqueuse de particules de latex, de concentration Cv; à droite : 
comparaison du rapport d’intensité de signaux expérimentaux et simulés (cf. reproduction de l’article [A8]). 
 
 - Lorsque l’hétérogénéité des particules est de symétrie sphérique (particule bicouche) 3 ou 4 signaux 
Doppler sont émis par celles-ci. Nous avons montré que l’analyse de la phase de ces différents signaux 
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permet de déterminer le diamètre externe de la particule mais aussi son diamètre interne, ou de détecter la 
présence d’un gradient interne §2.4.1, [A5]. 
 
 Au final, la technique DBT pourrait présenter d’autres potentialités concernant la caractérisation de 
particules cylindriques, de particules irrégulières et la mesure d’un signal de fluorescence auto calibré… 
Les possibilités offertes par cette technique originale sont multiples. C’est d’ailleurs à ce titre qu’elle est au 
cœur de l’ACI « Pollution Non-Pollution » VITAMA (§ 8.4.2). Ce projet de recherche, que je dirige, vise 
au développement d’un système de mesure capable de caractériser de manière simultanée la Vitesse, la 
Taille et le Matériau de particules en écoulement.  







3.2.2 L’Anémométrie Phase Doppler en  configuration Dual Mode (DM) 
 L’interférométrie phase Doppler «classique» peut également permettre de mesurer la partie réelle de 
l’indice m . Pour ce faire, Naqwi et Durst [68] ont proposé d’utiliser deux optiques de collection. On me-
sure ainsi deux déphasages. Selon l’optique géométrique, ces déphasages sont des fonctions assez com-
plexes de l’indice, en revanche ils sont simplement proportionnels au diamètre de la particule détectée, 
voir l’Eq. (3.21). Le rapport de ces deux déphasages est donc indépendant du diamètre de la particule dé-
tectée. De la connaissance théorique de l’évolution de ce rapport avec l’indice, et de sa mesure, on peut 
déduire l’indice de la particule. Une fois ce dernier déterminé, le diamètre est calculé à l’aide d’un des deux 
déphasages mesurés. Malheureusement, cette configuration optique souffre de plusieurs problèmes impor-
tants : une faible sensibilité à l’indice, une sensibilité marquée aux effets de trajectoires (§ 3.1.1) et un en-
combrement difficilement compatible avec l’étude d’écoulements complexes.  
 
 J’ai proposé une amélioration significative de cette technique [RI1, T1, C13]. Elle repose sur 
l’utilisation d’une configuration optique de type « Dual Mode » (§ 3.1.1). Cette dernière est en effet très 
peu sensible aux effets de trajectoire et elle permet de mesurer directement un rapport de phase à partir 
d’une seule optique de collection, d’où un encombrement réduit et des réglages facilités. Elle est également 
plus sensible à l’indice que les configurations optiques classiques.  
 Dans le cas d’une géométrie Dual Mode, la phase du signal produit par une particule réfractante, de 
diamètre D et d’indice m, est donnée par l’Eq. (3.20) pour la géométrie Plane (détecteurs 1V  et 2V  de la 
Figure 18) et par l’Eq. (3.21), pour la géométrie Standard (détecteurs 1U  et 2U , de la Figure 18) :  
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 ( )( ) ( )2sin sin2 2 1 cos cos 1 2 1 cos cospP p p pmD m mα φ ψπφ λ α φ ψ α φ ψ± −=     + ± + − + ±       (3.20) 
 [ ] [ ]2sin sin2 2 1 cos cos cos 1 2 1 cos cos cosSS S S SmD m mα ψπφ λ α ψ φ α ψ φ± ±=  + + − +   (3.21) 
Le signe ±  différencie la position des détecteurs élémentaires (placés derrière une même lentille de collec-
tion) par rapport à l’angle d’élévation moyen ψ  ou hors axe φ . α  est l’angle entre les faisceaux de lon-
gueur d’onde Pλ  et Sλ . Ces équations montrent clairement que le rapport des déphasages est indépendant 
du diamètre des particules :  
 ( ) 2     SR m Dφφ φ+ += ∀−  (3.22) 
L’équation (3.22) ne semble pas pouvoir être résolue analytiquement. Cependant, numériquement, on peut 
montrer que, selon l’optique géométrique, ( )R m  décroît de manière monotone avec l’indice (sensibilité 
maximale pour les faibles indices)[69].  
 
Figure 33 a)  Simulation de la réponse d’un système Dual Mode à la mesure de particules composées de différents 
matériaux et b) Exemple de mesure d’indice sur un jet mono disperse de gouttes d’éthanol. 
 
 La Figure 33 a) simule la mesure de l’indice de différentes particules ( )50 300D µm= −  avec une optique 
Dual Mode classique [49]. Les indices nominaux sont de 1.35m =  (alcools…), 1.40m =  (plastiques, poly-
mères, essences,…), 1.50m =  (huiles lourdes, verres,….) et 1.60m =  (liquides d’indice, latex,...). Ces simu-
lations ont été réalisées avec un code de calcul basé sur la GLMT et, pour simuler un bruit de mesure, en 
introduisant une erreur aléatoire sur les phases calculées (d’écart type : 5± ° )[69]. Les distributions simulées 
sont distinctes. Ce système serait donc capable de différencier ces différents types de gouttes et particules 
dans un  écoulement.  
 
 La Figure 33 b) montre un résultat expérimental préliminaire [T1]. Il s’agit de la distribution d’indice 
mesurée pour des gouttes d’éthanol pur, 1.364m ≈ et 200D µm= . La distribution est centrée sur la valeur 
attendue ( 1.362m ≈ ) avec une largeur à mi-hauteur de 0.008≈ ± . Cette dernière valeur définie la résolution 
de la technique proposée. Cette dernière est faible au regard de celle d’un réfractomètre de laboratoire 
( 0.0001≈ ± ). Mais il s’agit ici d’une mesure réalisée sur des gouttes en vol, en quelques microsecondes, et 
dont on a également déterminé le diamètre et la vitesse !  
 
 Toujours à titre d’exemple, la Figure 34 montre quelques résultats expérimentaux obtenus lors de 
l’étude de l’interaction entre deux pulvérisations : l’une d’eau pure et l’autre, d’éthanol pur. On s’attend à 
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ce que les zones de coalescence soient caractérisées par la présence de gouttes dont l’indice est intermé-
diaire entre celui de l’eau 1.332m =  et celui de l’éthanol 1.364m = .  
Pour la zone d’écoulement considérée ici [T1, C13], on observe effectivement la présence de gouttes 
d’indice intermédiaire16, Figure 34 b), même si la résolution de ce premier système est encore un peu fai-
ble. 
 
 En guise de conclusion, nous dirons que la technique Dual Mode n’a pas les mêmes potentialités que 
la technique Dual Bursts, §3.2.1. Sa résolution est encore trop faible pour certaines applications, bien-
qu’elle soit déjà suffisante pour différencier des particules composées de matériaux assez différents (i.e. 
densités). De plus, la technique Dual Mode pourrait être rapidement implantée sur un système commercial 
déjà existant [49], avec tous les avantages que cela implique du point de vue de son intégration, de son 
l’industrialisation et de sa diffusion rapide dans la communauté… C’est pourquoi, dans le cadre de l’ACI-
VITAMA (§ 8.4.2), nous travaillons également à l’amélioration de la résolution de cette technique.  
 
 
Figure 34 Résultats expérimentaux préliminaires sur l’étude de l’interaction entre deux pulvérisations: eau et éthanol : a) 
Distribution diamètre/indice, b) distribution des indices pour des diamètres entre D=50-200µm et c) corrélations 




                                                     
16 Le pic de la distribution correspond à des gouttes dont la fraction de mélange est égale à Y=0.31 (i.e. coalescence) 
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3.2.3 Méthode basée sur l’analyse de la diffusion critique 
 Le paragraphe § 2.4.2 expose le principe de cette technique de mesure simultanée de l’indice et du 
diamètre de «bulles» en écoulement, par analyse de la diffusion critique [C17-18, A9].   
 La Figure 35 présente un schéma de principe du dispositif expérimental mis en oeuvre pour valider  le 
principe de cette technique et le modèle asymptotique de diffusion critique (§ 2.4.2). Fondamentalement, 
le système optique se réduit à un laser de faible puissance, quelques lentilles et une caméra CCD. Un go-
niomètre de précision est cependant nécessaire pour calibrer angulairement la caméra. L’écoulement di-
phasique, confiné dans une cuve spectrométrique, est produit par diffusion d’air à travers un poreux im-
mergé dans un liquide (eau, éthanol et huile silicone). La Figure 35 présente également le diagramme de 
diffusion critique enregistré pour une bulle l’air dans de l’éthanol. L’analyse de la position angulaire des 
deux premières franges brillantes et les équations du modèle de diffusion critique (§2.4.2) permettent de 
déterminer le diamètre et l’indice de la particule détectée : 83D µm=  et 1.361m = ; pour plus de détails voir 
la reproduction de l’article [A9] dans le Chapitre 9.  
 
 Les résultats obtenus avec ce dispositif expérimental nous ont permis d’obtenir différents résultats. 
Cependant, à ce jour, fautes de moyens, cette technique n’a pas pu être testée sur un écoulement «réel». 
Pourtant, même dans son état actuel, elle n’a pas d’équivalent. De plus, elle pourrait très vraisemblable-
ment être étendue à la caractérisation simultanée d’un ensemble de «bulles», par extrapolation du principe 
de la technique de l’angle d’arc-en-ciel global (§ 3.2.4).  
 
Laser HeNe
    10 mW 




f=250 et 150 mm
   SourceCellule spectrométrique
  Bubbles 
Diffuseur
     goniomètre
   P.C.












Figure 35 Schéma de principe du dispositif expérimental d’analyse de la diffusion critique et exemple du diagramme 
de diffusion critique produit par une bulle d’air en écoulement dans de l’éthanol (cf. reproduction de l’article [A9]).   
  
 
3.2.4 Méthode basée sur le phénomène d’arc-en-ciel  
 Nous développons actuellement [70] une méthode de caractérisation du diamètre et de l’indice de par-
ticules en écoulement, basée sur l’analyse des caractéristiques du diagramme de diffusion dans la région de 
l’angle d’arc-en-ciel. Cette approche est complémentaire à celle des techniques ponctuelles ou temporelles 
(i.e. Phase Doppler), de par sa nature intégrale : spatiale et instantanée (i.e. Diffractométrie). Dans ce qui 
suit, nous présentons les modèles et la technique d’inversion développés, ainsi que quelques résultats expé-
rimentaux types. 
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Arc-en-ciel produit par une particule individuelle 
 Le phénomène d’arc-en-ciel est lié à l’existence d’un angle de déviation limite, d’une caustique, pour 
les rayons lumineux qui ont subit une réflexion interne (p=2),  Figure 11. Selon l’optique géométrique, le 
premier arc-en-ciel produit par une particule individuelle, sphérique, est localisé précisément à l’angle de 
diffusion rgθ  : 
 ( ) ( )1 22 cos cos /      sin 1 / 3rg rg rg rgm avec mθ τ τ τ−= − = −  (3.23) 
Cette équation indique que rgθ  ne semble dépendre que de l’indice de la particule17.  
 Young, Fresnel et Airy ont développé une théorie ondulatoire du phénomène d’arc-en-ciel. Cette der-
nière, qui est désormais connue sous le nom de théorie d’Airy, décrit l’arc-en-ciel comme un phénomène 
de diffraction, dans le champ lointain, du front d’onde associé aux rayons à l’origine de l’arc-en-ciel géo-
métrique. Pour de petits angles de déviation par rapport à rgθ , ce front d’onde est de forme cubique [71].  
 Nous ne détaillerons pas davantage les bases physiques et mathématiques de cette théorie, qui à fait 
l’objet de nombreux travaux et publications. On remarquera cependant que la démarche suivie par Mars-
ton, pour développer une approximation d’optique physique (POA) du phénomène de diffusion critique 
(§ 3.2.3), est très similaire à celle de la théorie d’Airy. 
 
 La théorie d’Airy permet de prédire la dépendance de l’intensité lumineuse diffusée, par une particule 
sphérique isolée, au voisinage de rgθ  [72]: 
 ( ) ( )2 / 3 22 2 302 2 03 cos8 16 2cE DI z dR hλ πθ η η ηπλ ∞    = −        ∫  (3.24) 
 Où, de manière équivalente à la POA, η  est une variable d’intégration : 
 ( )1/ 324 /v h Dη λ=  (3.25) 
 avec ( )cos cos / 2rgDν τ τ= −  et 1 2tan sinrg rgh τ τ− = , R, étant la distance au point d’observation et ( )z θ ,  un 
angle de déviation à la position de l’arc-en-ciel géométrique :   
 ( ) 1/ 32216rg Dz hθ θ λ = −     (3.26) 
L’équation (3.24) est la représentation intégrale de la fonction d’Airy18 [73, 74], avec : 
 ( ) 1/ 3 1/ 32 23 30 0 2cos cos2 2 2 3 12zz d d Ai zπ π π π πη η η η η η∞ ∞        − = − = −                ∫ ∫  (3.27) 
La distribution d’intensité au voisinage de l’angle d’arc-en-ciel rgθ est donc proportionnelle à : 
 ( ) ( ) 1/ 34 / 32 2201/ 3, , , 12E DI m D Ai zh m π πθ λ λ    ∝ −          (3.28) 
 
 La théorie d’Airy permet d’améliorer de manière très significative la description de l’arc-en-ciel. 
L’équation (3.28) montre, par exemple, que les caractéristiques de l’arc-en-ciel ne dépendent pas seulement 
de l’indice des particules, mais également de leur diamètre (i.e. du paramètre de taille, dépendance en 
4 / 3D ). Cette théorie permet également d’effectuer des calculs rapides (comparé à la LMT), ce qui est un 
facteur non négligeable pour l’inversion de données expérimentales. Cependant, la qualité des prédictions 
                                                     
17 Pour une goutte d’eau, m ∝ 1.332 pour λ=0.5 µm et T=20°C, nous avons 137.8rgθ = ° . Les couleurs de l’arc-en-ciel viennent 
de la dépendance de l’indice avec la longeur d’onde (dispersion).  
18 Cette intégrale a été nommée par Airy :  « Rainbow Integral »  
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de la théorie d’Airy décroît assez rapidement à mesure que l’on s’éloigne de l’angle d’arc-en-ciel prédit par 
l’optique géométrique, Figure 8. En fait, la théorie d’Airy tend à minimiser la décroissance de l’intensité et 
la fréquence angulaire des arcs d’ordres élevés (lobes) ; et ceci, d’autant plus que la particule est petite. Il 
est également important de noter que, numériquement, les séries de Debye prédisent une dépendance de 
l’intensité de l’arc-en-ciel en I Dγ∝  avec 2.34013 7/3 γ = ≈  [70]. A l’heure actuelle, et après vérification de 
nos calculs, nous n’avons pas d’explication précise concernant cette différence notable avec la théorie 
d’Airy (les références [5, 10, 72, 75] ne s’accordent d’ailleurs pas sur ce point). Aussi, dans ce qui suit, de 
façon pragmatique, nous avons choisi de reformuler l’Eq. (3.28) sous la forme :  
 ( ) ( ) 1/ 37 / 32 2201/ 3, , , 12E DI m D Ai zh m π πθ λ λ    ∝ −          (3.29) 
Cette formulation donne de très bons résultats, voir la Figure 8 et la Figure 36. 
 
 
 Roth et al. [25, 61, 76] semblent avoir été les premiers à avoir utilisé le phénomène d’arc-en-ciel, et la 
théorie d’Airy, pour caractériser expérimentalement des particules individuelles en écoulement. Van Beeck 
[26, 77] et Sankar et al. [78] ont également été des précurseurs dans ce domaine. L’analyse de l’arc-en-ciel 
produit par une particule individuelle permet, en théorie, d’obtenir la corrélation entre sa taille et son in-
dice (matériau, composition, température). Cependant, en situation réelle, cet arc-en-ciel est fortement 
perturbé par la présence des autres particules. De ce fait, il est difficile à analyser.  
 
Arc-en-ciel produit par un ensemble de particules 
 Les arcs-en-ciel observés dans la Nature sont produits par un ensemble de gouttes : nuage, pluie... Si la 
concentration en particules est faible, au sens de la diffusion simple (§ 2.4.3), on peut sommer de manière 
incohérente les arcs-en-ciel produits par chacune des particules diffusantes :  
 ( ) ( )max max
min min
, , , ( , )
x D y m
x D y m
I I x y f x y dxdyθ θ λ= == == ∫ ∫  (3.30) 
Où ( , )f D m  est la fonction de répartition des diamètres (bornés par les valeurs min max,D D ) et des indices de 
réfraction (bornés par les valeurs min max,m m ), des particules qui forment  l’arc-en-ciel. 
 
 
Inversion du diagramme d’arc-en-ciel :  
 Pour caractériser un ensemble de particules, à partir de l’analyse du diagramme de diffusion ( )I θ  
(qualifié de « global » par Van Beeck [27]), il faut pouvoir déterminer le noyau de l’intégrale de l’Eq. (3.30)
 : ( , )f D m  et ses bornes min max min max, , ,D D m m . Ceci requière le développement d’une méthode d’inversion qui 
nécessite de poser certaines hypothèses simplificatrices : 
  - Dans certaines situations physiques, on pourra supposer qu’il existe une fonction de corrélation 
entre les tailles et les indices (e.g. décroissance de la température des particules en 2T D∆ ∝ ), les variables 
D et m ne sont plus indépendantes :   
 ( ) ( )max
min
, ( ), ( )
x D
x D
I I m x x f x dxλθ θ=== ∫  (3.31) 
  - Dans d’autres situations physiques, on pourra supposer que les variations d’indice sont nulles ou 
négligeables (i.e. écoulement diphasique isotherme), ce qui simplifie considérablement le noyau de 
l’intégrale :  
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I I x f x dxλθ θ=== ∫  (3.32) 
  - Dans des situations encore plus simples, on pourra également faire certaines hypothèses sur la 
forme ou le nombre de modes de la distribution des tailles et/ou des indices. Dans le cas d’un écoulement 
diphasique isotherme où la répartition des tailles des particules suit une distribution de type Normale (i.e.: 
pilote de lit fluidisé… voir le § 4.4), l’équation (3.30) se réduit alors  à :   











I I x dxλθ θ σσ π ==  −= −  ∫  (3.33) 
Dans ce dernier cas, la méthode d’inversion à mettre en œuvre doit seulement permettre de déterminer 3 
paramètres : i) le diamètre moyen des particules D , ii) l’écart type des diamètres Dσ  et iii) l’indice moyen 
m. Classiquement [36], les bornes de l’intégrale peuvent généralement être imposées arbitrairement, ou 
non : { }min max, 3 DD D D σ= ± . ¨ 
 
  Nous avons développé différents codes de calcul de l’arc-en-ciel produit par un nuage de particules, 
basés sur la théorie d’Airy, les séries de Debye et la Théorie de Lorenz-Mie. La Figure 36 permet de com-
parer les prédictions de la théorie d’Airy et des séries de Debye, ainsi que l’influence de différents paramè-
tres sur la forme de l’Arc-en-ciel. De manière très synthétique nous dirons que, pour une distribution gra-
nulométrique de forme donnée :  
- les variations de l’indice moyen entraînent un décalage angulaire, « une translation », de l’arc-en-
ciel.  
- les variations de l’écart type jouent sur l’atténuation, la perte de contraste, plus ou moins forte, des 
lobes d’ordres élevés,  
- les variations du diamètre moyen contrôlent l’étalement angulaire, « la compression/dilatation », 
du diagramme d’arc-en-ciel. 
 
 
Figure 36 Influence sur l’arc-en-ciel produit par différentes distributions granulométriques (i.e. loi normale) de  parti-
cules : a) du diamètre moyen, pour un écart-type de 10% et un indice constant (m=1.51); b) de l’écart type des dia-
mètre, pour un diamètre moyen et un indice constants; c) d’une variation d’indice/température, pour un diamètre 
moyen et un écart type constants, λ=0.6328µm.  
 
 Partant de ces dernières remarques, nous avons mis au point un dispositif expérimental, un logiciel 
d’acquisition et d’inversion des signaux d’Arc-en-ciel [70]. La méthode d’inversion, encore très imparfaite, 
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est, dans son principe, assez proche de celle développée pour inverser les diagrammes de diffraction (§ 
3.1.4). 
 
Exemple de résultats expérimentaux  
 La Figure 37 présente un schéma du montage réalisé. Il se compose essentiellement d’un laser HeNe 
fibré, de 10mW, d’un agrandisseur de faisceau utilisé pour contrôler les dimensions du volume de mesure 
(avec le filtrage spatial P3, les dimensions du volume de mesure sont de l’ordre de 1cm3), quelques lentilles 
utilisées en configuration de Fourier (f1=f2=100mm, f3=75mm), d’une caméra CCD matricielle : 
1024*1024 pixels 12 bits, d’une carte d’acquisition numérique et d’un PC. Le logiciel développé : GRAS, 
voir la Figure 61, permet de piloter intégralement la caméra (synchronisation externe, intégration, gain…) 
et intègre les fonctions d’inversion basées sur la théorie d’Airy et les séries de Debye.    
 
 
Figure 37 Schéma de principe et photographies du dispositif expérimental d’étude du phénomène d’arc-en-ciel. 
  
 A titre d’exemple, la Figure 38 montre : i) une photographie type d’un arc-en-ciel produit par un jet de 
billes de verre à température ambiante et ii) une comparaison du profil d’intensité expérimental avec ceux 
prédits par la théorie d’Airy et les séries de Debye. On constate que l’accord est globalement bon, surtout 
pour les positions angulaires des maxima et minima. En revanche, sur les bords du profil (points A et E), 
les variations d’intensité diffèrent notablement entre la théorie et l’expérience. Cet écart s’explique par le 
fait que le système optique est sujet à un phénomène de vignettage. En fait, le montage de Fourier nous 
permet de conserver les angles mais pas l’intensité relative. Nous avions déjà observé ce phénomène avec 
le montage de diffraction (§ 3.1.4). L’effet est cependant plus prononcé avec l’arc-en-ciel, du fait de 
l’éclairement hors axe.  
 La Figure 39 montre le résultat de l’analyse de l’arc-en-ciel de la Figure 38, en terme de granulométrie 
des billes de verre. Ce résultat a été obtenu en recherchant les paramètres de l’Eq. (3.33) qui minimisent 
l’écart entre les positions angulaires des extrema du profil théorique et du  profil expérimental. Le résultat 
est présenté sous la forme d’une distribution Normale, qui est comparée à une mesure obtenue avec un 
diffractomètre commercial.  
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L’accord entre les deux systèmes est bon, avec : . 95diffracD µm= , .(50%) 92.5diffracD µm=  et 92GRASD µm= ; 
, . 14D diffrac µmσ =  et , 11D GRAS µmσ = . Cet accord à été trouvé pour une valeur de l’indice des billes de 
m=1.503, qui est tout à fait compatible avec les spécifications du fournisseur (m=1.5-1.51). Des résultats 
comparables ont été trouvé pour des échantillons de billes de verre de différents diamètres moyens et 
écarts type [70].  
Il est à noter que la distribution brute restituée par le diffractomètre fait apparaître de très petites particu-
les (D<50µm) qui ne peuvent pas être physiquement présentes dans le jet.  
 
Figure 38 Photographie d’un arc-en-ciel produit par un jet de billes de verre ( 92 11D µm= ± ) et comparaison de son 
profil d’intensité avec la théorie. 
 
Figure 39 Comparaison de l’analyse granulométrique d’un jet de billes de verre : arc-en-ciel (GRAS) et diffractomé-
trie (système SprayTech [71]). Nous avons choisi de normaliser l’intégrale des distributions à 1. 
 
 En guise de conclusion sur ces premiers travaux, nous dirons que les résultats obtenus sont déjà très 
encourageants. L’analyse de l’arc-en-ciel global permet d’obtenir une caractérisation statistique instantanée 
des particules (diamètre et indice) même si, dans notre cas, nous nous sommes limités à des particules 
d’indice fixé. A l’avenir, nous devrons automatiser la technique d’inversion et réduire le nombre 
d’hypothèses simplificatrices (i.e. forme de la distribution, corrélation taille-indice). Pour ce faire, il faudra 
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nécessairement augmenter le nombre de points de mesure fiables, en éliminant les effets de vignettage 
et/ou en utilisant d’autres effets (dispersion, polarisation). 
 Dans l’état actuel de nos réflexions, la principale limite de cette technique semble être la difficulté pré-
visible concernant la mesure absolue de la concentration en particules, vC , qui est un paramètre fondamen-
tal pour l’étude des écoulements.  
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4.  COLLABORATIONS & APPLICATIONS 
 
 Ce chapitre dresse un bilan des travaux réalisés dans le cadre de collaborations universitaires et de par-
tenariats industriels, généralement interdisciplinaires ou « multi-physique ».   
 
4.1 Biophysique  
4.1.1 Pression de radiation et pincettes optiques 
 Les photons véhiculent une certaine quantité de mouvement. Par pression de radiation,  un faisceau 
laser peut donc piéger, déplacer et mettre en rotation une particule [18, 20, 79].  
Les physiciens ont développé différents outils à destination des biologistes et, notamment, les pincettes 
optiques («optical tweezers»). Ces dernières permettent de manipuler par pression de radiation les cellules 
biologiques, sans risque de les détruire [80].  
 Le travail sur l’extension de la GLMT aux sphères multicouches (§2.2) a permis de réaliser différentes 
simulations sur : i) le comportement des pincettes optiques lorsque la particule est creuse ou lorsqu’elle est 
composée d’un noyau ; ii) les forces nécessaires (pico Newton) à la déformation mécanique de membranes 
cellulaires [C9][81, 82].  
 La Figure 7 b) présente un exemple du calcul de l’évolution du coefficient pression de radiation trans-
verse exercée par un faisceau laser sur une vésicule. 
 
4.1.2 Caractérisation optique des globules rouges  
 Il existe différents types d’hématies (globules rouges). Certaines sont sphériques mais, pour un sujet 
sain, la plupart d’entre elles ont une forme ellipsoïdale dont la longueur des axes est typiquement de 7.5µm 
et 1.8 µm. Ces cellules sont transportées à travers tous le corps par le plasma. Elles fixent et libèrent 
l’oxygène par une réaction d’oxydation/réduction d’une macromolécule, l’hémoglobine, 2 2Hb O HbO+ R . 
La salinité du plasma, ou «pression osmotique », influence fortement les caractéristiques des hématies et 
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principalement leur volume et leur rapport d’aspect. Une pathologie conduisant à une forte pression os-
motique induit un gonflement de ces cellules. Ce phénomène réduit la déformabilité des hématies et donc, 
leur capacité à se faufiler à travers les capillaires sanguins. Il entraîne également une augmentation critique 
de la viscosité du sang. 
 La détection de certaines pathologies sanguines nécessite de pouvoir caractériser rapidement les cellu-
les contenues dans un échantillon sanguin: en volume et en nombre ( ≈ hématocrite), en forme, et en taux 
d’oxygénation. Les systèmes d’analyse les plus évolués, optiques,  comptent les cellules une par une, à par-
tir d’un échantillon préalablement dilué et placé dans une cellule de Taylor-Couette (afin d’orienter les héma-
ties). De sorte qu’il existe actuellement une demande de la communauté médicale pour des outils rapides 















Figure 40 Caractérisation optique de globules rouges : photographie électronique et calcul de l’évolution de l’état de 
polarisation linéaire de la lumière diffusée par un échantillon d’hématies orientées, cf. reproduction de l’article [A15]. 
 
 Suite à une demande de collaboration d’une équipe polonaise (§ 8.5.2), j’ai été amené à travailler sur la 
modélisation des propriétés optiques d’échantillons sanguins. Mes collègues souhaitaient mettre au point 
une méthode de diagnostic optique, la moins intrusive possible, du taux d’oxygénation des hématies et de 
la pression osmotique d’un échantillon sanguin. Mais ils ne disposaient pas d’un modèle de diffusion satis-
faisant ( i.e. diffraction anormale [83]).  
 J’ai tout d’abord développé un modèle «biophysique», en synthétisant les rares données expérimentales 
disponibles dans la littérature [84]. Ce dernier permet de simuler les caractéristiques physiques des héma-
ties (volume, rapports d’aspects, densité, absorptivité spectrale…) en fonction des paramètres physiologi-
ques (taux d’oxygénation, hématocrite, pression osmotique…). En suite, pour calculer les propriétés de 
diffusion de la lumière des hématies, j’ai adapté à notre problème la méthode de la T-Matrice et les codes 
de calculs développés par Mischenko et al. [40, 85, 86]. Ce travail a permis de concevoir un code de simu-
lation des caractéristiques optiques d’une cellule ellipsoïdale d’orientation quelconque, ou d’un échantillon 
sanguin d’épaisseur optique faible (hypothèse de diffusion simple19), en fonction des paramètres physiolo-
giques [C28, C33, A15], voir la reproduction de l’article [A15] dans le Chapitre 9.  
                                                     
19 Nous aurions pu facilement lever cette hypothèse en utilisant les modèles de type Monte Carlo (2.4.3) et en remplaçant les par-
ticules de latex par des globules rouges… 
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 Ces travaux ont permis d’établir que : i) le taux d’oxygénation peut être déduit des différences 
d’absorptivité spectrale de l’hémoglobine et de l’hémoglobine oxydée [87] ; et que ii) l’état de polarisation 
linéaire de la lumière diffusée par l’échantillon est très sensible à la pression osmotique (forme et indice de 
réfaction des globules). Malheureusement, l’état de polarisation de la lumière diffusée est également forte-
ment sensible à l’orientation spatiale des cellules dans l’échantillon… Ce dernier résultat a considérable-
ment réduit les chances de pouvoir caractériser un échantillon non préparé (sans cisaillement de 
l’écoulement).  
 Au terme de cette première collaboration, l’équipe polonaise dispose désormais d’outils de simulation 
adéquats. Notre collaboration a été renouvelée en 2005, sur un sujet un peu différent (§ 8.5.2).  
 
4.2 Combustion 
4.2.1 Moteur à combustion interne et  choc thermique 
 Dans le cadre d’un programme d’échange européen20 et d’un stage doctoral (§ 8.3.2), des modèles et 
des codes de calcul ont donc été élaborés afin de prédire les profils radiaux de température et de concen-
tration de gouttes en combustion, ainsi que leurs propriétés de diffusion de la lumière [RI6].  
 La Figure 41 a) montre, par exemple, l’évolution simulée du profil d’indice (i.e. température) d’une 
goutte de décane, 50D µm= , en fonction de son temps de séjour dans une chambre de combustion. La 
Figure 41 b) simule la réponse d’un système phase Doppler lors de la mesure de ces gouttes, pour diffé-
rents diamètres et temps de séjours. Cette figure indique notamment que, pour les gouttes de 50D µm= , le 
fait de négliger les gradients internes de température, lors de l’inversion des mesures de déphasage, induit 
une erreur de près de 20% sur les diamètres mesurés… Les calculs de flux seront donc entachés d’une er-
reur importante.  
 Cette étude à permis de rechercher des configurations optiques moins sensibleas aux gradients inter-
nes et d’autres, capables d’estimer l’indice de gouttes multi composants (fraction de mélange, température 
[88]).  
     
 
Figure 41  a) Evolution temporelle du profil d’indice (i.e. température) d’une goutte de décane passant instantané-
ment des CNTPs à des conditions de combustion T=2000K, P=10 bars, D=50µm ; b) Réponse d’un interféromètre 
phase Doppler à la mesure de ces gouttes pour différents diamètres et temps de séjours dans la chambre de combus-
tion (cf. reproduction de l’article [A5]). 
                                                     
20 Alain Berlemont, CORIA-UMR CNRS 6614, Rouen 
(a)                                                                                                (b) 
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4.2.2 Moteur fusée et atomisation secondaire  
 Dans le cadre du GDR «moteur-fusée», j’ai participé à un projet de recherche sur les phénomènes 
d’atomisation secondaire sur le banc cryogénique « Mascotte » de l’ONERA (§ 8.4.2 ). Ma contribution, 
théorique et numérique, s’inscrivait dans le cadre d’une campagne de mesure de la vitesse de glissement 
entre la phase fluide (hydrogène gazeux) et la phase liquide (dard d’oxygène liquide), i.e. des nombres de 
Weber. Cette campagne posait différents problèmes métrologiques et notamment : i) la détection simulta-
née, avec un vélocimètre Doppler laser, des traceurs du fluide (ZrO2 et MgO) et des gouttes d’oxygène li-
quide (LOx) ; ii) la distinction de ces deux types de particules.  
 Les traceurs du fluide sont de taille submicronique, 0.5d µm≤ , alors que le diamètre des gouttes de 
LOx peut atteindre 100D µm≈ . En faisant l’hypothèse que les particules diffusent proportionnellement à 
leur surface, il vient que la gamme des diamètres des particules détectables n’excède pas, avec vélocimètre 
Doppler laser classique : max min/ 50D D ∼ . A priori, on ne peut donc pas caractériser simultanément les deux 
phases. Cependant, on peut montrer (§2.4.4) qu’en modifiant la forme des détecteurs et en plaçant 
l’optique de détection vers 110 130θ = − ° , la dynamique en intensité des signaux Doppler produits par les 
deux phases est considérablement réduite du fait de la différence de sphéricité entre les traceurs du fluide 
et les gouttes de LOx, voir la Figure 16 et le §2.4.4.   
 Pour distinguer les particules des deux phases, la solution mise en place consiste à utiliser le rapport 
d’état de polarisation de la lumière diffusée par les particules. En effet, les particules sphériques (LOx) 
conservent l’état de polarisation de l’onde incidente, ce qui n’est pas le cas des particules irrégulières (tra-
ceurs du fluide).  
 
 
Figure 42 Photographie du banc cryogénique « Mascotte » de l'ONERA et simulation de la réponse du vélocimètre 
optimisé pour la détection simultanée des deux phases. 
 La Figure 42 montre une photographie de la tuyère du banc «Mascotte» et un résultat numérique type. 
La méthode de mesure et de séparation des deux phases conduit à tracer la réponse du vélocimétrie Dop-
pler dans le plan : {intensité des signaux Doppler - rapport d’intensité chromatique ( ≈ polarisation ici)}. 
Ce calcul a été obtenu pour des gouttes de LOx ( )0.7 100D µm≈ −  et des traceurs en oxyde de zirconium ( )0.25 0.7d µm≈ − . On constate que, pour cette configuration optique [RC6-7], non seulement on peut dé-
tecter simultanément les deux types de particules mais on peut également les séparer (i.e. ligne rouge). La 
vitesse de glissement entre les deux phases peut donc être mesurée.  
 Ces résultats numériques ont été utilisés par Pierre Gicquel et ses collègues, de l’ONERA, pour réali-
ser une campagne de mesures sur l’atomisation secondaire du dard liquide, à froid et en combustion [C23, 
A10]. 
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4.3 Instabilités hydrodynamiques et systèmes thermiques 
4.3.1 Instabilités thermo solutales et étangs solaires 
 Les étangs solaires font l’objet de nombreuses recherches dans la mesure où, à terme, ils devraient 
permettre la production durable et écologique d’électricité, ainsi que le dessalement en grande quantité 
d’eaux saumâtres. Il s’agit en fait de bassins dont le fond absorbe le rayonnement solaire (matériau absor-
bant + échangeur). L’eau chaude21 ainsi produite peut actionner une turbine, voir la Figure 43. Un des 
points clé de cette technologie réside dans le remplissage du bassin : une couche d’eau saline surmontée 
d’une couche d’eau douce.22 La couche saline sert à la fois de réservoir calorique (stockage et inertie ther-
mique) et à retarder le déclenchement de la convection. La couche d’eau douce isole et protège la couche 
saline de la convection à l’interface air/eau, des intempéries.  
 Pour ces systèmes énergétiques, la stabilité de la stratification eau saline/eau douce est donc fonda-
mentale. Elle dépend tout particulièrement de la zone à gradient de concentration, ou «interface», qui sé-
pare les couches initialement homogènes.  
 
Figure 43 Schéma de principe et photographie d’un étang solaire utilisé pour la production d’électricité. 
  
 Dans le cadre d’une collaboration soutenue par le CNRS et son équivalent tunisien (DGRST), j’ai tra-
vaillé sur cette thématique de recherche et, plus particulièrement, sur la caractérisation optique de la dy-
namique d’écoulements stratifiés modèles, de petites dimensions (voir la Figure 44). Le système de Vélo-
cimétrie par Images de particules mis au point (c.f. Figure 60), de même que la bouche thermique, ont 
permis d’obtenir les champs de vitesse dans l’ensemble de la cuve et au niveau de l’interface. Nous avons 
ainsi pu montrer que, lorsque le chauffage est mis en place, des cellules convectives contrarotatives appa-
raissent assez rapidement dans les deux couches homogènes. Elles sont co-rotatives d’une couche à l’autre 
et elles induisent un cisaillement important au niveau des bords inférieur et supérieur de l’interface. Ce 
phénomène, couplé à la diffusion massique du sel, induit une érosion hydrodynamique de l’interface et le 
développement d’une instabilité de type Kelvin-Helmholtz. A long terme, ces effets combinés conduisent 
à la destruction de la stratification, pour plus de détails voir les références [C32, C39].  
 Au terme de cette collaboration, l’ENIT possède désormais les outils expérimentaux nécessaires à la 
compréhension détaillée de ces mécanismes de déstabilisation, et à la validation des modèles de simulation 
de ces systèmes. Nous recherchons actuellement un support financier pour poursuivre cette collaboration.  
 
                                                     
21 Près de 80°C avec le chlorure du sodium et le climat tunisien… 
22 Profondeur : plusieurs mètres ; surface du bassin : quelques dizaines de mètres carré à quelques dizaines d’hectares.  
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Figure 44 Etude expérimentale des mécanismes de déstabilisation d’un écoulement stratifié : photographie de la cuve 
d’expérimentation et champ de vitesse instantanée mesuré après 5 mn de chauffage (température imposée, T= 60°). 
 
4.3.2 Instabilités de jets capillaires homogènes et bicouche 
 Dans le cadre de collaborations internes et financées, des études ont été conduites sur la stabilité de 
jets capillaires, qu’ils soient homogènes (une seule phase) [C8] ou bicouche (a cœur, diphasiques) [C26, 
A11]. L’étude des mécanismes de déstabilisation de ces écoulements est fondamentale pour certains pro-
cédés industriels (e.g. génération de particules calibrées homogènes ou enrobées) et, de manière plus fon-
damentale, pour améliorer notre compréhension des phénomènes d’atomisation. Les méthodes optiques 
mises en place pour caractériser la stabilité de ces jets axisymétriques sont du même type que celles utili-
sées pour la caractérisation des fibres de renfort (§4.3.3) et des fibres optiques (§ 4.3.4). 
 Pour les jets homogènes, l’analyse des séries expérimentales a été réalisée à l’aide des outils de la « Dy-
namique des Systèmes», par Christophe Letellier23. Pour les jets forcés, les portraits de phase ont mis en 
évidence des dynamiques différentes pour les différentes perturbations qui se développent le long du jet 
[C8][89].  
 Pour l’étude de la stabilité d’un jet bicouche, un modèle, unidimensionnel et non linéaire, a été déve-
loppé dans le cadre d’une collaboration avec Stefan Radev (§ 8.5.2). Ce travail a mis en évidence la forte 
sensibilité des mécanismes de formation des gouttes satellite au rapport des tensions superficielles des 
deux fluides, voir la reproduction de l’article [A11] dans le Chapitre 9. Nous projettons de poursuivre cette 
étude par des expériences basées sur l’analyse des diagrammes de diffusion (§4.3.4).  
 
4.3.3 Etude des conditions de stabilité d’un procédé de fibrage du verre à haute température 
 Dans le cadre de contrats d’étude avec les groupes Saint-Gobain Recherche et Saint-Gobain Vetrotex 
(§ 8.4.2), nous avons d’étudié les conditions de stabilité d’un procédé de fibrage du verre à haute tempéra-
ture [A12-14, A17, C25, C31, C36-35]. Les fibres de verre produites sont utilisées pour renforcer les pro-
priétés mécaniques de différents matériaux [90], voir la Figure 45. La stabilisation de ce procédé industriel  
est cruciale en terme de qualité du produit final, de productivité et de réduction de la quantité de déchets 
verriers générés (c’est d’ailleurs à ce titre que l’ADEME24 a cofinancé la bourse de thèse de Melle Lenoble 
[4]). D’un point de vue académique, l’étude de ce procédé est intéressante de par la multiplicité des phé-
nomènes physiques mis en jeux (chimie, thermodynamique, rayonnement d’un milieu semi transparent, 
                                                     
23 CORIA, UMR n°6614 CNRS-Université de Rouen  
24 Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
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instabilités hydrodynamiques et contraintes mécaniques, diffusion électromagnétique…), tout en restant 
compatible avec des études en laboratoire, voir la Figure 46. 
        
Figure 45 Photographie d’un jet de verre à haute température à l’origine de la formation d’une fibre de verre utilisée 
pour les applications de renfort : textile, cartes électroniques, objets moulés… 
 
 
Figure 46 Schéma de principe et photographies du dispositif expérimental mis en œuvre pour étudier la stabilité d’un 
procédé de fibrage du verre à haute température . 
 
Ces travaux ont abouti au développement :  
  - De modèles de diffusion de la lumière par différentes «fibres». Ceux-ci prennent en compte des ef-
fets comme : la biréfringence uniaxe induite par la tension de fibrage, l’inclinaison de la fibre, la dépen-
dance de l’indice de réfraction avec les conditions de refroidissement (i.e. trempage [91]), l’existence de fi-
bres creuses…, voir les paragraphes : § 2.1, § 3.1.3 et § 3.1.4. 
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 - D’un interféromètre phase Doppler [A12-13, A17] et d’un diffractomètre haute résolution [A16] ca-
pables de mesurer en temps réel l’évolution du diamètre d’une fibre en cours de production, voir les para-
graphes §3.1.3 et §3.1.4, la Figure 28, la Figure 56 et la Figure 57. 
 
 - D’un modèle hydrodynamique du procédé de fibrage. Ce modèle résout les équations de bilan pour 
un jet visqueux à haute température (modèle radiatif), 1D et axisymétrique, Figure 47 a):    
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 (4.1)  
 
où z, t et g  représentent la coordonnée axiale, le temps et la constante de gravité; S et w, la section et la vi-
tesse axiale du jet ; ρ, µ, τa, Cp, ε, σ et λ, la masse volumique, la viscosité dynamique, la tension superfi-
cielle, la chaleur spécifique, l’émissivité globale, la tension superficielle et la conductivité thermique du 
verre en fusion ; λa et Ta la conductivité thermique et la température de l’air ambiant ; Nu, le nombre de 
Nusselt; rzq , un terme d’échange thermique et T et T*, la température locale du jet et la température radia-
tive du milieu ambiant (pour plus de détails sur ce modèle, et notamment les relations de fermeture et les 
équations adimentionnalisées,  voir les références [4] et [C31]). 
Ce modèle prédit l’évolution du profil axiale de température du jet, son profil de contraction et de ten-
sion... pour des régimes stationnaires et instationnaires.  
A titre d’exemple, la Figure 47 b) compare, pour le profil de température du jet de verre, les prédictions de 
différents codes de calculs et des points expérimentaux obtenus par spectroscopie Brillouin [92]. Les résul-
tats de notre modèle (IUSTI- Modfid) sont en bon accord avec les résultats expérimentaux (erreur estimée 
5± ° [92]). Notre modèle a également été utilisé pour simuler l’évolution du diamètre des fibres lorsque le 
procédé est soumis à une rampe de vitesse, une perturbation radiative ou convective [C31][93].  
 
 
Figure 47 Etude de la stabilité d’un procédé de fibrage du verre: a) géométrie du modèle hydrodynamique de 
l’écoulement de verre, b) Comparaison du profil de température du jet de verre : points expérimentaux et résultats 
numériques  
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 - Des études de stabilité sur une filière mono téton. La Figure 46 présente un schéma de principe et 
des photographies du dispositif expérimental mis en oeuvre. Il se compose d’un four à induction à haute 
température et d’une armoire de commande (prêtés par Saint-Gobain Vetrotex), d’un bobinoir muni d’un 
dispositif de chariotage, d’une mesure de température de fibrage par pyrométrie optique, d’un système 
d’imagerie du jet de verre en sortie de four (bulbe), de l’interféromètre et du diffractomètre. Ces systèmes 
de mesure et de contrôle sont synchronisés entre eux.  
Cette expérience a permis de montrer que la stabilité du procédé est maximale pour des températures de 
fibrage de 0 1145 1175T C= − °  et des fibres dont le diamètre est inférieur à 15D µm≈ . Cependant, même 
dans ces conditions, le diamètre de la fibre produite fluctue périodiquement avec une amplitude moyenne 
de l’ordre de / 1.8%D Dσ ≈  (avec / 1.9 /Dd dt µm sσ ≈  et / 0.07 /Dd dL µm mσ ≈ , pour 20 /fV m s= ), voir la Figure 
48 a). La fréquence des oscillations du diamètre croît avec la température de fibrage: . 0.5 0.9osc Hzν ≈ →  
pour 0 1145 1250T C= − ° .  
Selon Pearson et al [94], ces oscillations résulteraient du développement d’instabilités inertielles le long du 
jet. Si l’on positionne nos points expérimentaux dans le diagramme de stabilité25 construit par ces auteurs, 
Figure 48 b), on constate que nos points expérimentaux sont effectivement positionnés dans la région sta-
ble de ce diagramme. De plus, les points qui correspondent à une stabilité maximale sont bien ceux qui 
sont les plus éloignés de la ligne de transition instable →  stable.  
 
Figure 48 a) Carte expérimentale du taux de stabilité du diamètre de la fibre en fonction de la température et de la vi-
tesse de fibrage et b) Positions de nos points expérimentaux dans le diagramme de Stabilité de Pearson. 
 
 Au terme cette étude (§8.4.2), l’interféromètre a été cédé à Saint-Gobain Vetrotex. Le groupe Saint-
Gobain dispose désormais des données expérimentales, des moyens numériques et techniques, nécessaires 
à l’optimisation de ce procédé de fibrage. Pour plus de détails sur ces travaux, le lecteur est invité à consul-
ter le manuscrit de thèse d’Anne Lenoble [4]. 
                                                     
25 Ce diagramme découle d’une analyse linéaire de stabilité des équations de bilan du procédé (dont  la loi de viscosité a été forte-
ment simplifiée). Un paramètre de stabilité S est défini. Lorsque ce dernier est S>0.6, l’amplitude des fluctuations du diamètre du 
jet augmente en se propageant le long du jet. Pour S<0.6, elles sont rapidement atténuées. En fait, S est un paramètre assez com-
plexe, qui dépend notamment du nombre de Stanton (St) et du rapport de la vitesse de fibrage et de la vitesse débitante du jet, E.  
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4.3.4 Caractérisation de fibres optiques et de gradients thermiques en micro fluidique 
Fibres optiques 
 Les fibres optiques sont utilisées dans de nombreuses applications de haute technologie. Leur procédé 
de fabrication est assez similaire à celui des fibres de renfort (§4.3.3). Il se distingue cependant de ce der-
nier par la qualité et le nombre des contrôles nécessaires à la production de fibres de qualité optique. Ces fi-
bres sont généralement dotées d’un cœur en silice, enrobé d’une matrice polymère, « le cladding », puis 
d’une gaine de protection. Le cœur de silice, dans lequel se propage la lumière, est d’indice homogène ou, 
mieux encore, à gradient radial d’indice. Le diamètre du coeur, tout comme son indice de réfraction ou ce-
lui du cladding, influencent fortement les propriétés de transmission des fibres optiques. En cours de pro-
duction, il faut donc pouvoir contrôler avec précision ces paramètres.  
 
 
Figure 49 Simulation des propriétés de diffusion d’une fibres optique multimode : a) Profil d’indice simulé ; b) Dia-
grammes complets pour un cladding d’indice m=1.4700 ;  c) Zoom sur les diagrammes dans la région de la diffusion 
critique et de l’arc-en-ciel, pour deux valeurs de l’indice du cladding. 
 
 Dans le cadre d’une étude contractuelle avec la société CERSA MCI (§ 8.4.2), j’ai conçu un logiciel de 
simulation des propriétés de diffusion de différentes fibres optiques, voir la Figure 58. Mon expertise dans 
le domaine de la diffusion de la lumière et de la caractérisation optique de particules, a permis d’éclaircir 
un certains nombres de points. A terme, cette étude, toujours en cours, devrait contribuer au développe-
ment d’un capteur optique intégré.  
 A titre d’exemple, la Figure 49 présente une simulation des diagrammes de diffusion d’une fibre opti-
que multimode, pour deux valeurs de l’indice de réfraction du cladding. Le profil d’indice simulé est donné 
par la Figure 49 a). La Figure 49 b) et la Figure 49 c) montrent très clairement que cette variation d’indice 
induit un déphasage, ou une variation de fréquence, de la structure d’ondulation de la diffusion critique et 
du premier arc-en-ciel. Expérimentalement, on peut donc espérer détecter cette variation de propriété du 
cladding, à partir de l’analyse de ces déphasages.   
 
 
Gradients thermiques en micro fluidique 
 La «miro fluidique» est un domaine en plein essor. Dans le cadre d’une collaboration avec David Bru-
tin (IUSTI), nous réalisons actuellement une expérience dont le but est : de valider26 le modèle de diffu-
sion par un cylindre multicouche (§ 2.1) et de caractériser les flux de chaleur pariétaux dans des micro 
écoulements. L’écoulement est constitué par un fluide chaud (dodécane) qui s’écoule à l’intérieur d’un ca-
                                                     
26 Même si nous sommes confiants dans la validité de notre modèle et de nos codes… le manque de données expérimentales reste 
problématique pour la communauté (§ 2.1.3).   
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pillaire en verre, de petite section (rayon interne : R1=10-150µm). Dans cette configuration, on s’attend 
ainsi à ce que la convection naturelle sur la face externe du capillaire induise des gradients thermiques ra-
diaux dans le fluide et le verre, un refroidissement du fluide.  
 Des simulations hydrodynamiques réalisées avec Fluent montrent que les gradients radiaux sont fai-
bles, voir la Figure 50 a). Cependant, les simulations électromagnétiques montrent que ceux-ci sont suffi-
sants pour entraîner une modification de la structure du premier arc-en-ciel, voir la Figure 50 b).  
 A terme, nous espérons pouvoir déduire, de l’analyse de signaux d’arc-en-ciel expérimentaux, la forme 
des profils de température et donc, les flux thermiques. 
 
Figure 50 a) Simulation du profil de température d’un capillaire pour différentes distances au point d’injection du li-
quide chaud ; b) Simulations des diagrammes d’arc-en-ciel correspondants. 
4.4 Fluidisation gaz-solides 
 Le procédé de fluidisation permet une accélération et le contrôle facilité d’un certain nombre de pro-
cessus d’échange de chaleur et de masse, de réactions physico-chimiques [95-97]. De ce fait, les réacteurs à 
lit fluidisé, ou lit fluidisé circulant, sont largement répandus dans l’industrie.  
 Depuis plusieurs années maintenant, l’IUSTI développe, en partenariat avec différents industriels 
(EDF, CNIM, BP…), des études expérimentales sur l’hydrodynamique des écoulements en Lit Fluidisé 
Circulant (LFC) [98, 99], de même que des modélisations Eulérienne-Lagrangienne de ces écoulements 
[100]. Ma contribution à cette thématique de recherche est essentiellement expérimentale.  
 
Figure 51 Image tomographique de la distribution des solides dans une colonne de fluidisation et champ de vitesse 
instantanée obtenu par PIV.  
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4.4.1 Champs dynamiques obtenus vélocimétrie par images de particules (PIV) 
 Les écoulements LFC sont très turbulents. L’écart type de la vitesse de la phase dispersée est prati-
quement toujours supérieure à sa valeur moyenne, / 100%V Vσ > , voir la vignette de la page 96. Cepen-
dant, dans la partie diluée de l’écoulement, on peut observer quelques structures de faible cohérence spa-
tiale et temporelle : amas et films de particules, poches d’air (bulles), tourbillons,… Ces hétérogénéités 
dans la distribution des solides font l’objet de nombreuses études car elles influencent les mécanismes ré-
actifs (combustion, réduction des polluants) et de transfert (espèces, thermiques)[97]. Par ailleurs, les co-
des de calcul Eulérien-Eulérien ont par beaucoup de mal à rendre compte de l’existence de phénomènes 
méso échelle27, ce qui est problématique du point de vue fondamental mais aussi industriel.  
 Il est impossible de décrire correctement ces structures spatio-temporelles à partir de données stricte-
ment ponctuelles (Anémométrie Phase Doppler [99]). Pour remédier à ce problème, lors de ma première 
année à l’IUSTI, j’ai développé un système complet de Vélocimétrie par Images de Particules (PIV). Ce 
système permet d’obtenir de 25 à 180 champs de vitesse par seconde [A14, C14, C19]. Il utilise aussi bien 
un laser continu qu’un laser YAG double impulsion et différents types de caméras vidéo. Un logiciel 
d’acquisition et de traitement des images PIV [55] a également été conçu, voir la Figure 60 et le paragraphe 
§ 4.3.1.  
 
Figure 52 Comparaison des taux de validation des vecteurs vitesse et des profils de fluctuation de la vitesse axiale. x 
est la distance à la paroi avec D=100 mm. 
 
 Les variations spatiales de la fraction volumique en particules sont très importantes dans les écoule-
ments LFC et ceci, même dans la zone diluée. Dans le cadre du stage doctoral de Claus Ibsen (§ 8.3.1), 
nous avons développé une méthode originale qui limite les effets de ces variations de concentration sur les 
mesures PIV [A14]. Celle-ci repose sur la création de masques dont la densité optique varie spatialement 
de manière inverse à la distribution d’intensité des images tomographiques (PIV). En intercalant un de ces 
masques entre l’écoulement et l’objectif de la caméra, le taux de validation s’en trouve considérablement 
amélioré, de même que les statistiques sur les vitesses. A titre indicatif, la Figure 52 compare les taux de 
validation des vecteurs vitesses et les profils de fluctuation de la vitesse axiale dans un LFC, lorsque l’on 
utilise, ou non, un masque optique. Avec cette méthode le taux de validation des vecteurs vitesses aug-
mente de près de 10% et il devient pratiquement constant sur tout le profil (avec un système PIV classi-
que, le taux de validation varie de près de 50%). L’écart type de la vitesse axiale semble également plus 
                                                     
27 Quelques millimètres à quelques dizaines de centimètres  
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proche de celui obtenu avec un système LDV, bien qu’un écart perciste (ce qui n’est pas le cas pour la vi-
tesse moyenne [A14]). On peut attribuer cette différence à la taille des mailles de calcul utilisées et au 
nombre d’échantillons limités (au plus ≈ 1600). 
 
 La Figure 51 présente un exemple de champ de la vitesse instantanée, obtenu dans la zone diluée de la 
colonne de fluidisation de 2 0.2 0.2m m m× ×  de l’IUSTI [98]. On observe différentes structures cohérentes 
: amas de particules (billes de verre, 60 10D µm= ± ) et poches d’air, la présence d’un film de particules en 
chute rapide près de la paroi [C14]... L’analyse des tomographies laser (distribution spatiale des solides) et 
des champs de vitesse associés, permet de caractériser spatialement ces structures.  
 
 
Figure 53 Mesure de la vitesse de glissement dans un LFC : a) Exemple de corrélation taille-vitesse obtenue par ané-
mométrie phase Doppler ; b) Distributions de la vitesse des traceurs du fluide pour trois distances à la paroi (dans le 
film de particules).    
 
 
4.4.2 Vitesse de glissement et vitesse eulérienne  
 La différence locale de vitesse entre la phase dispersée et la phase fluide est un paramètre fondamental 
des écoulements diphasiques et multiphasiques. Malheureusement, la mesure de cette « vitesse de glisse-
ment » n’est pas aisée. Cette mesure nécessite d’ensemencer le gaz en microparticules qui suivent parfai-
tement les différentes échelles de la turbulence du fluide [101] (§ 8.3.2). Or, dans les écoulements LFC, du 
fait de la zone dense, des nombreuses parois et des problèmes d’électricité statique, on ne peut pas utiliser 
les traceurs classiques (gouttelettes d’eau, d’huile, oxydes métalliques…). Une autre difficulté réside dans le 
fait que le système de mesure (optique) doit pouvoir détecter de manière simultanée les traceurs du fluide 
et la phase dispersée (voir à ce sujet le paragraphe § 4.2.2).  
 Pour palier à ces problèmes, nous avons développé un protocole expérimental utilisant un ensemen-
cement du fluide en microballons de très faible densité (60 kg/m3) et en microbilles de verre [101]. La ca-
ractérisation simultanée de la dynamique locale des deux phases est obtenue avec un système phase Dop-
pler.  
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 La Figure 53 a) présente, à titre d’exemple, une corrélation taille-vitesse mesurée près d’une paroi de la 
colonne de fluidisation de 2 0.2 0.2m m m× × . Les deux phases sont séparées par leur diamètre. On peut 
donc calculer la vitesse de glissement ou la distribution de la vitesse axiale du fluide (voir la Figure 53 b). 
Cette dernière figure montre que la distribution de la vitesse axiale du fluide devient bimodale à mesure 
que l’on s’approche de la paroi. On peut penser que la nature intermittente du film de particules est à 
l’origine de ce phénomène, voir la Figure 54. En effet, il existe au moins deux vitesses limites pour le 
fluide : la première, positive à nulle en moyenne, correspond à sa vitesse en l’absence du film de particules 
(écoulement dilué & condition de glissement nul ); la seconde, négative en moyenne, correspond à sa vi-
tesse lorsqu’il est entraîné par le film de particules (écoulement dense, traînée).  
 
 Dans le cadre d’une collaboration avec l’université de Chalmers, et du stage doctoral de Tobias Ber-
genblock (§ 8.3.1), nous avons montré que les vitesses moyennes obtenues avec un système phase Dop-
pler sont sujettes à un biais statistique du fait de la nature dispersée de la phase solide et de 
l’échantillonnage aléatoire du système de mesure. Cependant, ce biais peut être en partie éliminé en post 
traitant les données brutes. En effet, en pondérant la vitesse instantanée des amas de particules, par leur 
masse, ont peut calculer une vitesse moyenne de la phase dispersée qui correspond mieux à celle restituée 





Vitesse du gaz dans les zones diluées Vitesse du gaz pondérée par la concentration 
                   locale en solides
Modèle de particule isolée
a
Modèle avec porosité 
 
Figure 54 Les champs PIV permettent d’interpréter l’aspect bimodal des distributions de vitesse du fluide près de la 




4.4.3 Plateforme de fluidisation  
En 2000, nous avons démarré la construction d’une plate-forme de fluidisation (§ 8.4.2). Je suis co-
responsable scientifique du projet avec Lounès Tadrist, mais d’autres chercheurs participent de manière 
active à ce projet et notamment : Christophe Sierra, René Ocelli, Robert Santini et Ouamar Rahli. Cette 
plateforme dispose de différents moyens de calcul (calculateurs parallèles) et moyens expérimentaux : pi-
lote atmosphérique de grandes dimensions (colonne de 5 0.5 0.5m m m× × , voir la Figure 55), un pilote sous 
pression (15 bars, colonne de 1 0.1 0.1m m m× × ), différents systèmes de diagnostics optiques et de traite-
ment des poudres.  
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 Cette plateforme constitue un outil unique au niveau national. Elle doit nous permettre d’étudier, entre 
autres choses, les facteurs d’échelles et les effets de la pression sur la fluidisation, de développer des parte-
nariats industriels. 
         
 
Figure 55 Photographies du pilote LFC atmosphérique de la plate-forme de fluidisation développée à l’IUSTI.  
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Chapitre 5  
  
5.  ANNEXE  
 
5.1 Cylindre Multicouche  
5.1.1 Expressions des champs TE  
 Pour le cas d’un champ électrique incident orienté perpendicularité à l’axe z, onde Transversale Elec-
trique (TE), on procède de manière identique au cas d’une onde incidente TM (voir le paragraphe §2.1.2) : 
























Soit à la surface de la particule et en remplaçant par les composantes des harmoniques cylindriques : 
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Soit à la surface de la particule et en remplaçant par les composantes des harmoniques cylindriques : 
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La condition de « dimension finie »  des champs impose pour la première couche : ( )1 0nf = . 
Soit pour les champs internes à la couche j  et en remplaçant par les composantes des harmoniques cylin-
driques : 
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Avec pour la dernière couche :  
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-Coefficients de diffusion externe TE : 
Les conditions de continuité entre la surface j-1 et j permettent d’introduire le quotient des coefficients de 
diffusion interne (avec (1) 0
n
A =  ) : 




=  (5.8) 
et la fonction ou le « quotient intermédiaire » ( ),ja nH :  
 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )' ', jn j j n n j jja n jn j j n n j jJ m x A Y m xH J m x A Y m x−= −  (5.9) 
On obtient ainsi la forme récurrente de ( )jnA  : 
 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )1 '1 1 , 1 11 '1 1 , 1 1jj j n j j a n j j n j jjn jj j n j j a n j j n j jm µ J m x H m µ J m xA m µ Y m x H m µ Y m x−− − − −−− − − −−= −  (5.10) 
Au final, on obtient l’expression du coefficient de diffusion externe pour une onde TE, nIIa  : 
 
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )',1 1 ',Lext L n ext L a n L L L ext n ext LnII Lext L n ext L a n L L L ext n ext Lm J m x H m x m J m xa m H m x H m x m H m xµ µµ µ−= −  (5.11) 
5.1.2 Reformulations analytiques 
Reformulation analytique n°1 
Nous introduisons les trois dérivées logarithmiques suivantes (voir le paragraphe §2.1.2):  
 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )1 '' '1 2 3 1,    ,    n n nn n nn n nJ Y HD D DJ Y Hρ ρ ρρ ρ ρρ ρ ρ= = =   (5.12) 
Ainsi que les deux nouveaux rapports de fonctions de Bessel suivants : 
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 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )0 1 ,    xn nn n nnJ JD D YH ρ ρρ ρ ρρ= =  (5.13) 
- On cherche à présent à faire apparaître ces dérivées et ces rapports dans les équations précédentes. Pour 
les champs TM par exemple, on peut reformuler l’Eq. (2.24):  
 ( ) ( )( ) ( )
( )( )










j j b n j j
n j j n j jj
n
n j j n j jj
j j b n j j
n j j
J m x
m µ H m µ
J m x J m x
B
Y m x Y m x
m µ H m µ
Y m x
−−− −− −
− −−− − −
−= −  (5.14) 
Ce qui peut se récrire sous la forme :  
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )1 11 , 1 1( ) 1 1 21 , 1 1jj j b n j j n j jj xn n j j jj j b n j j n j jm µ H m µ D m xB D m x m µ H m µ D m x−− − −− −− − −−= −  (5.15) 
En procédant de même pour ( )jnA  on obtient:  
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )1 11 , 1 1( ) 1 1 21 , 1 1jj j a n j j n j jj xn n j j jj j a n j j n j jm µ H m µ D m xA D m x m µ H m µ D m x−− − −− −− − −−= −  (5.16) 
- Pour le rapport ( ),jb nH , nous partons de la forme brute : 
 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )' ', jn j j n n j jjb n jn j j n n j jJ m x B Y m xH J m x B Y m x−= −  (5.17) 
On cherche à faire apparaître les dérivées (5.12) et les rapports (5.13):     
 ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )' ', jn j j n n j jjb n j jn j j n n j j n j j n n j jJ m x B Y m xH J m x B Y m x J m x B Y m x= −− −  (5.18) 
 ( ) ( )( )
( )( )( )( ) ( )
( ) ( )( )( )( ) ( )
' '
,
n j j n j jj
n
n j j n j j n j jj
b n
n j j n j j n j jj j
n n
n j j n j j
J m x Y m x
B
J m x J m x Y m x
H
Y m x J m x J m x
B B
Y m x Y m x
= −− −  (5.19) 
Au final on obtient pour les deux coefficients : 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )1 2, jn j j n j j nj xb n n j j x j x jn j j n n j j nD m x D m x BH D m x D m x B D m x B= −− −  (5.20) 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )1 2, jn j j n j j nj xa n n j j x j x jn j j n n j j nD m x D m x AH D m x D m x A D m x A= −− −  (5.21) 
En procédant de même avec l’expression du coefficient de diffusion externe donnée par l’Eq. (2.30), on 
obtient : 
 
( )( ) ( )
( ) ( )( )





L n ext L
L L b n ext ext
n ext L n ext L
nI
Ln ext L n ext L




J m x J m x
b





−= −  (5.22) 
Soit au final : 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )10 , 3,Lext L b n L ext n ext LnII n ext L Lext L b n L ext n ext Lm H m D m xa D m x m H m D m xµ µµ µ−= −  (5.23) 
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 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )10 , 3,LL ext b n ext L n ext LnI n ext L LL ext b n ext L n ext Lm H m D m xb D m x m H m D m xµ µµ µ−= −  (5.24) 
Cette formulation est formellement identique à celle obtenue pour la sphère multicouches [2,3] en faisant les 
correspondances données par l’Eq. (2.38) avec 1, 1 1j j Lµ = = +…  et 1extm = .  .  
 L’implémentation de ces récurrences a mis en évidence une instabilité du calcul du rapport ( )xnD  et ce-
ci, même pour des particules de faible diamètre et quelques dizaines de couches. Dans le paragraphe sui-
vant, nous reformulons les équations précédentes en transposant la modification introduite par Wu et al. 
[102] pour une sphère multicouches. 
 
Reformulation analytique n°2 : 
L’instabilité du calcul de ( )xnD  peut être éliminée en calculant le rapport de cette fonction pour deux argu-
ments très proches. On essaie donc de faire apparaître, dans les expressions précédentes, un rapport de 
fonctions ( )xnD : 
 ( )
( )( ) ( ) ( )( )




n j j n j jj
n





J m x Y m x
B





−= −  (5.25) 
On introduit le changement de variable : 
 ( ) ( ) ( )( )n j jj jn n n j jY m xB J m xβ =  (5.26) 
En appliquant ce changement de variable à l’équation (5.25)  on obtient :  
 ( )




n j j n j j n j jj
n
n j j n j j n j jj
b n j
n
J m x J m x Y m x




−= −  (5.27) 
et au final : 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2,
1
j
n j j n n j jj
b n j
n
D m x D m x
H
ββ−= −  (5.28) 
Dans cette équation, le rapport ( )xnD a été éliminé implicitement. On opère de même pour la fonction ( )jnβ : 
 ( ) ( )( ) ( )( ) ( )
( )( )










j j b n j j
n j j n j j n j jj
n
n j j n j j n j jj
j j b n j j
n j j
J m x
m µ H m µ
Y m x J m x J m x
J m x Y m x Y m x




− −−− − −
−= −  (5.29) 
On introduit alors le rapport de deux fonctions ( )xnD  à travers la nouvelle fonction ( )jnR  : 
 ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )1 11 xn j j n j j n j jjn xn j j n j j n j jY m x J m x D m xR J m x Y m x D m x− −−= =  (5.30) 
Au final on obtient : 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )1 11 , 1 11 21 , 1 1jj j b n j j n j jj jn n jj j b n j j n j jm µ H m µ D m xR m µ H m µ D m xβ −− − −−− − −−= −  (5.31) 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2,
1
j
n j j n n j jj
a n j
n
D m x D m x
H
αα−= −  (5.32) 
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 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )1 11 , 1 11 21 , 1 1jj j a n j j n j jj jn n jj j a n j j n j jm µ H m µ D m xR m µ H m µ D m xα −− − −−− − −−= −  (5.33) 
 
5.1.3 Calculs des dérivées logarithmiques et rapports 
Dérivée : ( )1nD  
Cette dérivée est calculée par récurrence descendante à partir de la relation suivante :   
 ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1n nnD nDρ ρ ρ ρ+= − ++  (5.34) 
avec max max, 1 0n n n= − … . Pour la valeur initiale on pose : ( ) ( )1 max 0 0nD iρ= = + , avec :   
 ( )max , 15, 1stop j jn Max n m x j L= + = …  (5.35) 
L’argument ρ peut prendre les deux séries de valeurs suivantes :  
 
1,  j=2 L+1





ρρ −== ……  (5.36) 
Dérivées : ( ) ( )2 3,n nD D  ( )2
nD  et 
( )3
nD  sont calculées par récurrence ascendante à partir de la relation ( 0,1, 1stopn n= −" ): 
 ( ) ( )( )1 ( )1 1/pn pn nD n Dρ ρ ρ ρ+ += −−  (5.37) 
Dans le cas de ( )2nD  ces calculs sont effectués pour chaque couche ( )j jm xρ =  et avec comme valeur ini-
tiale : 
 ( ) ( ) ( )( ) ( )( )'2 0 10 0 0Y YD Y Yρ ρρ ρ ρ−= =  (5.38) 
Dans le cas de ( )3nD  ces calculs sont effectués uniquement pour l’interface externe ( )ext Lm xρ =  et avec 
comme valeur initiale : 
 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )'(1)3 0 1 10 0 0 0ext L ext L ext Ln ext L ext L ext L ext LH m x J m x iY m xD m x H m x J m x iY m x= += = − +  (5.39) 
En pratique, les fonctions de Bessel 0 1 0, ,J J Y et 1Y  sont calculées à l’aide des routines proposées la réfé-
rence [74]. Des détails sur les relations de récurrence entre les fonctions de Bessel et leurs dérivées sont 
disponibles dans les références [2, 73] . 
Rapport : ( )0nD  
Ce rapport de fonctions de Bessel peut être calculé à partir de la relation de récurrence ascendante :  
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )10 01 3// nn n nn DD D n Dρ ρρ ρ ρ ρ+ −= −  (5.40) 
Il est calculé uniquement pour l’interface externe ( )ext Lm xρ =  à partir de la valeur initiale : 
 ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )0 0 00 (1)0 0 0ext L ext Ln ext L ext L ext L ext LJ m x J m xD m x H m x J m x iY m x= = = +  (5.41) 
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Rapport : ( )jnR  
En remplaçant les dérivées à l’ordre n+1 en fonction de leur valeur à l’ordre n, ( )jnR peut se calculer par ré-
currence ascendante avec  1, 1stopn n= −…  et 2,3, ,j L= …  : 
 ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )








n j j n j j
j j j jj j
n n
n j j n j j
j j j j
n n
D m x D m x
m x m x
R R
n n
D m x D m x
m x m x
−−+
−−
   − −         =    − −         
 (5.42) 
Avec comme valeurs initiales ( 0n = , 2,3, ,j L= … ):  
 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )0 1 0 1 00 0 1 00x j j j j j jj x j j j jn j jD m x J m x Y m xR Y m x J m xD m x− −−== =  (5.43) 
 
Récurrence 
Toutes les dérivées logarithmiques et autres rapports des fonctions de Bessel cylindriques sont calculés au 
préalable. Les coefficients externes de diffusion peuvent alors être déterminés par récurrence ascendante :  
 
- Etape n°1/ Couche n°1/Initialisation de la récurrence : 
 ( ) ( )1 1 0.0 0.0n n iα β= = +  (5.44) 
 ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1, , 1 1a n b n nH H D m x= =  (5.45)  
- Etape n°2/ Couche n°2: 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )1 1 1 12 2 2 22 1 , 1 2 2 1 1 2 , 2 1 2 11 2 1 22 1 , 1 2 2 1 1 2 , 2 1 2 1       a n n b n nn n n na n n b n nm µ H m µ D m x m µ H m µ D m xR Rm µ H m µ D m x m µ H m µ D m xα β− −= =− −  (5.46) 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 2 1 2 22 22 2 2 2 2 2 2 2, ,2 2       
1 1
n n n n n n
a n b n
n n
D m x D m x D m x D m x
H H
α ββ β− −= =− −  (5.47)  
…   
- Etape n°j/ Couche n°j: 
 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )1 11 11 , 1 1 1 , 1 12 21 11 , 1 1 1 , 1 1       j jj j a n j j n j j j j b n j j n j jj j j jn n n nj jj j a n j j n j j j j b n j j n j jm µ H m µ D m x m µ H m µ D m xR Rm µ H m µ D m x m µ H m µ D m xα β− −− − − − − −− −− − − − − −− −= =− −  (5.48) 
 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 1 2, ,       
1 1
j j
n j j n n j j n j j n n j jj j
a n b nj j
n n
D m x D m x D m x D m x
H H
α βα β− −= =− −  (5.49) 
…   
- Dernière étape/ Etape n°L/ Couche n°L: 
 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )1 11 11 , 1 1 1 , 1 12 21 11 , 1 1 1 , 1 1       L LL j L jL L a n L L n L L L L b n L L n L Ln n n nL LL L a n L L n L L L L b n L L n L Lm µ H m µ D m x m µ H m µ D m xR Rm µ H m µ D m x m µ H m µ D m xα β− −− − − − − −− −− − − − − −− −= =− −  (5.50) 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 1 2, ,         
1 1
L L
L Ln L L n n L L n L L n n L L
a n b nL L
n n
D m x A D m x D m x B D m x
H H
A B
− −= =− − (5.51) 
Les Eqs (5.23) et (5.24), et la détermination des fonctions ( ),La nH  et ( ),Lb nH , permettent de déterminer les deux 
coefficients de diffusion externe : nIIa  et nIb . 
ANNEXE                                                                 FABRICE ONOFRI 
 
 
HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES 
87
5.2 Calcul numérique des séries de Debye  
 La décomposition de Debye (§ 2.3) nous permet d’obtenir les coefficients de transmission et de ré-
flexion des ondes partielles qui s’écrivent pour la sphère [22], voir également la la Figure 8:  
 
( ) ( ) ( ) ( )( )(1) (2) (1) (2)(22) ,n n n nn nH x H y H x H yR D x yα β′ ′−=  (5.52) 
 
( ) ( ) ( ) ( )( )(1) (1) (1) (1)(11) ,n n n nn nH x H y H x H yR D x yα β′ ′−=  (5.53) 
 
( )( )1 2(21) 2 /,n ni m mT D x y= −  (5.54) 
 ( ) ( )(21)(12) 1 22 , /nn n TiT D x y m m= − =  (5.55) 
avec  
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )(1) (2) (1) (2),n n n n nD x y H x H y H x H yα β′ ′= − +  (5.56) 
 1
2
     
md
x kr y x mkr
m
πλ  = = = =    (5.57) 
 Les fonctions de Hankel, qui sont souvent symbolisées par les lettres grecs «Xi» et «Dzêta» : ( )(1)nH z =  ( )n zξ et ( ) ( )(2)n nH z zζ= [73] avec z x=  ou z y= , peuvent être explicitées comme suit :  
 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )(1)(2)n n n n nn n n n nH z z i z z j z iy zH z z i z z j z iy zψ χψ χ= + = +  = − = −    (5.58)   ( ) ( ),n nj z y z  sont les fonctions de Bessel sphériques du premier et second ordre (ou fonctions sphériques 
de Bessel et de Neumann) avec ,  z n∈ ∈^ ` . Elles sont reliées aux fonctions de Ricatti-Bessel par :  
 ( ) ( ) ( ) ( )           n n n nz zj z z zy zψ χ= =  (5.59)  
 
Avec la loi de récurrence suivante pour les dérivées des fonctions de Ricatti-Bessel : 
 ( ) ( ) ( )1n n nnB z B z B z
z
−′ = +  (5.60) 
On obtient : 
 
( ) ( ) ( )








H z H z H z
z
n





′ = +  (5.61) 
 
 
 Au final, les coefficients de diffusion externe des différents ordres de la décomposition de Debye sont 
donnés par l’Eq. (2.48).  
 
 Dans l’équivalence donnée par l’Eq. (2.49), entre les coefficients des séries de Debye et ceux de la 
théorie de la Lorenz-Mie, ces derniers sont de la forme :  
 
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
(1) (1)
(1) (1)
n n n n
n
n n n n
n n n n
n
n n n n
m y x x y
a
m y H H y
y x m x y
b
y H mH y
ψ ψ ψ ψψ ψψ ψ ψ ψψ ψ
′ ′−= ′ ′−′ ′−= ′ ′−
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5.3 Copies d’écrans des logiciels développés 
Les pages 89 à 94  présentent des copies d’écrans de différentes applications Windows développés sous 
DELPHI :   
Figure 56 Copies d’écrans du logiciel d’acquisition et de traitement du diffractomètre haute résolution (HI-
REDI) 
 
Figure 57 Copies d’écrans du logiciel d’acquisition et de traitement de l’interféromètre FIBS 3.0, dévelop-
pé pour Saint-Gobain et la mesure de fibres de renfort en cours de production. 
 
Figure 58 Copies d’écrans du logiciel de simulation des propriétés de diffusion de la lumière de fibres op-
tiques à saut ou gradient d’indice: DELFI v1.0, développé pour CERSA-MCI. 
 
Figure 59 Copies d’écrans du logiciel de simulation des propriétés de diffusion de la lumière de particules 
sphériques : DELPI v. 1.0. Les autres types de particules ne sont pas encore disponibles dans cette version 
de démonstration développée pour l’Ecole d’Automne d’Oléron (§8.3.3). 
 
Figure 60 Copies d’écrans du logiciel de calcul des champs de vitesse par PIV : PIVO 2.0. Ce logiciel a été 
utilisé pour l’étude des écoulements en lit fluidisé circulant, les instabilités solutales et différentes collabo-
rations (ENIT, CEMAGREF, Saint-Gobain Conception Verrière…) 
 
Figure 61 Copies d’écrans du logiciel d’acquisition et de traitement de l’arc-en-ciel, GRAS v2.0,  pour la 
caractérisation simultanée de la distribution des diamètres et des indices d’un ensemble de particules en 
écoulement.
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Figure 56 Copies d’écrans du logiciel d’acquisition et de traitement du diffractomètre haute résolution (HIREDI) 
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Figure 57 Copies d’écrans du logiciel d’acquisition et de traitement de l’interféromètre FIBS 3.0, développé pour Saint-Gobain et la mesure de fibres de renfort en cours de 
production. 
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Figure 58 Copies d’écrans du logiciel de simulation des propriétés de diffusion de la lumière de fibres optiques à saut ou gradient d’indice: DELFI v1.0, développé pour 
CERSA-MCI. 
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Figure 59 Copies d’écrans du logiciel de simulation des propriétés de diffusion de la lumière de particules sphériques : DELPI v. 1.0. Les autres types de particules ne sont 
pas encore disponibles dans cette version de démonstration développée pour l’Ecole d’Automne d’Oléron (§8.3.3). 
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Figure 60 Copies d’écrans du logiciel de calcul des champs de vitesse par PIV : PIVO 2.0. Ce logiciel a été utilisé pour l’étude des écoulements en lit fluidisé circulant, les ins-
tabilités solutales et différentes collaborations (ENIT, CEMAGREF, Saint-Gobain Conception Verrière…)
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Figure 61 Copies d’écrans du logiciel d’acquisition et de traitement de l’arc-en-ciel, GRAS v2.0,  pour la caractérisation simultanée de la distribution des diamètres et des indi-
ces d’un ensemble de particules en écoulement. 
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6.  CONCLUSIONS & PERSPECTIVES 
 
6.1 Conclusions 
 Au terme de ce mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches, il convient de conclure brièvement 
sur mes activités de recherche, d’encadrement et de gestion de projets, de transferts technologiques.  
  i) Les points forts de mon activité de recherche sont la modélisation de la diffusion électromagnétique de 
la lumière par des particules en écoulement (Chapitre 2), la granulométrie optique (au sens large, Chapitre 3) et 
l’étude expérimentale, au moyen de l’outil optique, de différents systèmes fluides, diphasiques et multiphasiques 
(Chapitres 3 & 4). J’ai développé différentes théories électromagnétiques et modèles asymptotiques pour 
simuler les propriétés de diffusion de la lumière de particules homogènes (gouttes, bulles, fibres) (§2.1-2.4), strati-
fiées (suite à un choc thermique, un gradient de composition)  (§2.1 & 2.2), hétérogènes (i.e. suspension, inclusions) (§ 2.4.3)  
irrégulières (§ 2.4.3-2.4.4, 4.1.2). Ces développements théoriques ont donné lieu à un certains nombre de 
publications (§ 8.2), de même qu’au développement du principe de techniques optiques originales pour la caractérisation 
des écoulements (vitesse, taille et matériau) : technique dual burst, technique dual mode, diffractométrie haute 
résolution, réfractométrie par diffusion critique et arc-en-ciel, interférométrie Doppler laser à 3 faisceaux 
cohérents…, Chapitre 3.  Ces travaux m’ont valu une certaine «reconnaissance scientifique», comme 
l’atteste ma participation à différents conseils ou comités scientifiques (§8.5). 
  ii) Certains travaux ont été réalisés en collaboration avec d’autres équipes de recherche, dans le cadre 
de projets nationaux et de collaborations internationales financées (§ 8.4.2), ou à l’occasion de l’encadrement de 
doctorants ou stagiaires de DEA (§ 8.3). Parmi ces travaux on citera, par exemple, la modélisation de 
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l’hydrodynamique d’un jet à haute température et des mécanismes de déstabilisation des jets capillaires, la 
modélisation des propriétés de diffusion d’échantillons sanguins ou encore, l’étude expérimentale de cer-
taines instabilités thermo solutales...  
  iii) Les transferts technologiques ont pris une place relativement importante dans mes activités. D’une 
part, parce qu’ils valorisent très concrètement mes compétences et mes travaux, et d’autre part, parce qu’ils 
sont nécessaires au financement de mes travaux de recherche à caractère plus fondamental. Cette activité de va-
lorisation a donné lieu à différents partenariats industriels qui ont pris la forme de contrats de recherche et de 
consultance (§8.4.2, 8.4.3), de bourses d’étudiants, de brevets (§ 3.1.1) et de publications (§ 8.2). Son caractère plu-
ridisciplinaire apparaît dans les domaines abordés : biophysique (modélisation des propriétés de diffusion de glo-
bules rouges, calcul de la pression de radiation excercées sur des vésicules, §4.1) ; combustion diphasique (me-
sures de la vitesse de glissement sur un moteur-fusée cryogénique, modélisation et diagnostics de gouttes 
en combustion, § 4.2) ; caractérisation d’un procédé de fabrication de fibres de renfort (§ 4.3.3) et de fibres op-
tiques (§4.3.4) ; création d’une plate-forme de fluidisation § 4.4 ) et caractérisation de poudres (§8.4.2) ; instrumen-
tation (§ 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1) et logiciels scientifiques (§ 8.2.4)…  
 
6.2 Perspectives 
 A l’aune des résultats déjà obtenus et des collaborations en cours, on peut établir des perspectives à moyen 
terme sur mes activités de recherche :  
   i) Concernant la modélisation des propriétés de diffusion de la lumière de particules, il reste plusieurs 
problèmes ardus à traiter. Le modèle statistique (§2.4.4) doit être étendu aux champs internes, afin de si-
muler la diffusion électromagnétique de particules hétérogènes. Les prédictions de ce modèle seront alors 
comparées à celles du modèle basé sur la méthode de Monte Carlo (§2.4.3). La prise en compte d’un éclai-
rement par une onde de forme arbitraire, pour le calcul des champs diffusés par un cylindre multicouche (§2.2), se-
rait également intéressante. Ce travail, qui pourrait faire l’objet d’une collaboration [6, 103], serait égale-
ment profitable pour l’étude en cours sur la caractérisation des fibres optiques (§4.3.4, 8.4.2). Ces dévelop-
pements théoriques et numériques nécessiteront des validations expérimentales. Elles pourront probablement 
être obtenues avec un dispositif similaire à celui actuellement utilisé pour mesurer les flux thermiques dans 
des micro écoulements (§4.3.4). La méthode d’inversion des profils d’arc-en-ciel devra être affinée.  
   ii) La caractérisation simultanée de la vitesse, de la taille et du matériau de particules en écoulement est 
un sujet qui me tient à cœur et dans lequel je suis engagé dans le cadre de l’ACI VITAMA (§8.5.1), et d’un 
programme Polonium (§8.5.2). Il reste cependant beaucoup de travail. Il me faut en effet développer un 
prototype de système Dual Burst (§3.2.1) ainsi que les logiciels d’acquisition de traitement de ce système et d’un 
système Dual mode (§3.1.1, 3.2.2). Ces travaux d’instrumentation et d’informatique scientifiques seront suivis par 
des validations expérimentales sur des écoulements modèles, puis des écoulements réels (lits fluidisés, pulvérisation, 
…). Du point de vue expérimental, il me reste également à finaliser les expériences sur la technique de me-
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sure de profils de vitesse par interférométrie Doppler laser à 3 faisceaux cohérents (§3.1.2) et développer un sys-
tème d’anlayse de l’arc-en-ciel (§3.2.4), adpaté à la caractérisatrion d’écoulements réels du laboratoire.   
  
 En matière de recherche, établir des perspectives à long terme s’avère très délicat. Mes travaux sur les fibres 
et jets en sont d’ailleurs la parfaire illustration. En effet, c’est sous l’instigation de Saint-Gobain Recherche, 
à la suite d’une discussion informelle, dans un congrès, que j’ai démarré ces travaux. Une rencontre, une 
demande de collaboration, peuvent donc considérablement infléchir une thématique de recherche. Ceci est 
d’autant plus vrai que l’équipe de recherche est de taille réduite… et qu’elle doit faire face à des besoins 
matériels, récurrents. Quoi qu’il en soit, on peut essayer de dresser quelques perspectives à long terme sur 
mes activités de recherche, au regard de sujets scientifiques qui me semblent intéressants, «porteurs», aussi bien 
du point de vue scientifique que des applications pour la caractérisation d’écoulements  industriels :   
   i) Les techniques optiques «de champ» font très certainement partie des techniques du futur. Elles ont 
les avantages des techniques ponctuelles (suivi temporel, rapide, local, obtention des corrélations) et des 
techniques intégrales (intégration spatiale, statistique instantanée) [C40]. Elles sont d’ores et déjà en place 
pour ce qui concerne l’étude de la dynamique des milieux fluides avec, notamment : la Vélocimétrie par 
Images de Particules (PIV) et la Vélocimétrie Doppler Globale (DGV). Pour les écoulements diphasiques, 
multiphasiques, quelques techniques de caractérisation de la phase dispersée semblent se développer 
(micro imagerie [104], interférométrie par défaut de mise au point (IILIS) ou PLIF [64, 105-108], hologra-
phie digitale [109, 110]). Cependant, ces dernières sont encore au stade du développement et sont limitées 
à des particules transparentes (i.e. IILIS, PLIF), des particules grandes devant la longueur d’onde et des 
milieux d’épaisseur optique faible. 
   ii) La caractérisation optique des milieux denses est également un sujet en plein développement et ou 
il reste encore beaucoup de choses à faire. De nombreux outils existent déjà pour l’étude de suspensions 
de microparticules (diffusion dynamique de la lumière, spectroscopie par diffusion d’ondes [C40][36]). En 
revanche, il n’existe pratiquement aucun outil pour caractériser les écoulements où les particules sont gran-
des devant la longueur d’onde. Les techniques basées sur l’utilisation d’impulsions laser ultra brèves (fem-
tosecondes) sont très prometteuses, mais elles sont également très coûteuses. Les techniques 
d’interférométrie et d’imagerie à faible cohérence pourraient constituer une solution alternative, intéres-
sante.   
  A terme, je pense m’investir dans ces deux domaines de recherche, sur la base de mon expérience ac-
tuelle et de la montée en puissance, à Marseille et sur le Technopôle de Château Gombert, du pôle optique 
et mécanique-énergétique. 
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Aubin de Médoc, 8 pages, 2002. 
[C31] Lenoble A., Onofri F. and  Radev S. Modélisation physique du procédé de fibrage des fibres de renforcement.  
Congrès Français de Thermique, 3-6 juin, Vittel (France)-Elsevier, pp. 139-144, 2002. 
[C32] Abdeljabar R., Safi M.J., Onofri F., P.I.V Observations of the double-diffusive convection system, Int. Conf. on 
Therm. Eng.: Theory and Applications, May 31-June 4, Beirut, Lebanon, paper DD1-02, 2004   
[C33] Wysoczański D., Mroczka M. and Onofri F., Parametry optyczne erytrocytów w badaniach utlenowania i 
ciśnienia osmotycznego krwi, Kongres Metrologii 2004,  Wroclaw, 6-9 Sept. 4 pages, 2004. 
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[C34] Onofri F., Guering P-H. and Radev S., Light scattering properties and high-resolution diffractometry of ho-
mogeneous and non homogeneous fibres, Proc. of the 7th Int. Cong. on Opt; Part. Charact.  Kyoto, 1-5 Aug. 2004.  
[C35] Onofri F. and Radev S, 3-Coherent Beams Phase Doppler and Laser Doppler Velocimetry Measurements 
Techniques, 12th Int. Symp. on Appl. Of Laser Tech. to Fluid Mech., 12-15th Jul. Lisbon (Portugal), paper 25.5, 12 
pages, 2004. 
[C36] Onofri F., Lenoble A., Guering P-H. Optical monitoring and study of the stability of a reinforcement glass fi-
bres Drawing process, XXth Int. Congress on Glass, paper O-04-002, Sept. 26-Oct. 1, Kyoto (Japan), 6 pages, 
2004. 
[C37] Onofri F. and Guéring P.-H., Diffusion de la lumière et diffractométrie haute résolution de fibres homogènes 
et à gradient radial d’indice, 9ème Congrès Francophone de Vélocimétrie Laser, 14-17th Sept. ULB-VKI, Bruxelles, pa-
per F.1, 8 pages, 2004. 
[C38] Onofri F. and Bonnet J-P., Interprétation par le calcul des séries de Debye de certains mécanismes de diffu-
sion de la lumière, 9ème Congrès Francophone de Vélocimétrie Laser, 14-17 Sept. ULB-VKI, Bruxelles, paper D.6, 8 
pages, 2004. 
[C39] Abdeljabar R. and Onofri F. Observation par PIV des mécanismes d’instabilités convectives d’une zone inter 
faciale des deux couches miscibles stratifiées, 9ème Congrès Francophone de Vélocimétrie Laser, 14-17 Sept., ULB-
VKI, Bruxelles, paper D.12, 7 pages, 2004. 
[C40] Onofri F., Etat de l’Art de Granulométrie Laser en Mécanique des Fluides, 9ème Congrès Francophone de Vélocimé-
trie Laser, 14-17 Sept., ULB-VKI, Bruxelles, paper C.F. 2, 13 pages, 2004. 
[C41] Berggenblock T., Johnssson, Leckner B., Onofri F., Tadrist L. Analysis of mesoscale structures in a circulating 
fluidized bed using phase Dopller analyser, proc. Of the 11th Conf. on Fluidization (Eds. U. Arena et al., Eng. 
Conf. Int.), Ischia (Italy), paper HR9, 2004. 
[C42] Hespel C.,  Ren K.,Onofri  F., Gréhan G., Etude numérique d’un granulo-vélocimétre phase Doppler à points 






8.2.4 Séminaires et Journées Thématiques, Rapports et Logiciels 
Logiciels29 
[L1] Onofri F., Logiciel d'acquisition et traitement de signaux phase Doppler,  SFO v1.0 , INSA de Rouen, Juillet 
1996. 
[L2] Onofri F., Logiciel de Vélocimétrie par Imagerie de Particules : application à l’étude d’un Lit Fluidisé Circulant, 
PIVO 1.0, IUSTI-UMR 6595, Août 1997. 
[L3] Firpo J-L., Onofri F., Logiciel de simulation des propriétés de diffusion d’un cylindre hétérogène par la mé-
thode de Monte Carlo, Cylindre v1.0, IUSTI-UMR 6595, Juin 1997. 
[L4] Onofri F., Logiciel d'acquisition et de traitement d’un diffractomètre haute résolution, HIREDI v1.0, IUSTI-
UMR 6595, Juin 2003. 
[L5] Onofri F., Logiciel de d'acquisition et de traitement d’un interféromètre laser adapté à la mesure de fibres, FIBS 
v3.0, IUSTI-UMR 6595, Sept. 2004. 
[L6] Onofri F., Logiciel de simulation des propriétés de diffusion de particules sphériques isolées,  DELPI v1.0, 
IUSTI-UMR 6595, Sept. 2004. 
[L7] Onofri F., Logiciel de simulation des propriétés de diffusion de la lumière de fibres optiques isolées, à gradients 
d’indice, DELFI, v2.0, IUSTI-UMR 6595, Sept. 2004. 
 
                                                     
29 Voir les pages 89 à 93. 
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Rapports de contrats d’étude 
[RC1] Onofri F., Girasole T., Gréhan G. and Gouesbet G., Contribution of the L.E.S.P to the Optimization of the 
Optical design and Properties of the Dual Mode System, LESP-CORIA UNR CNRS 6614/Dantec-Invent, 
rapport de contrat, étape 1/2, 47 pages, 1994. 
[RC2] Onofri F., Girasole T., Gréhan G. and Gouesbet G., On the estimation of the XY cross section area of the 
DM-PDA, LESP/Dantec-Invent, rapport de contrat, final 2/2, 30 pages, 1995. 
[RC3] Bultynck H., Onofri F. and Gréhan G., Sonde rétrodiffusion miniature, LESP/Renault-Siemens, rapport de 
contrat, étape 1/4, 10 pages, 1995. 
[RC4] Onofri F., Gréhan G., Etude de l'origine des taux de fluctuations de vitesse anormales observées avec le sys-
tème phase Doppler Aerometrics, LESP/ EDF-LNH, rapport de contrat, final 1/1, 14 pages, 1995. 
[RC5] Onofri F., Garo A.., Gréhan G. and Gouesbet G., Développement d’une méthode de détection des cénos-
phères, Action Incitative : Physique des phénomènes interraciaux: transferts thermiques et combustion, LESP/DSP8, rapport 
de contrat, final 1/1, 8 pages, 1995. 
[RC6] Onofri F., Optimisation numérique de la configuration expérimentale à adopter lors de la campagne de me-
sure des champs de vitesse particulaire/fluide du foyer oxygène/hydrogène «Mascotte», IUSTI-UMR CNRS 
6595/SEP-SNECMA, rapport de contrat n°980006, étape 1/2, 17 pages, Sept. 1998. 
[RC7] Onofri F., Optimisation numérique de la configuration expérimentale à adopter lors de la campagne de me-
sure des champs de vitesse particulaire/fluide du foyer oxygène/hydrogène «Mascotte», IUSTI/SEP-
SNECMA, rapport de contrat n°980006, final 2/2, 15 pages, Dec. 1998. 
[RC8] Onofri F., Etude d’un système de contrôle du diamètre d’une fibre de verre en déplacement longitudinal, 
IUSTI /Saint-Gobain Recherche(SGR), rapport de contrat n°980437, étape 1/2, 50 pages, Jan. 1999.   
[RC9] Onofri F., Etude d’un système de contrôle du diamètre d’une fibre de verre en déplacement longitudinal, 
IUSTI/SGR, rapport de contrat n°980437, final 2/2, 20 pages, Mai 1999. 
[RC10] Onofri F., Etude sur site des fluctuations en diamètre d’une fibre de verre et des mécanismes de déstabilisa-
tion du processus de fibrage, IUSTI/ SGR, rapport de contrat n°990437, final 1/1, 36 pages, Juil. 1999. 
[RC11] G. Chareyre, Onofri F., B. Dalloz, Evaluation de la fraction Volatile d’un échantillon de ciment, IUS-
TI/CTG Italcimenti Group,  rapport de contrat n°200034, final 1/1, 27 pages, Sept. 2000. 
[RC12] Onofri F., Lenoble A.,   Résultats de la campagne de mesures effectuée du 3-7 Juillet 2000 sur la filière mono 
téton d’Aubervilliers, IUSTI/ SGR, rapport de contrat n°000503, étape 1/5, 26 pages, Oct. 2000.  
[RC13] Lenoble, Onofri F., Etat de l'art de la modélisation du Fibrage du verre, IUSTI/ SGR, rapport de contrat 
n°000503, étape 2/5, 14 pages, Mars 2001 
[RC14] Onofri F., Lenoble, Etat d’avancement de l’interféromètre rétrodiffusion pour le contrôle des fluctuations en 
diamètre d’une fibre de verre en sortie de filière, IUSTI/SGR, rapport de contrat n°000503, étape 3/5, 39 pages, 
Mars 2001 
[RC15] Onofri F., Lenoble,  L’interféromètre, la filière Vétrotex : son instrumentation et ses coûts de fonctionne-
ment pour l’IUSTI, IUSTI/SGR, rapport de contrat n°000503, étape 2/5, 14 pages, Août 2001 
[RC16]  Lenoble A., Onofri F., Code de calcul développé par l ’IUSTI pour la modélisation du procédé de fibrage 
du verre, IUSTI/ SGR, rapport de contrat n°000503, étape 5/5, 15 pages, Août 2001.   
[RC17] Onofri F., Lenoble, Etat d’avancement de l ’interféromètre  FIBS : Optique, Mécanique et Logiciel, IUSTI/ 
SGR, rapport de contrat n°010622, étape 1/2, 17 pages, Janv. 2002. 
[RC18]  Lenoble A., Onofri F., Dernières évolutions de l’interféromètre FIBS, IUSTI/SGR, rapport de contrat n° 
010622, étape 2/2, 17 pages, Sept. 2002.  
[RC19] Onofri F., Gréhan G., Cartellier A., Benech P, Blondel D., IUSTI-CORIA-LEGI-IMEP-Dantec/FNS-
DGA-CNRS, ACI n°47 «VITAMA»,  rapport d’état d’avancement n°1/4, 3 pages,  Fev. 2004. 
[RC20] Onofri F., Gréhan G., Cartellier A., Benech P, Blondel D., IUSTI-CORIA-LEGI-IMEP-Dantec/FNS-
DGA-CNRS, ACI n°47 «VITAMA», rapport d’état d’avancement n°2/4, 21 pages, Avril 2004. 
[RC21] Onofri F., Gréhan G., Cartellier A., Benech P, Blondel D., IUSTI-CORIA-LEGI-IMEP-Dantec/FNS-
DGA-CNRS, ACI n°47 «VITAMA», rapport d’état d’avancement n°3/4, 3 pages, Janv. 2005. 
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Rapports internes  
[RI1]  Onofri F., Gréhan G., Principe d’un PDA non sujet aux effets de trajectoire permettant la mesure simultanée 
de deux composantes de vitesse et du diamètre de particules d’indice de réfraction inconnu, Rapport Interne, 
LESP-UMR n°6614 CNRS – Univ. de Rouen, 5 pages, Sept. 1993. 
[RI2]  Onofri F., Modèle de la sphère à gradient d'indice concentrique discret éclairée par un faisceau de forme arbi-
traire, Rapport Interne, LESP-UMR n°6614 CNRS-Univ. de Rouen, 40 pages, Janv. 1995. 
[RI3]  Onofri F., On the use of “MultDiag.f” : computation of scattering diagrams for a multilayered sphere arbitrar-
ily located in a gaussian beam, Rapport Interne, LESP-UMR n°6614 CNRS – Univ. de Rouen, 27 pages,1995. 
[RI4]  Onofri F., H. Bultynck, Anémométrie à Rapport d’Intensité Chromatique (ARIC) : principe d’une technique 
original de mesure de la vitesse et de la hauteur de particules en écoulement dans une couche limite, rapport 
interne, Rapport Interne, LESP-UMR n°6614 CNRS – Univ. de Rouen, 25 pages, Juil. 1996. 
[RI5]  Onofri F., Hohmann S., Wittig X.  Numerical Investigation of evaporation and optical properties of fuels 
droplets in diesel engines conditions. Sensibility of Phase Doppler Anemometry to refractive index gradients, 
Rapport Interne, IUSTI-UMR 6595 CNRS - Univ. de Provence, Marseille, 10 pages, Dec. 1997. 
[RI6]  Onofri F., Mesure simultanée de l’indice et du diamètre par diffusion critique :  méthode d’inversion des équa-
tions de l’Approximation d’Optique Physique, Rapport Interne, IUSTI-UMR 6595 CNRS -  Univ. de Provence, 
Marseille, 5 pages, Jan. 1998. 
[RI7]  Onofri F.,  Modèle de diffusion d’un cylindre multicouche éclairé par une onde plane, Rapport Interne, IUSTI-
UMR 6595 CNRS -Univ. de Provence, Marseille, 33 pages, Nov. 2002. 
[RI8]  Onofri F., Calcul des séries de Debye pour la sphère et le cylindre homogènes, Rapport Interne, IUSTI-UMR 
6595 CNRS-Univ. de Provence, Marseille, 23 pages, Nov. 2003. 
[RI9]  Onofri F., Manuel d’utilisation du logiciel de vélocimétrie par images de particules : PIVO 2.1, Rapport Interne, 
IUSTI-UMR 6595 CNRS-Univ. de Provence, Marseille, 11 pages, Mai. 2004. 
[RI10] Onofri F., Software and Interferometric device for the sizing of a single fibre with fix orientation: FIBS 2.1, 




Séminaires et journées thématiques 
[S1] Onofri F., Gréhan G.  et Gouesbet G., Presentation of the news tools and numerical results from LESP, Sémi-
naire invité dans le cadre d’une collaboration, LSTM-Erlangen (Allemagne), Feb. 1993. 
[S2] Onofri F., Développements récents de l’Anémométrie Phase Doppler, Séminaire invité, IMFT, Toulouse, Janv. 
1995. 
[S3] Onofri F., Mesure d’indice par Anémométrie Phase Doppler, Séminaire invité, Institut Von Karman, Waterloo 
(Belgique), Fev. 1995. 
[S4] Onofri F. and Gréhan G., Measurements of refractive index of flying droplets with PhaseDoppler Anemom-
etry, 11th Topical meeting, Int. Flame Research Foundation, Biarritz, Oct. 1995.  
[S5] Onofri F., Optical sizing of small particles, Séminaire invité dans le cadre d’une collaboration, Académie des Sciences 
de Bulgarie, Sofia, 1998. 
[S6] Onofri F., Diagnostics laser en mécanique des fluides, Séminaire invité dans le cadre d’une collaboration, ENIT, Tunis 
(Tunisie),  2000. 
[S7] Onofri F., Sur la granulométrie haute résolution de fibres de verre  en cours d'étirement, Organisation et séminaire,  
7ème Journée thématique de l’AFVL, Meudon, Mars 2002. 
[S8] Onofri F., Diffusion de Mie et Interférométrie Phase Doppler à N-Faisceaux: cas des fibres étirées, Séminaire in-
vité,  8ème Journée thématique de l’AFVL, Meudon, Déc. 2002.  
[S9] Onofri F., Etat de l’art de la granulométrie optique en mécanique des fluides, Séminaire invité dans le cadre de la 3ème 
Journée FERMAT, Toulouse, Dec. 2004. 
 








[T1]  Onofri F., Prise en compte de la dimension finie des faisceaux d'éclairage en granulométrie optique: Anémo-





8.3 Enseignement et diffusion de l’information scientifique et technique 
8.3.1 Thèses dirigées et encadrements ponctuels 
Type : Encadrement d’un doctorant Allemand de l’université d’Aahren : S. Howmann, 1996 
Sujet : Influence des gradients thermiques sur la caractérisation optique de gouttelettes de fuel en cours de combus-
tion  
Taux d’encadrement : 80% sur 3 mois 
 
Type : Encadrement d’un doctorant danois de l’université d’Aalborg : C. Ibsen, 2002 
Sujet :   Etude des instabilités spatiales dans les écoulements en Lit fluidisé circulant  
Taux d’encadrement : 80% sur 3 mois 
 
Type : Encadrement d’un doctorant Suédois de l’université de Chalmers: T. Berggenblock  
Sujet :  Caractérisation expérimentale d’une vitesse Eulérienne dans les écoulement en Lit fluidisé circulant » 
Taux d’encadrement : 80% sur 2 mois 
 
Type : Thèse de doctorat de Melle Anne Lenoble, Université de Provence, Avril 2004.  
Sujet : Etude Expérimentale et Modélisation Physique d’un Procédé de Fibrage du Verre 
Taux d’encadrement : 100% (dérogation obtenue pour la direction officielle) 
Financement de la bourse de thèse : ADEME et Saint-Gobain Recherche 
 
 
8.3.2 Encadrement de stagiaires ( DEA, Ingénieurs, Maîtrise)   
Type: stage de DEA, Université de Rouen : D. Blondel, 1995. 
Taux et durée de l’encadrement: 100%, 6 mois.  
Sujet : Détection des particules à cœur en écoulement, cas des « cénosphères ». 
 
Type: stage de DEA, Université de Rouen : J.P. Pagès, 1995. 
Taux et durée de l’encadrement: 50%, 6 mois. 
Sujet : Particules avec gradient radial d’indice : simulation de l’évolution temporelle et diagnostic  optique. 
 
Type: Stage de DEA, Université de la Méditerranée : A. Bensallah, 1998.  
Taux et durée de l’encadrement: 90%, 4 mois. 
Sujet : Développement d’un protocole expérimental pour la mesure de la vitesse de glissement dans les écoulements  
       en Lit Fluidisé Circulant.  
  
Type:  Stage de DEA, IUSTI-Université de Provence/Saint Gobain, 2000 : A. Deroche, 2000. 
Taux et durée de l’encadrement: 100%, 6 mois. 
Sujet : Etude sur site des fluctuations en diamètre d’une fibre de verre en sortie de filière et de l’origine des mécanis-
mes de déstabilisation du processus de fibrage  
 
Type: stage de DEA, Université d’Orsay (Paris XI)/Saint-Gobain : A. Lenoble, 2001.  
Taux et durée de l’encadrement: 100%, 6 mois. 
Sujet : Modes d’Instabilité d’un Procédé de Fibrage du Verre 
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Type: Stage de DEA, IUSTI-Université de Provence : J-P. Bonnet, 2004. 
Taux et durée de l’encadrement: 90%, 5 mois. 
Sujet : Amélioration du protocole expérimental pour la mesure de la vitesse de glissement dans les écoulements en Lit 
    Fluidisé Circulant 
 
Type: stages de 2ème année du cycle Ingénieur ou de Maîtrise 
Taux et durée de l’encadrement : 100%, 2 mois. 
Sujets :  
 - Effets de la perte de charge de la grille de fluidisation sur un lit dense : A. Rothisburger, IUSTI, 1998. 
 - Modélisation des propriétés de diffusion d’un jet variqueux : F. Ovofen, 1999. 
 - Optimisation d’un système phase doppler rétro diffusion : X. Sylvain, Ecole de l’Air, 2003.    
 - Mesure de la vitesse d’une surface spéculaire par thermographie infra rouge : A. Boé, IUSTI, 2004 
 - Extension de l’anémométrie Phase Doppler à la mesure d’indice, M. Lecart : IUSTI-Ecole de l’Air, 2004.  
 - Arc-en-Ciel global: développement d'une technique non intrusive de mesure d'indices et de tailles, M. Ouedrago 
go, IUSTI-Ecole de l’Air, 2005. 
 
 
8.3.3 Participation à l’enseignement 
Type: Travaux dirigés d’électricité, électrostatique et électronique, DEUG B 1ère année, Université de Rouen. 
Volume horaire et statut: 24 heures de TD, vacataire, 1994. 
 
Type: Travaux dirigés et pratiques de physique expérimentale (thermodynamique, électronique, statistiques…),    
      DEUG A 2ème année, Université de Rouen. 
Volume horaire et statut: 48 heures de TD/TP, vacataire, 1994. 
 
Type: Travaux dirigés d’optique, Licence de Physique, Université de Rouen 
Volume horaire et statut: 24 heures de TD, vacataire, 1995. 
 
Type: Travaux pratiques d’optique, Maîtrise ès Science, Université de Rouen 
Volume horaire et statut: 36 heures de TD, vacataire, 1995. 
 
Type: Travaux pratiques de thermique, élèves ingénieurs de 3ème année, INSA de Rouen. 
Volume horaire et statut: 52 heures de TP, Attaché Temporaire d’Enseignement et Recherche (ATER), 1996.  
 
Type: Travaux pratiques sur les méthodes de mesure en Mécanique des Fluides, élèves ingénieurs de 3ème année,  
      INSA de Rouen. 
Volume horaire et statut: 52 heures de TP, ATER, 1996. 
 
Type: Cours de Traitement du Signal et Applications à la Métrologie des Ecoulements, élèves ingénieurs de 2èmeannée, 
      IUSTI, Université de Provence, 2000. 
Volume horaire et statut: 10 heures de cours, vacataire. 
 
Type: Cours de Métrologie Optique des Ecoulements, DEA de Mécanique Energétique/élèves ingénieurs de       
    3èmeannée, ENIT-Tunisie, 2001. 
Volume horaire et statut: 18 heures de cours (dans le cadre d’un projet ce recherche).  
 
Type: Cours de Métrologie Optique des Ecoulements, DEA de Mécanique Energétique/élèves ingénieurs de     
   3èmeannée et MASTER, IUSTI-UMR CNRS 6595-Université de Provence, de 1998 à 2004 
Volume horaire et statut: 12 à 18 heures de cours, vacataire. 
 
Type: Cours sur la Diffusion de la lumière et la granulométrie optique, Ecole d’automne «Vélocimétrie et Granulomé
    trie optique en Mécanique des Fluides», Oléron, Sep. 2003 et 2005. 
Volume horaire et statut: modules de 1h30 heures cours, invité. 
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8.4 Transferts technologiques  
8.4.1 Brevets 
Type:  Brevet Allemand [B1], 1993  
Sujet: Principe d’un granulomètre phase Doppler fonctionnant suivant une géométrie plane. 
 
Type:  Brevet Européen [B2], 1994 
Sujet: Principe du système phase Doppler « Dual Mode » pour une amélioration significative des mesures de flux. 
Remarque : la société Dantec Dynamics [49]  exploite ce brevet, (§ 3.1.1). 
 
Remarque pour 1998 : 
Type: Demande d’ouverture d’un dossier de valorisation pour le dépôt d’un brevet CNRS 
Sujet: Réfractomètre à angle d’arc-en-ciel et angle critique : « Réfractomètre à capillaire » 
Conclusion du FIST: non rentable financièrement pour le CNRS, il faut chercher un partenaire industriel…  
 
8.4.2 Contrats de recherche et projets financés 
[F1]  Type : contrat d’étude, 1994 
  Responsable : G. Gréhan (LESP, Rouen) 
  Entreprise : Dantec Measurement Technology (Danemark) 
  Sujet : Optimisation numérique de la géométrie Dual Mode et détermination numérique du volume d’un gra-
nulomètre Pgase Doppler : Dual Mode PDA.  
  Contribution personnelle: Prise en charge à 80% de l’étude et de la rédaction des rapports 
  Montant estimé : 150 kF H.T 
 
 [F2]   Type : contrat d’étude, 1994 
  Responsable : G. Gréhan (LESP, Rouen) 
   Entreprise : EDF-LNH 
   Sujet : Etude des fluctuations du taux de turbulence enregistrés avec le système phase Doppler Aerometrics  
   Contribution personnelle: Prise en charge à 100% de l’étude et de la rédaction du rapport final 
   Montant estimé : 300 kF H.T (avec le matériel) 
 
[F3]   Type : Action incitative/CNRS DSP8, « Physique des phénomènes interfaciaux: transferts thermiques et com-
bustion », 1995  
  Responsables : G. Gréhan - A. Garo (LESP-CORIA, Rouen) 
  Sujet : Détection de particules à cœur (cénosphères) et détection des particules à gradient d’indice 
  Contribution personnelle: Extension de la théorie de Lorenz-Mie aux particules multicouches, développement de 
codes de calculs, encadrement de 2 stagaires de DEA à 50% et 100%.  
  Support obtenu : 100 kF H.T. 
 
[F4]   Type : contrat d’étude, 1996 
  Responsable : G. Gréhan (LESP, Rouen) 
  Entreprise : Renault & Siemens 
  Sujet : Développement d’une sonde rétrodiffusion miniature permettant le suivi de la granulométrie dans un 
moteur à  explosion 
  Contribution personnelle: définition des caractéristiques du premier prototype et rédaction de la première propo-
sition d’étude.  
  Montant estimé : 300 kF H.T 
 
[F5]    Type : contrat d’étude n°980006, 1998  
  Responsable : F. Onofri 
  Entreprise : Société Européenne de Propulsion (SEP-SNECMA) 
  Cadre : GDR « Combustion dans les moteurs fusée » 
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  Sujet :  Optimisation numérique du système de mesure de la vitesse de glissement sur le banc cryogénique 
oxygène/hydrogène « Mascotte » de l’ONERA 
  Montant : 50 kF H.T. 
 
[F6]     Type : contrat d’étude n°980437, 1998 
  Responsable : F. Onofri  
  Entreprise : Saint-Gobain Recherche (SGR), Aubervilliers. 
  Sujet : Simulation numérique des caractéristiques d’un système optique de contrôle du diamètre d’une fibre de 
verre en déplacement longitudinal  
  Montant : 45 kF H.T.  
 
[F7]   Type :  contrat d’étude n°990437 et bourse de DEA, 1999 
  Responsable : F. Onofri  
  Entreprise : Saint-Gobain Recherche (SGR) 
  Sujet : Etude sur site des fluctuations en diamètre d’une fibre de verre en sortie de filière  
  Montant : 50 kF H.T  (hors indemnités) 
 
[F8]    Type : contrat d’étude n°000503,  bourses de DEA et de thèse, 2000 
  Responsable : F. Onofri  
  Entreprise : Saint-Gobain Recherche (SGR) 
         Coninanceur des bourses : ADEME 
  Sujet : Développement d’un interféromètre rétrodiffusion pour l’étude des fluctuations en diamètre d’une fi-
bre de verre en sortie de filière : application à la réduction des déchets verriers »  
  Montant total: 390 kF H.T. (dont 160 kF de matériels)  
  
[F9]    Type : contrat d’étude n°200034 et financement d’une bourse de DEA, 2000 
  Responsables: F. Onofri et B. Dalloz  
  Entreprise : CTG-Italcimenti 
  Sujet : Evaluation de la fraction Volatile d’un échantillon de ciment  
  Montant total: 66 kF H.T. (hors indemnités)  
 
[F10]  Type : projet «institutionnel», 2000 
  Responsables : L. Tadrist et F. Onofri  
  Financeurs : le FEDER (Europe), la Région PACA et le Conseil général des Bouches du Rhône 
  Sujet : Création d’une plate-forme de fluidisation 
  Montant total: 9.5 MF H.T.   
 
[F11]  Type : contrat d’étude n°010622  et financement d’un stage de DEA, 2002 
  Responsable : F. Onofri  
  Entreprise : Saint-Gobain Recherche et Vetrotex International 
  Sujet : Etude des conditions de stabilité d’un procédé de fibrage du verre 
  Montant total: 13.8 k€ H.T.  
 
[F12]  Type : Action incitative «Pollution-Non Pollution» n°47, «VITAMA», 2004 
  Responsable global du projet : F. Onofri  
  Financeurs : FNS, CNRS et DGA 
  Laboratoires et industriels participants à ce projet: CORIA-Rouen, LEGI-Grenoble, IMEP-Grenoble, Dantec-
Danemark 
  Sujet : Caractérisation simultanée de la vitesse, de la taille et du matériau de particules en écoulement 
  Montant total: 125  k€ TTC (dont 55% pour l’IUSTI)  
 
[F13]  Type : contrat d’étude, 2005 
  Responsable : F. Onofri  
  Entreprise : CERSA-MCI 
  Sujet : Modélisation des propriétés de diffusion de fibres optiques : caractérisation des indices de réfraction.  
  Montant total: 3 k€ H.T.   
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8.4.3 Activité de consultance 
[P1]      Type : contrat de Consultant, 2000 
  Entreprise : Saint-Gobain Recherche, Aubervilliers 
  Sujet : Expertise sur la granulométrie optique de fibres homogènes 
 
[P2]     Type : contrat de Consultant, 2004 
  Entreprise : Saint-Gobain Conception Verrière, Chalon sur Saône 
  Sujet : Expertise sur la caractérisation optique d’écoulements modèles 
 
[P3]    Type : contrat de Consultant, 2004-2005 
  Entreprise : Saint-Gobain Vetrotex International, Chambéry. 





8.5  Encadrement, animation et management de la recherche  
8.5.1 Animation de programmes ou de projets 
Direction d’équipe ou de laboratoire 
 Type : Responsable d’une opération de recherche, 2000- 
 Sujet : Diagnostics Optiques des Milieux Multiphasiques 
 Remarque : Je suis actuellement l’unique chercheur titulaire à émarger dans cette opération… 
 
 Type : Responsable de l’ACI « Pollution Non –Pollution »,  projet n°47, 2004- 
 Sujet : Caractérisation simultanée de la vitesse, de la taille et du matériau de particules en écoulement (VITAMA) 
 Nombre de partenaires : 4 laboratoires (IUSTI, CORIA, LEGI, IMEP) et 1 industriel (DANTEC Dynamics), soit près 
 de 20 personnes 
 
Participation à des conseils scientifiques et commissions, comités de lecture 
Participation à des conseils scientifiques et commissions :  
 Membre titulaire du conseil de laboratoire de l’ IUSTI UMR 6595- CNRS-Université de Provence.   
 Date : 2000-2004-,mandat renouvelé pour la période 2004- 2008). 
 
 Membre suppléant de la commission de spécialistes de l’Université de Provence, section : 62.  
 Date : 1998-2001   
 
 Membre titulaire de la commission de spécialistes de l’Université de Rouen, sections: n°30, 60, 62.  
 Date : 2000-2004-,mandat renouvelé pour la période 2004- 2008). 
 
Membre de sociétés savantes 
 Membre du conseil d’administration et trésorier de l’Association Francophone de Vélocimétrie Laser (AVFL) 
 Membre des Sociétés Française et Européenne d’Optique (SFO, EOS) 
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Comités de lecture de revues scientifiques 
  Particle and Particle Systems Characterization, Wiley-VCH Verlag, 1998- 
  Atomization and Sprays, Begell House Inc., 1999- 
  Experiments in fluids, Springer-Verlag, 2002- 
  Applied Optics, OSA-Opt. Soc. of America, 2002- 
  Aerospace Science and Technology, Elsevier, 2002- 
  Journal of BioMedical Optics, SPIE-Int. Soc. For Opt. Eng., 2004-  
  Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Elsevier, 2005- 
 
Participation à l’organisation de congrès, journées thématiques, écoles…   
 Président de session lors du 7th Int. Symp. on Appl. of Laser Tech. to Fluid Mech., Lisbon, Portugal, 11-14th Jul., 1994. 
 
 Président de session lors du 8th Int. Symp. on Appl. of Laser Tech. to Fluid Mech., Lisbon, Portugal, 8-11th Jul., 1996. 
 
 Président de session lors du 9th Int. Symp. on Appl. of Laser Tech. to Fluid Mech., Lisbon, Portugal, 13-16th Jul., 1998. 
 
 Président de session lors du 5th Int. Cong. on Optical Particle Sizing, Minneapolis, USA, 10-14th Aug., 1998. 
 
 Membre du comité scientifique du Int. Conf. on Optical technology and Image processing in Fluid,  Thermal and Combus  
  tion Flow-VSJ-SPIE, Yokohama, Japon, 6-10th Dec., 1998. 
 
 Membre du comité local d’organisation du 7ème Congrès Francophone de Vélocimétrie Laser, Marseille, 19-22 Sept., 2000. 
  
 Organisateur de la 9ème  journée thématique de l’AFVL «Granulométrie et vélocimétrie d’écoulement à basses vitesse», 
  Meudon, Fev. 2002.  
 
 Président de session lors du 8ème Congrès Francophone de Vélocimétrie Laser, Orsay, 17-20 Sept., 2002. 
 
 Président de session lors du 12th Int. Symp. on Appl. of Laser Tech. to Fluid Mech., Lisbon, Portugal, 12-15th Jul., 2004. 
 
 Membre du comité scientifique du 9ème Congrès Francophone de Vélocimétrie Laser, Bruxelles, 14-17 Sept., 2004-    
 
 Coorganisateur  de l’école d’automne «Vélocimétrie et Granulométrie Optique en Mécanique des Fluides », Oléron, Sept.  




8.5.2 Collaborations académiques, séjours, ou missions sur le terrain 
Programme PROCOPE, 1992-1995. 
 Laboratoire : LSTM, Professeur F. Durst, Unversité d’Erlangen-Nuremberg, Allemagne.  
 Programme : PROCOPE, du Ministère des Affaires Etrangères 
 Responsable français : G. Gréhan. 
 Financeur : Ministère des Afffaires Etrangères (séjours et transport) 
 Sujets : Elimination des effets de trajectoire  
 Séjours personnels: 17 semaines 
 
Programme AMADEUS, projet n°99006, 1998-1999. 
 Responsables français: L. Tadrist et F. Onofri 
 Partenaire : ITW, Prof. Linzer, Université Technique de Vienne (Autriche). 
 Financeur : Ministère des Afffaires Etrangères (séjours et transport) 
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 Sujet : Lits fluidisés pressurisés et modèles  du type cœur-anneau 
 Séjours personnels : 1 semaine 
 
Convention d’échange CNRS-Acad. Bulgare des Sciences, projet PECO/NEI n°6617, 1999-2001. 
 Responsables français: F. Onofri et L. Tadrist 
 Partenaire : IMech, Pr. S. Radev, ABS, Bulgarie 
 Financeur : CNRS-DGRST (séjours et transport) 
 Sujet : Instabilité des écoulements de films de particules et jets 
 Séjours personnels: 3 semaines 
 
Programme POLONIUM, projet n° 03276XD, 2001-2002. 
 Responsable français: F. Onofri 
 Partenaire : CEM, Prof. J. Mroczka, Université de Wroclaw (Pologne). 
 Financeur : Ministère des Afffaires Etrangères (séjours et transport) 
 Sujet : Caractérisation des propriétés de diffusion de la lumière d’échantillons sanguins 
 Séjours personnels : 3 semaines 
 
Convention d’échange CNRS-Acad. Bulgare des Sciences, projet PECO/NEI n°12560, 2001-2003. 
 Responsables français: F. Onofri  
 Partenaire : IMech, Pr. S. Radev, ABS, Bulgarie 
 Financeur : CNRS-DGRST (séjours et transport) 
   Sujet : Instabilité des jets visqueux isothermes et non isothermes. Application au fibrage des fibres de verre.  
 Séjours personnels: 3 semaines 
 
Convention d’échange CNRS-DGRST, projet n° 8684, 2000-2002.  
 Responsables français: F. Onofri 
 Partenaire : Laboratoire d’Energétique, Pr. M. Safi et Dr. R. Abdeljabar, ENIT (Tunisie). 
 Financeur : CNRS-DGRST (séjours et transport) 
 Sujet : Analyse par PIV des instabilités thermo solutales dans un milieu stratifié. 
 Séjours personnels : 3 semaines 
 
Convention d’échange CNRS-Acad. Bulgare des Sciences, projet PECO/NEI n°16939, 2004-2005. 
 Responsables français: F. Onofri  
 Partenaire : IMech, Pr. S. Radev,  ABS, Bulgarie 
 Financeur : CNRS-DGRST (séjours et transport) 
 Sujet : Diagnostic laser et modélisation des contraintes de torsion, des champs radiaux de température et de   
        concentration, dans les fibres et les jets capillaires. 
 Séjours personnels: 1 semaine en 2004 
 
Programme POLONIUM, projet n° 82/239590, 2005-2007 
 Responsable français: F. Onofri 
 Partenaire : CEM, Prof. J. Mroczka, Université de Wroclaw, Pologne. 
 Financeur : Ministère des Afffaires Etrangères (séjours et transport) 
 Sujet : Caractérisation du matériau de particules par réfractométrie Arc-en-ciel et diffusion critique 





8.5.3 Diffusion de l’information scientifique et technique 
Présentation de l’activité Diffusion de la lumière, UMR CNRS 6614-LESP 
 Cadre : Science en fête, 1994-1996. 
 
 Présentation de l’activité Lits fluidisés gaz-solides du laboratoire, UMR CNRS 6595-IUSTI 
 Cadre : Science en fête, 1997-1998.
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Chapitre 9  
 
9.   REPRODUCTIONS D’ARTICLES  
 
Les pages qui suivent présentent les reproductions de dix articles classés par ordre chronologique :   
[A2]  “Electromagnetic scattering from a multilayered sphere located in an arbitrary beam” 
[A4]  “Phase-Doppler Anemometry with Dual Burst Technique for Measurement of Refractive Index and 
Absorption Coefficient Simultaneous with Size and Velocity” 
[A5] “On the Optical Diagnosis and Sizing of Coated and Multilayered Particles with Phase Doppler 
Anemometry” 
[A8]  “Velocity, size and concentration measurements of optically inhomogeneous cylindrical and spheri-
cal particles” 
[A9]  “Critical Angle Refractometry: for simultaneous measurement of particles in flow size and relative 
refractive index” 
[A11] “Numerical Analysis of the Nonlinear Instability of One-Dimensional Compound Capillary Jet” 
[A12] “Superimposed Non Interfering Probes to extend the Phase Doppler Anemometry capabilities” 
[A13] “Interferometric sizing of single-axis birefringent glass fibres” 
[A15] “Optical parameters and scattering properties of red blood cells” 
[A16] “High-resolution laser diffractometry for the on-line sizing of small transparent fibres 
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Electromagnetic scattering from a
multilayered sphere located in an arbitrary beam
F. Onofri, G. Gre´han, and G. Gouesbet
A solution is given for the problem of scattering of an arbitrary shaped beam by a multilayered
sphere. Starting from Bromwich potentials and using the appropriate boundary conditions, we give
expressions for the external and the internal fields. It is shown that the scattering coefficients can be
generated from those established for a plane-wave illumination. Some numerical results that describe
the scattering patterns and the radiation-pressure behavior when an incident Gaussian beam or a plane
wave impinges on a multilayered sphere are presented. r 1995 Optical Society of America
1. Introduction
The theory of scattering of plane electromagnetic
waves by spheres with isotropic and homogeneous
material was first given by Lorenz1 and Mie2 and was
further developed by Debye.3 The theory is now
referred as the Lorenz–Mie theory 1LMT2 and has
been concisely presented by Stratton,4 van de Hulst,5
Kerker,6 and Bohren and Huffman,7 among others.
During nearly one century, in spite of difficulties in
the handling of numerical computations 1progres-
sively relaxed by the advent of computers and their
increased efficiency and by algorithmic improve-
ments2, the LMT has been one of the most famous
basic theories of the light-scattering topic.
However, with the advent of lasers and their grow-
ing use as sources for particle characterization, the
LMT met one of its fundamental limitations, i.e., the
assumption that the incident wave must be a plane
wave. This limitation was circumvented in the eight-
ies thanks to the advent of the generalized LMT
1GLMT2 that deals with the interaction between
spheres and arbitrary incident beams 1Refs. 8 and 9
and references therein2. Although earlier develop-
ments of GLMT were concerned with the interaction
between a sphere and a Gaussian beam, the case in
which the incident beam is a laser sheet has been also
considered.10,11 Examples of applications are the use
of radiation pressure to manipulate biological cells12
or the analysis of the phase Doppler technique.13,14
Another limiting assumption of the LMT is the
homogeneity of the particle material, this assump-
tion’s being shared by the GLMT. In particular,
when studying two-phase phenomena in combustion,
we may have to deal with nonhomogeneous particles
such as heated droplets, cenospheres, or ashes.15
In the field of biology, we may be faced with cells that
are roughly spherical but nonhomogeneous, being
essentially composed of a nucleus surrounded by a
liquid solution and a shell.12
Indeed, such more complex scatterers may be inves-
tigated by the use of an extension of the LMT to
multilayered spheres with many applications.16,17
Such an extension, however, still assumes that the
incident wave is a plane wave, which limits applica-
tions to the case in which the scatterer is small with
respect to some characteristic dimensions of the inci-
dent beam. Recently Khaled et al.18 have treated the
case of light scattering by a coated sphere illuminated
by an angular spectrum of plane waves used to
describe a Gaussian intensity profile. This approach
to describing the impinging beam has been shown19 to
be extremely time consuming and limited for practical
applications.
This paper is therefore devoted to a new extension
1GLMT for multilayered spheres2 that allows us to
deal simultaneously with arbitrary incident beams
and with a class of nonhomogeneous particles. This
paper is organized as follows. Section 2 introduces
the Bromwich scalar potentials 1BSP’s2 that we use to
solve the problem. Section 3 defines the scattering
problem and solves it, except for the set of unknown
coefficients that may be determined by the use of the
boundary conditions introduced in Section 4. The
The authors are with the Laboratoire d’Energe´tique des Sys-
te`mes et Proce´de´s, Unite´ de Recherche Associe´e au Centre National
de la Recherche Scientifique No. 230, Institut National des Sciences
Applique´es de Rouen, P.O. Box 08, 76131 Mont-Saint-Aignan,
France.
Received 3 June 1994; revised manuscript received 16 May 1995.
0003-6935@95@307113-12$06.00@0.
r 1995 Optical Society of America.
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  Article A2
formulation is fully completed in Section 5. Section
6 is devoted to the discussion of numerical algorithms
and to the presentation of exemplifying results con-
cerning scattering diagrams and radiation pressure
forces. Section 7 is a conclusion.
2. Bromwich Scalar Potentials
The incident electromagnetic beam is assumed to be
monochromatic and linearly polarized, varying in
time as exp1ivt2, where v is the angular frequency.
The Bromwich formulation enables us to obtain
special solutions for Maxwell’s equations in spherical
coordinate systems 1r, u, w2. The general solution to
Maxwell’s equations is written as the sum of two
special solutions with the proviso that the boundary
conditions must be satisfied. These special solutions
are the transverse-magnetic 1TM2 wave, for which
Hr 5 0, and the transverse-electric 1TE2 wave, for
which Er 5 0, where Hr and Er are the radial
components of the magnetic and the electric fields
respectively. They are generated by two BSP’s, UTM
and UTE, for the TM and the TE waves, respectively,



















in which k is the wave number of the wave in the
considered medium and is given by
k 5 v1µe21@2, 122
in which µ and e are the permeability and the
permittivity of the medium, respectively. For an
exp1ivt2 time dependence, we need to consider only
BSP’s of the form









jn1kr2 4Pn0 m 01cos u2exp1imw2,
132
which indeed are solutions of Eq. 112. The Ricatti–







1421kr2 are spherical Bessel
functions given by
Cn








in which Jn11@2 and Hn11@2
122 are ordinary Bessel func-
tions of half-integer order and Hankel functions of the
second kind, respectively. In this paper, the associ-
ated Legendre polynomials Pn
m1cos u2 are defined by
Pn




in which Pn1cos u2 is the Legendre polynomial of order
n and d is the derivative function.
From the definition of the TM and the TE waves, we
have
Hr,TM 5 Er,TE 5 0. 192
Once the BSP’s are known, the other field compo-



























































This paper is devoted to the interaction between an
arbitrary incident field and a multilayered sphere, in
which the material of each layer is isotropic and
homogeneous. This scattering problem is essen-
tially solved when we know, in Eq. 132, the expansion
coefficients cn
m for the incident wave 1superscript i2,
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the scattered wave 1superscript s2, and the waves
inside the sphere or internal waves 1subscript j for
the jth layer2.
A. Scatterer
The sphere is divided into L concentric layers from
j 5 1 for the core to j 5 L for the outer layer 1see
Fig. 12. The jth layer has an outer diameter rj. The
material of this jth layer is characterized by magnetic
and electric capacities µj and ej, respectively, a com-
plex refractive index mj, and a local wave number kj.
The external medium, denoted by a subscript 0, is
assumed to be nonabsorbing.
B. Incident Wave
In the BSP expression 3Eq. 1324, we have to choose the
Ricatti–Bessel functions Cn1kr2, which are the only
ones to be defined at the coordinate center r 5
0. Furthermore, the description of the incident wave
in spherical coordinate systems is the same as in the
GLMT, as it does not depend on whether the sphere is
stratified or not. In particular, the expansion coeffi-
cients cn
m may be expressed in terms of beam-shape
coefficients 1BSC’s2 gn,TM
m and gn,TE































0 m 01cos u2exp1imw2, 1202
in which the coefficients cn
pw are specific to the plane-
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0 m 01cos u2exp12imw2
3 sin ududwd1kr2. 1232
The BSC’s may also be evaluated by the use of more
efficient approaches: the finite-series method20 and
the localized approximation,21 the latter’s having
recently receiving a rigorous formal derivation.22,23
Between these different methods, the localized ap-
proximation is the most efficient to carry out numeri-
cal computations on desktops computers.
Applying Eqs. 192–1192 to Eq. 1202 and adding the
expressions for the TM and the TE waves, we find the
whole set of incident-field components:
Er
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0 m 01cos u24exp1imw2, 1262
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2 mgn,TE
m C8n1k0r2Pn
0 m 01cos u24exp1imw2, 1292Fig. 1. Geometry of the stratified sphere.
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BSP’s for the scattered wave are built by the use of the
function jn1kr2 in Eq. 132 because they are the only ones
that generate an outgoing spherical wave. These






























0 m 01cos u2exp1imw2. 1332
Similar to above, we apply Eqs. 192–1192 to Eqs. 1322
and 1332 to obtain the scattered-field components:
Er
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0 m 01cos u24exp1imw2. 1392
D. Internal Waves
For the internal wave that corresponds to the
core 1 j 5 12, we must use only Cn1kr2 in Eq. 132 as for
the incident wave, jn1kr2 not being defined for
r 5 0. Conversely, for the other internal waves
1 j 5 2, . . . , L2, both Cn1kr2 and jn1kr2 are allowed.




























mCn1kjr2 1 f jn
mxn1kjr24
3 Pn
0 m 01cos u2exp1imw2, 1402
in which we introduce, from future numerical consid-
erations, the functions xn1kr2 instead of jn1kr2, where
the functions xn1kr2 are related to the previous Ricatti–
Bessel functions by
Cn1kr2 5 jn1kr2 2 ixn1kr2. 1412
Furthermore, for the core,
e1n
m 5 f 1n
m 5 0. 1422
The internal-field components are then found to be
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3 tn
0 m 01cos u26exp1imw2, 1452
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3 Pn
0 m 01cos u26exp1imw2. 1482
BSP’s and field components for the scattered and the
internal waves involve sets of unknown coefficients,
in particular the scattering coefficients An
m and Bn
m.
All these coefficients may be determined by the invok-
ing of boundary conditions.
4. Boundary Conditions
We first consider boundary conditions at the surface
of the sphere, i.e., the tangential continuity of the
electric and the magnetics fields at 1r 5 rL2. These
conditions are expressed by
VLu,X1kLrL2 5 V u,X
i 1k0rL2 1 V u,X
s 1k0rL2, 1492
in which V stands for E or H and X stands for TM or
TE. Only the u components are considered, as w
components lead to the same set of relations as u
components do, as already checked above. From the
field components derived in Section 3, we then obtain,
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m C8n1k0rL2 2 Bn
mj8n1k0rL2. 1532





m, j 5 1, . . . , L, are related by internal
boundary conditions. We can determine them by
writing the tangential continuity of the electric and
the magnetic fields at the surfaces separating the jth
layer and the j 2 1th layer, j 5 2, . . . , L. In
particular, at the surface that separates the core
1 j 5 12 and the first layer 1 j 5 22, we have
V1u,X1k1r12 5 V2u,X1k2r12, 1542









































m C8n1k2r12 1 f 2n
m x8n1k2r124.
1582
More generally, the boundary conditions between the
jth layer and the j 2 1th layer, j 5 3, . . . , L, are
expressed as

















































mC8n1kjrj212 1 f jn
mx8n1kjrj2124. 1632
5. Solving Boundary Conditions
A. Scattering Coefficients
Let us solve the set of boundary conditions to deter-
mine unknown expansion coefficients of the BSP’s.







, xj 5 kjrj, 1642















We also introduce two ratios of internal coefficients,








































































3C8n1xj212 2 R1 j212nx8n1xj2124






3Cn1xj212 2 R1 j212nxn1xj2124
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mjn1MLxL24, 1772
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m C8n1MLxL2 2 Bn
mj8n1MLxL24. 1792
Manipulating the ratios of the above equations, e.g.,
Eqs. 1682@1692, 1722@1732, and 1762@1772 and introducing









we obtain two sets of recurrent relations for the
determination of the scattering coefficients An
m and
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Bn




Starting from the core of the sphere at which the two
ratios of internal coefficients and the functions Hn1x12
and Kn1x12 are known, we can now use these recurrent
relations to evaluate the scattering coefficients.







where the scattering coefficients an and bn are actu-
ally those which appear in the case in which the
incident wave is a plane wave 1see, for instance, Wu
and Wang242. Equations 1852 and 1862 are also for-
mally identical with those obtained within the frame-
work of the GLMT for homogeneous spheres, in which
an and bn are the scattering coefficients of the LMT.
This remark leads to two important consequences.
First, from a formal point of view, all the GLMT
expressions that concern external waves, i.e., scat-
tered intensities and cross sections, including radia-
tion-pressure cross sections, remain valid. The only
difference is the change of the meaning of the scatter-
ing coefficients an and bn. Second, to adapt any
GLMT code to the present case under study, it is
required that only the evaluation of these scattering
coefficients be modified.
In particular, the scattered electrio-field compo-









in which the generalized amplitude functions S1 and
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m Pn
0 m 01cos u24
3 exp1imw2. 1902
These expressions are indeed formally identical to
those established within the framework of the GLMT
for the homogeneous sphere.8,9
B. Internal-Scattering Coefficients
From Subsection 5.A, we know the scattering coeffi-
cients An
m and Bn
m and also all the internal coefficients
ratios denoted by Rjn and Qjn. Then, it is shown that
we can evaluate the internal coefficients for each
internal TM wave by using Eqs. 1732 and 1772 and,
starting from the outer surface of the sphere, with the
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Similarly, for the internal TE waves, we start from
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As we may have expected, BSC’s appear in the
expressions for cLn
m and dLn
m but not in the expressions
for the other coefficients, as the outer layer is the only
one that owns a boundary with an external surround-
ing space. It is then readily established that Eqs.











m 5 2R1 j212nc1 j212n
m , j 5 L, . . . , 2. 1932
in which cLn and cjn are the internal coefficients for
the plane-wave case, which can be established, start-
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Equations 1932 furthermore show that coefficients
c1 j212
m can be rewritten in an iterative form:
c1 j212n
m 5 gn,TM
m cLnc1L212n · · · c1 j112ncjn, 1962
which is identical to the case of plane-wave illumina-
tion except for the appearance of a multiplicative
factor gn,TM
m . Equations 1922 can be easily processed in
a similar way.
6. Numerical Results
This section is devoted to the discussion of the pro-
gramming strategy to compute the scattering coeffi-
cients An
mBn
m, followed by exemplifying results con-
cerning 112 scattering diagrams and 122 radiation
pressure.
A. Programming Strategy
Various programming strategies for computing the
scattering coefficients of a multilayered sphere illumi-
nated by a plane wave have been developed. In this
paper we follow the technique of Wu and Wang.24
Other strategies are possible, e.g., those developed by
Bhandari25 and Kai et al.17,26 We do, however, insist
that it is not the purpose of this paper to compare the
advantages and the limitations of each strategy exten-
sively. In particular, the choice of a numerical strat-
egy to compute the scattering coefficients does not
have any influence on the main part of the work
presented in this paper, which is to extend the GLMT
to the case of multilayered spheres.
The Riccatti–Bessel functions have asymptotic be-
havior, even for a reasonably sized parameter; their
module can overflow the capacity of any computer.
This behavior is well known from people who have
worked on the homogeneous model. Nevertheless
the stratified model requires a recurrent algorithm on
these functions. Then great attention should be
paid to overcoming any numerical source of error.
For this task Eqs. 1812–1842 can be reformulated in a
form compatible with their numerical calculation.
Following Wu and Wang,24 rather than directly com-
puting the Ricatti–Bessel functions, we can introduce
their logarithmic derivative and ratios, computed by
















The recurrent relations 1812–1842 for evaluating the
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scattering coefficients An
m and Bn









31z2, Cn1z2@xn1z2, and Cn1z2@jn1z2 are
available from Refs. 7 and 24. On the basis of the
above algorithms, a FORTRAN subroutine has been
written to compute the an and bn coefficients for the
stratified sphere and to incorporate them into a
GLMT code. Some tests have been made for the
plane-wave case, to compare with the literature, a
good agreement has been found with Refs. 6, 7, 17,
and 24.
B. Scattering Diagrams
Figure 2 displays scattering diagrams, in the case of
an electric field’s vibrating in the plane 1XOZ2 along
1OX2, for a water droplet 1m1 5 1.33 2 0.0i2, a carbon
sphere 1m1 5 1.6 2 0.59i2, and a carbon sphere sur-
rounded by a water coating with a ratio of its inner to
outer radius equal to q 5 1@2. The particle outer
diameter is 10 µm. Two kinds of incident beam are
considered, a plane wave and a Gaussian beam with a
beam-waist diameter of 20 µm, i.e., the beam diam-
eter is twice the outer particle diameter. The imping-
Fig. 2. Scattering diagrams for parallel polarization by a water
droplet, a carbon sphere, a water-coated sphere 1q 5 1@22 by
plane-wave and Gaussian-beam illuminations: l 5 0.6328 µm,
2v0 5 20 µm, d 5 10 µm, X 5 0, Y 5 0, Z 5 0, m1 5 1.33 1 0.0i,
m2 5 1.6 2 0.59i.
e1n
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ing beams have a wavelength of 0.6328 µm. The
particle center is located at the beam-waist center.
In this case the Gaussian-beam illumination coin-
cides with the plane-wave predictions. On the other
hand, coated-sphere patterns are intermediary be-
tween the two homogeneous-sphere patterns. How-
ever, for a scattering angle smaller than approxi-
mately 20°–25°, the scattering patterns of the coated
particle are close to those of the homogeneous carbon-
particle scattering diagram, whereas, conversely, for
a scattering angle larger than 45°, they are close to
the homogeneous water-droplet case. The behavior
can be explained as follows:
x In the forward direction 1u , 20°2, the contribu-
tion of diffraction does not depend on the particle
material, and the refracted contribution is due to the
rays with the smallest impact parameter, i.e., to the
rays impinging on the carbon core.
x For large scattering angles 1u . 45°2, the main
contribution is due to the rays with a large impact
parameter, i.e., to the rays traveling through the
water coating or being reflected by this shell.
Figure 3 shows the evolution of the scattering
diagrams of the coated particle in the Gaussian-beam
case for three locations along the 1OX2 axis in the
beam-waist plane, i.e., one at the beam-waist center
1X 5 02 and the two others at off-axis locations
1X 5 610 µm2, exhibiting the influence of the Gaussian-
beam character.
Figure 4 displays scattering diagrams for parallel
polarization of a multilayered sphere described by
mj 5 m1 1 0.51mL 2 m1211 2 cos pt2, t 5 1 j 2 12@
1L 2 12, j 5 1, . . . , L, m1 5 1.43 1 i0.0, mL 5 1.33 1
i0.0, and xj 5 x1 1 1xL 2 x121 j 2 12@1L 2 12, where
x1 5 0.001xL, xL 5 59.4, L 5 100. Two kinds of
incident beam are considered: 112 a plane wave and
122 a Gaussian beam with a beam-waist diameter
equal to the particle outer diameter. The impinging
beams have a wavelength of 0.5145 µm. The particle
center is located at the beam-waist center.
For the plane-wave illumination, the scattering
diagram obtained here with L 5 100 is similar to the
one obtained by Kai et al. in Fig. 7 of Ref. 17, with L 5
6000. Note that the case considered here already
leads to a radius increment for the stratification of
less than l@10.
C. Radiation Pressure
Figure 5 displays radiation-pressure cross section in
the 1OZ2 direction, Cpr,Z versus particle locations
along 1OX2 in the beam-waist plane. Several two-
layered particles with a carbon core and a water
coating are considered 1q 5 0.5, . . . , 0.92. The limit
case of a pure water 1q 5 02 or carbon 1q 5 12 particle
is also displayed 1to check the results of our new
GLMT code for multilayered spheres, we obtained
Fig. 3. Scattering diagrams for parallel polarization by a water-
coated carbon sphere 1q 5 1@22 for a Gaussian-beam illumination
versus its position along the 1OX2 axis: l 5 0.6328 µm, 2v0 5 20
µm, d 5 10 µm, Y 5 0, Z 5 0, m1 5 1.33 1 0.0i, m2 5 1.6 2 0.59i.
Fig. 4. Scattering diagrams for parallel polarization by a multilay-
ered sphere: mj 5 m1 1 0.51mL 2 m1231 2 cos1pt24, t 5 1 j 2 12@
1L 2 12, x1 5 0.0001, xL and xj 5 x1 1 1xL 2 x121 j 2 12@
1L 2 12, j 5 1, . . . , L, where x1 5 0.001 xL, xL 5 59.4, m1 5 1.43 1
i0.0, mL 5 1.33 1 i0.0, L 5 100. Plane-wave and Gaussian-beam
illuminations l 5 0.5145 µm. The beam-waist diameter is equal
to the particle outer diameter, with X 5 0, Y 5 0, Z 5 0.
Fig. 5. Radiation-pressure cross sections Cpr,Z versus particle
locations along 1OX2 for several ratios of the water-coating radius
to the carbon-core radius, with Gaussian-beam illumination.
Parameters are the same as those of Fig. 3.
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them by using a classical GLMT program for a
homogeneous sphere272. The other parameters are
the same as for the scattering diagrams of Figs. 2
and 3.
The scattering cross sections Cpr,Z are maximum for
X 5 0, i.e., for a central position of the particle with
respect to the beam axis. The scattering cross sec-
tions roughly increase with increasing absorbing core
diameter. These behaviors can be explained as fol-
lows:
x For particles with a small absorbing core, the
rays impinging on the particle with a small impact
parameter are essentially refracted through the par-
ticle, giving a small amount of momentum quality to
the particle in the 1OZ2 direction, or are reflected.
Figure 2 shows that the water coating increases the
backward scattering 1reflection2, which corresponds
to a higher momentum transfer efficiency. Thus
here we can distinguish two competitive effects for
decreasing or increasing the radiation cross section
Cpr,Z.
x For particles with a large absorbing core, the
rays impinging on the particle with a small impact
parameter are not refracted in forward scattering but
essentially are absorbed, giving a high momentum
quantity to the particle in the 1OZ2 direction. Further-
more, the water coating still increases the backward
scattering and then the radiation pressure in the OZ
direction.
The above explanation is qualitative and has to be
extended more carefully in a future work. Neverthe-
less, it may explain why, in Fig. 5, Cpr,Z is higher for
the particle defined by q 5 0.9 than for the carbon
sphere; the thin water coating seems to enhance the
radiation pressure in the OZ direction more than if it
were a carbon outer surface. To ensure that it was
not a numerical problem, we checked this effect by
comparing the results obtained for a particle defined
with q 5 0.999 and from the pure carbon particle.
Indeed the two data sets fitted very well.
Figure 6 displays radiation-pressure cross section
Cpr,X, versus particle location along 1OX2 for the same
conditions as above. Here the transverse radiation-
pressure cross-section patterns show that, for the
carbon sphere, radiation-pressure forces drive the
particle out of the beam. Conversely, for a water
droplet, the transverse radiation-pressure forces drive
the particle to the position X 5 0. These effects for
homogeneous particles are now classical.27,28 The
radiation-pressure cross sections for the two-layered
sphere are intermediary between those of the carbon
and the water spheres. Thus, with q 5 0.7375 for
instance, the radiation-pressure cross-section pat-
terns become very flat when compared with the other
behaviors, i.e., there is almost no more transverse
radiation-pressure effects in this direction.
Figure 7, as a last example of Gaussian-beam
effects on the radiation-pressure patterns of a strati-
fied sphere, displays radiation-pressure cross section
Cpr,X versus particle location along X for a sphere
1m 5 1.22, with an air core 1q 5 0.952, in air. The
Gaussian beam, particle outer radius, and location
are the same as in the cases studied above.
The radiation-pressure pattern is that of a reflect-
ing particle for 2.1026 m , 0X 0 , 4.1026 m and
corresponds to the radiation-pressure pattern of a
refractive particle for 24.1026 m , X , 4.1026 m.
The beam center is highly unstable for the particle,
i.e., the transverse radiation-pressure forces in the
1OX2 direction drive the particle out of this position.
Conversely, the radiation-pressure forces tend to main-
tain the particle at X 5 68.1026 m, i.e., there are two
symmetrical stable positions for the particle accord-
ing to the radiation-pressure cross section in the 1OX2
direction.
7. Conclusion
We have established the theory of interaction be-
tween a multilayered sphere and an incident arbi-
trary beam by generalizing both 112 the theory of
Fig. 6. Radiation-pressure cross sections Cpr,X versus particle
locations along 1OX2 for several ratios of the water-coating radius
to the carbon-core radius with Gaussian beam illumination.
Parameters are the same as those of Fig. 3.
Fig. 7. Radiation-pressure cross sections Cpr,X for a two-layered
particle 1q 5 0.952 versus its location along X with Gaussian-beam
illumination. Parameters are the same as those of Fig. 3, except
m1 5 1.0 1 0.0i, m2 5 1.2 1 0.0i.
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interaction between a multilayered sphere and a
plane wave and 122 the theory of interaction between a
homogeneous sphere and an arbitrary beam 1GLMT2.
We take the incident beam shape into account by
introducing beam-shape coefficients gn,X
m which are
identical with those of the GLMT. Exemplifying
numerical results have been presented concerning 112
scattering diagrams and 122 radiation-pressure forces.
It is believed that the theory will allow many applica-
tions, for instance, in the field of optical particle sizing
and characterization.
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Size, velocity, and concentration in suspension
measurements of spherical droplets and cylindrical jets
Fabrice Onofri, Laurence Bergougnoux, Jean-Luc Firpo, and Jacqueline Misguich-Ripault
The principle of an optical technique for simultaneous velocity, size, and concentration in suspension
measurements of spherical droplets and cylindrical jets is proposed. This technique is based on phase
Doppler anemometry working in the dual burst technique configuration. The particle size and velocity
are deduced from the reflected signal phase and frequency, whereas the amplitude ratio between the
refracted and the reflected signals is used for measuring the concentration of small scatterers inside the
particles. Numerical simulations, based on geometrical optics and a Monte Carlo model, and an exper-
imental validation test on cylindrical jets made of various suspensions, are used to validate the principle
of the proposed technique. It is believed that this new technique could be useful in investigating
processes in which liquid suspensions are sprayed for surface coating, drying, or combustion applications.
© 1999 Optical Society of America
OCIS codes: 290.4210, 120.3180, 120.5820, 280.2490, 290.7050.
1. Introduction
Numerous industrial processes use transport pow-
ders as liquid suspensions before spraying them for
surface-coating, drying, or combustion applications.
Among the most important parameters suitable for
controlling these processes, conventionally we find
droplet size, velocity distributions, and also droplet
concentration in suspension ~i.e., a liquid containing
small scatterers!. Experimentally an optical tech-
nique such as phase Doppler anemometry ~PDA!,
which is now a well-established particle-sizing and
velocity technique for studying two-phase flows,
seems to be a good candidate for obtaining the first
two characteristics. Nevertheless some previous re-
search on sizing paint sprays1 or food-drying process-
es2 has shown there are undesirable effects from the
presence of scatterers inside a droplet, such as a
spread in the size distributions of measured droplets
or totally irrelevant size measurements for a high
concentration of droplets in scatterers. Some solu-
tions with severe limitations have been proposed for
this problem: ~1! collection angles in which addi-
tional scattering from scatterers is expected to be
insignificant,1 ~2! near IR laser beams to reduce the
size parameter of scatterers,2 ~3! off-line reconstruc-
tion algorithms and calibration experiments.3 Mea-
suring the droplet concentration in scatterers was
beyond the scope of these contributions, which were
focused on improvements in heterogeneous droplet-
size measurement.
The purpose of this research is to introduce a new
approach based on PDA for accurate on-line sizing of
optically heterogeneous spherical and cylindrical
particles in addition to measurement of the particle
concentration in scatterers. For convenience we
consider here only heterogeneous particles made of a
liquid suspension of solid particles ~scatterers! of
known diameter and refractive index. Nevertheless
the principle of the proposed technique could also be
applied to the diagnosis of various kinds of heteroge-
neous particle ~solid particles with small solid inclu-
sions as well as liquid droplets with gaseous or liquid
inclusions!.
In Section 2 we introduce the basic principle of the
proposed technique. In Section 3 we present the two
models developed to evaluate the expected perfor-
mance of this technique based on geometrical optics
and a Monte Carlo approach. Three ways to elimi-
nate particle trajectory effects on the concentration
measurements occurring for spherical particles are
proposed. In Section 4 we present the experimental
The authors are with the Institut Universitaire des Syste`mes
Thermiques Industriels, Unite´ Mixte de Recherche associe´e au
Centre National de la Recherche Scientifique No. 6595, Universite´
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Marseille, France. The e-mail address for F. Onofri is Onofri@
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setup developed to validate the principle of this tech-
nique and the models. In Section 5 we present nu-
merical and experimental results. Section 6
contains a discussion of the application range of this
technique and of future improvements. Our conclu-
sion is given in Section 7.
2. Principle
A. Basic Principle of the Dual Burst Technique
When PDA works in a dual burst operating mode
~i.e., the optical probe volume is reduced to a size
smaller than the mean particle size! two Doppler
signals are detected for each particle that crosses the
probe volume: a refracted and a reflected signal.4
In such conditions the real part of the particle refrac-
tive index5 can be deduced from the phase of the
reflected signal, and the imaginary part,6 from the
amplitude ratio between the two signals. The par-
ticle diameter and velocity are deduced from the
phase and the Doppler frequency of the reflected sig-
nal ~see Fig. 1!. In this figure, following van de
Hulst notations,7 reflected rays are referenced as rays
with p 5 0 and refracted rays as rays with p 5 1.
See the references cited by Onofri et al.5,6,8 to obtain
a full description of this technique including some
experimental applications for particle-material rec-
ognition, particle-mixing fraction measurements, or
the diagnosis of coated particles.9
B. Diagnosis of Heterogeneous Particles
In the PDA principle, for homogeneous particles and
for a plane-wave illumination, one can easily opti-
mize the optical setup parameters to select a domi-
nant scattering mode,10 mainly refraction or
reflection. This step is fundamental in obtaining
linear phase–diameter relationships and in limiting
trajectory effects ~TE’s!.11,12 According to geometri-
cal optics ~GO! the rays refracted and reflected by a
particle that reaches the detectors are well defined
mainly according to the particle’s refractive index
and the detectors’ location and solid aperture angle.
When the particles are no longer homogeneous,
additional scattering processes occur inside the par-
ticles. The selection of a dominant scattering mode
becomes almost impossible with a conventional sys-
tem. One major feature of the operating mode of the
dual burst technique ~DBT! is that during the parti-
cle trajectory in the probe volume the different scat-
tering processes are delayed in time owing to the
successive illumination of the different impact pa-
rameters ~y0 and y1 in Fig. 1!. Thus, owing to the
small size of the optical probe volume, one can expect
the phase and the amplitude of the reflected signal to
be unperturbed by additional internal scattering and
accurate size measurements to be possible. Con-
versely, one can expect the initial refracted rays by
the particle to be sensitive to the presence of any
scatterers inside the particle ~see Fig. 2!. The prin-
ciple of the proposed technique, for the scatterer con-
centration measurement, is to attribute the
attenuation of the refracted signal amplitude, com-
pared with the reflected signal, to an apparent ex-
tinction phenomenon7 that can be related to the
concentration of the scatterers inside the particle.
Intensity-measuring-based techniques are not usu-
ally considered convenient for diagnosing local struc-
tures in two-phase flows. The light intensity that is
collected by the detectors is affected at the same time
by the phenomenon being studied and a great many
external factors ~laser beam attenuation, deviation of
the optical detector gain, etc.! that could vary in a
complex way in time and space. A second major
feature of the DBT is that the reflected and the re-
fracted signals experience almost the same external
perturbations. Thus the amplitude ratio of these
two signals is almost equivalent to an on-line ampli-
tude calibration. The reference signal, the reflected
signal, is delayed in time by only a few microseconds
or milliseconds, depending on droplet velocity and
size. This feature leads to significant improvement
in the reliability of intensity-based measurements6
compared with the previous techniques that were de-
veloped in the 1970’s to deduce the particle size from
the Doppler signal’s pedestal ~see Ref. 13 for a de-
tailed review!.
Fig. 1. Schematic of the principle of the DBT for simultaneous
measurement of the complex refractive index, size, and velocity of
spherical particles in flow. D, m, and K are the particle diameter,
the real part of the particle material refractive index, and the
particle material absorption coefficient at the laser wavelength,
respectively.
Fig. 2. Attenuation of the refracted signal, by internal scattering
by small scatterers, used to deduce the suspension volume concen-
tration Cv.
4682 APPLIED OPTICS y Vol. 38, No. 21 y 20 July 1999
3. Models
A. Geometrical Optics with Apparent Extinction
Assuming a suspension of low concentration inside
the particle, and thus a single-scattering mode, the
attenuation of the refracted rays or apparent extinc-
tion follows the Beer–Lambert law, which, for a max-











max is the maximum of the refracted signal
when the concentration in scatterers is equal to zero.
K, for absorbing particles,6 corresponds to an absorp-
tion term ~related to the refractive-index imaginary
part k as K 5 4pkyl!, which corresponds here to an
apparent extinction efficiency factor,7 K 5 NCsca z N
is the number of scatterers in the suspension per
volume unit, and Cv corresponds to the volume con-
centration in scatterers. Csca is the scattering cross
section of individual scatterers in suspension with
diameter d and real refractive index m9 for wave-
length lym, where m is the refractive index of the
liquid in which the scatterers are in suspension; it is
assumed to be real ~although an absorption term
could be taken into account!. L is the path inside the
particle of the refracted rays that are scattered in the
detector’s direction6 with L 5 D sin~ty9!. D is the
particle diameter. ty9, the angle defined in Fig. 1,
depends mainly on the particle refractive index and
the detector’s direction u. The validity of Eq. ~1! is
limited in two ways: The optical thickness of the
particle must be small ~typically NCscaL # 1 or 2,
depending on the author considered! to be in the
single-scattering mode, and the term I1,K
max must be
due only to refracted rays that have followed a direct
path through the particle without scattering by sus-
pension. The first condition limits the refracted ray
attenuation to less than '63–90% ~see Fig. 10 in our
case!. Thus, because the attenuation mainly de-
pends simultaneously on the particle and the scat-
terer diameters and on the suspension concentration
in scatterers, the application range of this equation is
expected to be severely limited. To satisfy the sec-
ond condition, the optical thickness of the suspension
must be small and the refracted rays must be col-
lected into the smallest possible solid angle around
the nominal refracted ray direction. Note that this
last condition is better satisfied when one is consid-
ering suspensions of small scatterers7 ~compared
with the laser wavelength! because the light dif-
fracted by these scatterers is not as strongly concen-
trated in the forward direction as it is by scatterers
with large parameters.
In Eq. ~1! the amplitude of the nominal refracted
rays, which cannot be obtained directly for a particle
in flow, can be calculated from measuring the maxi-
mum amplitude of the reflected signal. With GO,
the relationship between these two quantities can be
calculated. For a point detector, if we use Fresnel’s
amplitude coefficients,7 ε1 and ε2, and include a di-
vergence term to account for the curvature of the












Thus, with Eqs. ~1! and ~2!, the particle concentration
in small scatterers can be deduced, provided that we












B. Correction for Trajectory Effects on the Amplitude
Ratio
In the so-called modified standard ~see Fig. 3! or pla-
nar phase Doppler geometries ~see Refs. 8, 14, and 15,
for a detailed review!, TE’s have negligible effects on
phase and thus on diameter measurements when the
particles move along the expected main direction.8
But the ratio of the refracted to the reflected signal
amplitude changes significantly with particle loca-
tions perpendicularly to the expected main direction6
~these TE’s occur for positions along the OX axis in
the case of a modified standard geometry! ~see Fig. 3,
where a, f, and c are the so-called half-beam, off-
axis, and elevation angles!. In the following the cor-
rection for these TE’s is discussed.
Let us consider that, for a modified standard ge-
ometry ~that we recommend for use with the DBT
and spherical particles when possible!, the intensity
profile in the optical probe volume along the OX axis
is of the form
I~x! 5 I~0!exp@22~xyvx!
2#, (4)
Fig. 3. Phase Doppler modified standard geometry. Three de-
tectors D~i! are considered with i 5 1–3. The polarization of the
laser beams is parallel. ~The electric vector E is parallel to OY.)
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where vx is the radius of the laser beam waist ~almost
equivalent to the probe volume diameter! in the OX
direction and I~0! is the maximum probe volume in-
tensity along the beams’ axis. If we assume a col-
lection unit with two symmetrical detectors
@superscript ~i!, with i 5 1 and 3; see Fig. 3#, the
amplitude of the low-pass filtered Doppler signals for
refraction and reflection are
I1,K
~i!~x! 5 I~0!g~i!I1,K





max exp@22~x 6 x0!
2yvx
2#, (6)
where 6 indicates that in Eq. ~5! the sign is positive
for detector 3 and negative for detector 1 and in Eq.
~6! negative for detector 3 and positive for detector 1
~see Fig. 4!. The term g~i! corresponds to the elec-
tronic gain of each detector, which is expected to be
linear. The terms x1 and x0 are the lateral impact
parameters defined in Fig. 4 with x1 5 D cos~tx! and
x0 5 D cos~cy2!, where tx is deduced by solving the
transcendental equation
c 5 2tx 2 2 cos
21@cos~tx!ym#. (7)
We assume here that the variation of the Fresnel
coefficients with the particle trajectory is negligible
because, in conventional PDA systems, the displace-
ment of the particle in the optical probe volume is
small compared with the distance between the detec-
tors and the optical probe volume. To obtain expres-
sions independent of the gain of each detector and the
laser beam intensity, we can calculate the ratio of the
maximum amplitude R~i! of the refracted and the





max exp$22@~x 6 x1!
2
2 ~x 6 x0!
2#yvx
2%. (8)
Now we sum the logarithm of the amplitude ratio





max G 2 2Fx12 2 x02vx2 G . (9)
Finally, for the particle-volume concentration in scat-
terers, we found an expression independent of the









1 2H@cos2~tx! 2 cos2~cy2!#D2vx2 JD . (10)
Finally, three ways to eliminate trajectory effects on
the amplitude ratio can be identified:
~1! When the logarithm of the amplitude ratio of
the refracted to the reflected signal from two sym-
metrical detectors ~as they are usually in common
PDA systems! is summed, Eq. ~10! can be used to
deduce the particle concentration in suspension di-
rectly whatever the particle position along the OX
axis, the gain of each detector ~provided that it is
linear!, and the attenuation of the laser beams.
~2! When the amplitude ratio of the refracted to the
reflected signal from a single detector located in the
scattering plane ~c 5 0! is used, provided that the
detector aperture along OX can be considered small,
the last term in Eq. ~10! ~i.e., the correction term for
TE! is equal to zero ~tx 5 tx9 5 py2, x1 5 x0 5 0, R
~1! 5
R~3!!. Equation ~10! is equivalent to Eq. ~3! and the
particle concentration in suspension can be deduced
simply from Eq. ~3!.
~3! When vx 3 `, the correction term in Eq. ~10!
vanishes. This condition is equivalent to using an
elliptical probe volume ~a longer axis along OX!
rather than the usual Gaussian probe volume. This
can be done by using laser sheets to form the probe
volume.8 In such conditions Eq. ~10! is equivalent to
Eq. ~3! and the scatterer concentration can be de-
duced simply from measuring the particle diameter D
from the phase of the reflected signal and the ampli-
tude ratio I1,K
maxyI0
max ~from a single detector!.
C. Monte Carlo Model and Multiple Scattering
When the concentration of scatterers increases inside
the particle, multiple scattering may become a dom-
inant phenomenon and the Beer–Lambert approach
developed above is expected to decline. Thus, to
take this effect into account, a Monte Carlo16 ap-
proach has been developed. This approach has been
developed to predict the scattering properties of a
slab, a cylindrical ~with infinite length! particle, and
a spherical particle composed of a liquid suspension
of small scatterers. Owing to experimental consid-
erations ~see Section 4! and to save space, the model
described here is only for a cylindrical particle and a
planar geometry. ~In Fig. 3 the jet axis is along OY,
its trajectory is along OX, and the elevation angle c is
almost equivalent to a scattering angle, f 5 0.!
To describe the suspension, we consider a collection
of randomly distributed scatterers inside the particle.
Fig. 4. For a modified standard geometry two symmetrical detec-
tors can be used to eliminate trajectory effects on the signal am-
plitude ratio occurring for spherical particles, depending on their
position along the OX axis.
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Thus the mean free path l˜ for a ray ~a pencil of light7!
between two scatterers is given by l˜ 5 1yNCsca. Ta-
ble 1 gives an overview of the evolution of this last
parameter with the scatterers’ size. The probability
density when a ray goes a distance l between two
scatterers is P~l ! 5 exp~2lyl˜!yl˜. The simulation pro-
cedure is then divided into four steps:
~1! The scattering diagram of one scatterer inside
the suspension is calculated by use of the Lorenz–Mie
theory with parameters lym, m9, d and for a partic-
ular polarization. A monodisperse size distribution
is assumed here for the scatterers. ~A polydisperse
size distribution could also be taken into account.! A
look-up table of the probability for an incident ray to
be scattered in the direction c is then created.
~2! Along the OX axis from 2Dy2 to Dy2 more than
ni impact parameters are defined and the paths of the
corresponding rays impinging on the particle are fol-
lowed until they leave the particle, or until they ex-
perience nr internal reflections with the particle–air
interface. Fresnel’s coefficients are used to calculate
the intensity of reflected and refracted rays at the
particle interface for a particular polarization. After
a path l given by the probability density P~l ! the ray
is scattered by a scatterer in the direction deduced
from the look-up table. For each impact parameter,
we consider more than np rays to obtain a represen-
tative sample. At this step the particle ~with inter-
nal scatterers! scattering diagram is obtained for
ninrnp initial rays.
~3! A table is created with ray-impact parameters
as inputs and the scattering directions, the number of
collisions, the total path length of each ray, etc. as
outputs. This table is used to provide various sub-
sequent statistical and integrated quantities. In the
present case a rectangular aperture is simulated for
the PDA detectors by integration of the intensity of
the different rays across the defined solid aperture
angles. The half-angle a between the two laser
beams is also taken into account by adding the col-
lected rays at the two equivalent scattering angles
~for the planar geometry c 6 a!.
~4! To simulate the Gaussian intensity profile in
the probe volume and a particle trajectory along the
OX axis, the intensity of each ray collected by the
detector is weighted by a sliding Gaussian function.
Each signal is then fitted by a Gaussian interpolating
function to find its maximum.
4. Experimental Setup and Procedure
For precise control of the suspension concentration
and the experimental facilities, tests of the proposed
technique were carried out on cylindrical jets ~one
circular cross section! rather than spherical particles.
Note that the principle of absorption measurements
of flying droplets has been validated previously.6 In
addition, it has been shown that PDA can be used
with no particular problem to size small17 or large8
cylindrical particles with axes perpendicular to the
beam planes. The only modification necessary is the
use of planar geometry for the optical setup.
In the experimental setup the jet was fixed. To
simulate a particle trajectory, and thus produce the
required two signals, a rotating mirror was used to
shift the probe volume ~see Fig. 5!. The trajectory
radius described by the probe volume was sufficiently
large to ensure that the particle trajectory deviation
was less than 0.05° from the direction perpendicular
to the fringes. The raw Doppler signal output from
a one-component Aerometrics, Inc.18 system ~based
on a 10-mW He–Ne laser! was stored in an 8-bit
digital oscilloscope and read out to a PC for further
analysis ~see Fig. 8!. To reduce the solid detector
angles a mask was placed in front of the receiving
aperture. The optical parameters of the phase
Doppler system are summarized in Table 2.
The cylindrical jet was made of suspensions of
spherical polystyrene particles in water ~latex!. The
initial solutions, with 10% volume concentration,
from Bangs Laboratories, Inc.19 were diluted with
distilled and microfiltered water to obtain solutions of
lower concentrations. Five latex particle sizes were
used, d 5 0.06, 0.35, 0.61, 1.60, 3.30 mm. Polysty-
rene has a refractive index of 1.588 for l 5 0.6328
mm. In an ambient temperature its relative refrac-
tive index to water is 1.192. Owing to the latex den-
sity, r 5 1.050 gyml, and agglomerating internal
forces, solutions were put in an ultrasonic system
before use. To produce the jet, the liquid suspen-
sions were ejected from a syringe through a needle
with known internal diameter ~see Fig. 6!. The
length of the needles was a least 100 times their
diameter, which was expected to be sufficient to ob-
tain a fully developed flow at the needle output. The
Table 1. Optical Characteristics of Various Latex Suspensionsa
Parameters
Latex Particles’ Diameter d ~mm!
0.06 0.35 0.61 1.6 3.3
N ~m23! 6.97 3 1020 4.26 3 1018 7.90 3 1017 4.46 3 1016 5.09 3 1015
Csca ~m
2! 2.74 3 10218 3.17 3 10215 3.27 3 10213 7.36 3 10212 1.68 3 10211
Qsca 9.70 3 10
24 0.0329 1.12 3.66 1.97
l˜ ~m! 827 74 3.9 3.1 12
K ~m21! 1.91 3 103 1.35 3 104 2.85 3 105 3.28 3 105 8.55 3 104
aN, number of polystyrene particles with diameter d and per unit volume; Csca, scattering cross section of the considered particles; Qsca 5
4Cscaypd,2 the corresponding scattering cross-section coefficient; l˜, mean free path for a ray between two scattering processes; K, apparent
extinction coefficient. The parameters are determined for the laser wavelength lym9 and for a volume concentration of Cv 5 10%.
20 July 1999 y Vol. 38, No. 21 y APPLIED OPTICS 4685
stability and the diameter of the liquid jet were con-
trolled and measured with a classical video imaging
and acquisition board system. Figure 7 presents
typical experimental Doppler signals obtained with
this setup from detector 1. The cylindrical jet diam-
eter was measured at 120 mm and was made of a
mixture of 0.35-mm latex particles. From Figs. 7~a!
to 7~f ! the volume concentration varies, Cv 5 0.049,
0.31, 0.75, 1.25, 2.5, and 5%. In Fig. 7~a! the re-
flected signal is shown at left and the refracted signal
is shown at right. As expected, for all concentra-
tions, the amplitude of the reflected signal remains
almost constant, whereas at the same time a strong
decay is observed for the amplitude of the refracted
signal. Note also the appearance of a plateau be-
tween the two signals as the concentration in sus-
pension increases. The refracted signal is almost
unobservable for concentrations of more than 2.5%
in volume.
5. Numerical and Experimental Results
The Monte Carlo simulation procedure was used in
Fig. 8 to calculate the scattered-light intensity by a
110-mm cylindrical jet, which is collected by detector
3 versus the elevation angle c ~here strictly equiva-
lent to a scattering angle, c 5 u, since the half-beam
angle a is set to zero here!. Different suspension
concentrations are considered in this figure for d 5
0.35 mm. The calculations are performed for an in-
cident Gaussian beam ~the jet axis is perpendicular to
the beam axis and the scattering plane! with a 54-mm
diameter, ni 5 5000, nr 5 7, np 5 500. Several
interesting features may be noted in this figure:
~1! The total scattered intensity seems to decrease
as the suspension increases. In fact, the rays that
are scattered by the suspension out of the scattering
plane ~OXZ! have little chance of being scattered
later in the scattering plane and then of being col-
lected by the detector. The finite beam dimension
and the cylindrical shape of the jet also amplify this
effect significantly, since scattered rays tend more
Fig. 5. Schematic of the experimental setup.
Fig. 6. Outline of the region under study along the jet axis.
Fig. 7. Typical raw Doppler signals recorded for a 120-mm liquid
jet with various concentrations in suspension: The Cv is 5 ~a!
0.0049%, ~b! 0.31%, ~c! 0.75%, ~d! 1.25%, ~e! 2.5%, and ~f ! 5%. The
suspension is a mixture of 0.35-mm spherical polystyrene particles
in water ~latex!.
Table 2. Optical particles of the Phase Doppler System used in the
Experiment and for the Numerical Simulations
Laser wavelength, l ~mm! 0.6328
Laser power ~mW! 10
Beam-waist diameter, 2 v0 ~mm! 52
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and more to propagate along the jet axis. For a
plane-wave illumination this phenomenon would not
be visible.
~2! The scattered intensity varies in different
ways with increased suspension concentration,
depending on the scattering angle considered:
strong attenuation in the forward ~c # 30°! and
rainbow ~120° # c # 150°! regions and small atten-
uation for 60° # c # 120°. Thus, from a practical
point of view, to increase the sensitivity of the pro-
posed technique to small concentrations, it is better
to collect the scattered light in the forward region or
in the rainbow region. Conversely, to extend the
dynamic range to higher concentrations, it is better
to collect the scattered light sideways. Note that
these remarks are partial because, to optimize the
proposed technique, the absolute value of the re-
fracted to the reflected signal amplitude as well as
the linearity of the phase diameter relationship
must also be considered.
~3! For the pure water droplet there is qualitative
agreement between the generalized Lorenz–Mie the-
ory ~the Lorenz–Mie theory for Gaussian beam12,20
illumination!, GO, and Monte Carlo predictions.
The proposed models do not take into account diffrac-
tion effects and the phase of the scattered rays.
Thus major discrepancies occur conventionally in the
pure forward, backward, and rainbow regions. They
also underestimate the ripple structure of the scat-
tering diagram predicted by the Lorenz–Mie theory,
which is classically attributed to interference and res-
onance phenomena.
The Monte Carlo simulation is used in Fig. 9 to
simulate the evolution of the Doppler signals when
the jet travels through the probe volume. For a bet-
ter understanding, we have limited the number of
rays in this calculation, i.e., ni 5 3000, nr 5 7, np 5
50. The detector considered here is detector 3; other
optical parameters are equivalent to those used in
Fig. 7. The vertical bars correspond to the collected
rays before the application of the Gaussian sliding
window and the continuous curves to the signal am-
plitude that is obtained later. The evolution of the
amplitude ratio of the reflected and the refracted sig-
nal is in qualitative agreement with that observed
from Fig. 7. The refracted signal attenuation is nev-
ertheless stronger than the one observed in Fig. 7.
This can be simply explained from Fig. 8 by the lower
elevation angle of detector 1 compared with detector
3.
In Fig. 10 the evolution of the amplitude ratio ver-
sus the jet concentration in suspension, which is pre-
dicted by Eq. ~3! and the Monte Carlo model, is
compared with experimental results for detector 1.
The diameter of the latex particles is 3.3 mm, and the
diameter measured for the jet is 120 mm. For low
concentrations ~Cv , 2.5%! the amplitude ratio de-
creases exponentially with increasing concentration
~linear-logarithm scale!. After a transition zone
~2.5 , Cv , 5%! the decay is significantly reduced for
Cv . 5%. Error bars on experimental results repre-
sent the standard deviation measured on the ampli-
tude ratio of more than 1000 signals. Predictions
from Eq. ~3! are in good agreement with experimental
data for Cv , 2.5% ~which corresponds to an optical
thickness of NCscaL , 1.8 and a refracted signal at-
tenuation of 84%!. As expected, this equation is
valid only for particles of small optical thickness, al-
though the value obtained here is rather high. The
qualitative agreement found by comparing Figs. 7
and 9 is confirmed here quantitatively and has been
observed for all experiments. The Monte Carlo ap-
proach is valid over all the concentrations and the
particle diameter considered here.
Figure 11 presents the evolution of the amplitude
ratio between the refracted and the reflected sig-
Fig. 8. Monte Carlo simulations for the light intensity that is
scattered in the OXZ plane by a 110-mm cylindrical particle with
an axis along OY; various scatterer concentrations, d 5 0.35 mm,
ni 5 5000, nr 5 7, np 5 500.
Fig. 9. Monte Carlo simulations for the evolution of the low-pass
filtered amplitude of the phase Doppler signals versus the particle
trajectory in the optical probe volume and for various scatterers
concentrations: Cv is ~a! 0%, ~b! 0.0125%, ~c! 1.25%, ~d! 2.5%,
~e! 5%, ~f ! 10%. D 5 110 mm, d 5 0.35 mm, ni 5 3000, nr 5 7, np 5
50.
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nals measured for a 120-mm jet with increasing
volume concentration. Five scatterer diameters
are considered. In all cases the evolution is linear
up to and including a given concentration. This
limit concentration depends strongly on the scat-
terer sizes: more than 10% for the scatterers of
0.06 mm and '1.25% for the scatterers of 1.6 mm.
This linear evolution corresponds to an exponential
decay of the refracted signal amplitude, in agree-
ment with the law predicted by the GO model, as-
suming a dominant single-scattering process for
particles of small optical thickness. The evolution
of the slopes is also in qualitative agreement with
the apparent extinction coefficients K calculated in
Table 1 ~for a concentration of 10% in volume!. For
higher concentrations the decrease in the ampli-
tude ratio is reduced. Thus the sensitivity at high
concentrations is more limited. In all cases, except
for the smallest scatterers, the amplitude ratio
seems to tend to a limit value. This limit can prob-
ably be attributed to the resolution limit of our
experimental setup, which is a function of the de-
tectors’ sensitivity, the level of digitization, and the
signal-processing efficiency for extracting the re-
fracted signal amplitude from signals with low
signal-to-noise ratios @see Figs. 7~e! and 7~f !#.
According to the principle of the proposed tech-
nique, a significant improvement in the size measure-
ments of heterogeneous particles is expected with the
DBT, because it avoids the detectors’ collecting simul-
taneously the light that is reflected by the particle
and the light that is refracted by the particle and
scattered by the suspension. To illustrate this fea-
ture, Fig. 12 presents a comparison between the mea-
sured diameter, for a jet of 220 mm, from the phase of
the refracted signals and from the phase of the re-
flected signals. Various scatterer sizes and concen-
trations are considered. The evolution of the
corresponding standard deviations is also plotted.
For this jet diameter the reflected signals provide size
measurements with deviations of less than 3% for all
concentrations ~0–10%!. For the refracted signals
this low deviation is obtained only for concentrations
of less than 0.2%; it goes as high as '10–50% for
concentrations of more than '0.75%. Note that the
standard deviation obtained with the refracted sig-
nals would be higher if phase measurements were not
limited in the 0 and 2p range. This last effect limits
artificially the amplitude of the largest standard-
deviation error. ~The refracted signal phase oscil-
lates randomly in a fixed range.! When the phase
oscillates around zero, the measured particle diame-
ter tends to zero ~in Fig. 12, d 5 1.6 and 3.3 mm!;
when it oscillates around 2p, the measured diameter
reaches the maximum diameter authorized by the
phase–diameter relationship ~in Fig. 12, d 5 0.61
mm!. ~The mean diameter measured from the re-
fracted signals goes as high as '600 mm.!
6. Discussion
A. Optical Parameters and Measurement Range
For the experimental setup we chose the optical pa-
rameters mainly to obtain an optical probe volume
Fig. 10. Comparison of the Monte Carlo and the geometric model
predictions with experimental data for the evolution of the ampli-
tude ratio with increasing scatterer concentrations. D 5 120 mm,
d 5 0.35 mm.
Fig. 11. Experimental evolution for the amplitude ratio versus
the suspension concentration. Five scatterer sizes are consid-
ered. D 5 120 mm, detector 3.
Fig. 12. Comparison between size measurements obtained from
the reflected signals ~diameter deduced, D0! and the refracted
signals ~diameter deduced, D1!. The expected diameter is D '
220 mm.
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with a sharp intensity profile and a good compromise
between the sensitivity and the dynamic range on
particle-size and scatterer-concentration measure-
ments. The reduction of the probe volume diameter
leads to a better separation between the two signals
and to a reduction of internal scattering effects on the
phase of the reflected signals. Unfortunately, this
also leads to a decrease in the particle transit time in
the probe volume ~and then the accuracy on phase
determination! and an increase in the need for an ac-
curate correction of trajectory effects. For detectors
located in the near-forward direction ~i.e., rays p 5 1
and p 5 0 mainly collected!, a compromise is found
when the probe volume diameter is approximately one-
half of the minimum particle diameter.6 Intensity-
measuring-based techniques are limited in resolution
and dynamic range by the digitization of the signal
amplitude ~an 8-bit oscilloscope was used here! and by
the dynamic range of the optical detectors, so that the
optical parameters are optimized to obtain a nominal
amplitude ratio that is not too high and a moderate
refracted signal attenuation with increasing concen-
tration in scatterers.
The evolution of the amplitude ratio, for a given
suspension concentration and particle size, depends
strongly on the collection angle ~through distance L!.
Figure 8 shows a qualitative overview of this depen-
dence. One simple solution for increasing the sen-
sitivity of the proposed technique to particles of small
optical thickness is, for example, to collect the scat-
tered light in the rainbow angle region. Some pre-
liminary simulations for c ' 139° and a parallel
polarization not reported here have shown that the
reflected and the refracted signals have approxi-
mately the same amplitude for a pure water jet and
that the refracted signal attenuation, with increasing
concentration in scatterers, is four times as high as
that obtained in Fig. 10.
The laser wavelength also plays an important role,
through the factor Csca, on the sensitivity and the
dynamic range of the proposed technique. For the
diagnosis of particles with a large optical thickness
~large size andyor suspension concentration! the la-
ser wavelength can be increased to decrease the fac-
tor Csca. This well-known feature has been used for
particle-size improvements by Manasse et al.2 Sim-
ilarly, several laser wavelengths may be used to ob-
tain an estimation of the scatterer sizes in addition to
their concentration since Csca depends on both of
these parameters ~provided that the scatterers’ size is
of the order of magnitude of the laser wavelength!.
This procedure would be only an extrapolation of the
so-called multiwavelength extinction technique that
has already been developed for aerosol or spray con-
centration measurements.
B. Signal Processing
With a classical PDA setup, as well as for the re-
fracted and reflected signals obtained with the DBT,
the Doppler signals have the following form10:
S~t! 5 PS@1 1 V cos~2pvD t 1 f!#, (11)
where Ps, V, vD, f are, respectively, the signal ped-
estal, visibility, frequency, and phase. From all
these terms only Ps cannot be clearly attributed to an
interference phenomenon. The scatterers inside the
suspension induce some perturbations on the scat-
tered ray coherence and thus on the signal visibility
and phase. Thus the amplitude of high-pass filtered
Doppler signals, S~t! 5 PSV cos~vt 1 f!, which is
classically used for Doppler signal processing, may be
sensitive to the scatterer concentration through the
pedestal and the visibility ~which is a complex pa-
rameter!. Consequently, and also for a better com-
parison with model predictions, the amplitude ratio
was calculated from the signal pedestal by use of the
raw output signals from the PDA system rather than
the filtered and the logarithm amplified signals.
7. Conclusion
The principle of an optical technique for simulta-
neous velocity, size, and concentration in suspension
measurements of spherical droplets and cylindrical
jets has been proposed. It is based on PDA working
in the DBT configuration. Two models have been
developed to evaluate its application range and sen-
sitivity. An experimental test on cylindrical jets of
various suspension concentrations has demonstrated
the applicability of this technique. Several solutions
that extend the dynamic range or sensibility of this
technique have been proposed. It is believed that
this new technique could be a useful tool for investi-
gating processes in which liquid suspensions are
sprayed for surface-coating, drying, or combustion
applications.
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Superimposed noninterfering probes to extend the
capabilities of phase Doppler anemometry
Fabrice Onofri, Anne Lenoble, and Stefan Radev
We propose using multiple superimposed noninterfering probes SNIPs of the same wavelength but
different beam angles to extend the capabilities of phase Doppler anemometry. When a particle is
moving in a SNIP the Doppler signals that are produced exhibit multiple Doppler frequencies and phase
shifts. The resolution of the measurements of particle size i.e., by fringe spacing and Doppler frequen-
cy increases with beam angle. Then, with the solution proposed, even with only two detectors several
measurements of size can be obtained for the same particle with increasing resolution if we consider
higher frequencies in the signal. Several optical solutions to produce SNIPs as well as a signal-
processing algorithm to treat the multiple-frequency Doppler signals are proposed. Experimental val-
idations of the sizing of spherical and cylindrical particles demonstrate the applicability of this technique
for particle measurement. We believe that this new technique can be of great interest when high
resolution of size, velocity, and even refractive index is required. © 2002 Optical Society of America
OCIS codes: 120.3180, 280.3340, 290.5850, 030.1640, 120.0120, 280.2490.
1. Introduction
Phase Doppler anemometry1–4 PDA is now a well-
established interferometric technique for measure-
ment of particle size and velocity in two-phase flows.
Two types of model are used to explain the working
principle of this technique. The first model, usually
referred to as the scattered fields addition model, is a
rigorous approach based on exact calculation of the
interference field produced on the aperture of a pho-
todetector by the net field scattered by a particle
located at the crossing of two laser beams. The
particle-scattering properties as well as the optical
parameters of the PDA geometry are taken into ac-
count through intensive calculations that use either
geometrical optics or the Lorenz–Mie theory.5,6
The second model, called the heuristic fringe
model, was introduced to explain the basis of laser
Doppler anemometry LDA; see Ref. 7 and 8. Af-
terward it was used to explain the principle of PDA,
as this technique is an extension of LDA. In the
heuristic fringe model it is considered that at the
crossing of two incident coherent laser beams there
exists a fringe pattern whose characteristics depend
only on the properties mainly wavelength and cross-
ing angle of the laser beams. The particle is as-
sumed to be perfectly spherical and to act as a
microspherical lens that projects the probe volume
fringe pattern onto the aperture of the photodetector
Fig. 1a. In the paraxial approximation the spher-
ical particle’s focal length is f  mR2m  1 we
restrict our analysis to the refracted rays, where R,
m, and  are the radius and the relative refractive
index of the particle and the laser wavelength, re-
spectively. In the probe volume the fringe pattern is
defined by fringe spacing iv  2 sin	, where 	 is
the beam’s half-angle. For a projection plane located
a distance L from the particle’s focal point the pro-
jected fringe spacing is ip  ivLf. For two identical
point detectors D1 and D2 that are symmetrical to the




tance between the detectors is l12 L tan2
. When
the particle crosses the probe volume fringes with a
velocity component Vx along the Ox axis the signal
output from the two detectors exhibits the same het-
erodyneDoppler frequency, namely, . LDAuses this
feature to deduce from the measurement of this Dopp-
ler frequency8 the particle velocity componentVx iv.
The Doppler signals emerging from the two detectors
are phase shifted in relation to each other by the
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quantity 12 2l12ip  2 fl
12ivL. The mea-
surement of this phase shift is used by PDA to deduce
the particle diameter. A phase-diameter conversion








Expression 1 is limited to the paraxial approxima-
tion 
  1, and it does not take into account many
effects such as diffraction, polarization, and internal
reflections inside the particle as well as the off-axis
location of the detectors. Nevertheless this simple
expression gives a good estimation of the dependence
of C12 on parameters 
, 	, and m. We found by
comparison with the predictions of a geometrical op-
tics interference model that C12 is estimated to a
greater accuracy than 2.5% for the parameter ranges
	, 
  0–5° and m  1.1–1.7. One important point
to note is that the beam’s half-angle and the elevation
angle are equivalent in expression 1. This inter-
esting property forms the basis of the proposed tech-
nique, which is detailed below.
By using expression 1, one can simply deduce
particle diameter D frommeasurement of phase shift
12, where D  12C12. More precisely, because
of the 2 ambiguity in any measurement of phase
shift12, the particle diameter reads asD  12
2nC12, where n is a natural integer that remains
to be determined. To determine n, classic PDA sys-
tems use a third detector, D3. This additional detec-
tor permits the measurement of two phase shifts,
namely, 12 and 13, for each particle. The eleva-
tion angle of detector D3 is chosen from the condition
C12C13  3 i.e., l12l13  3. With this well-known
solution, reasonable accuracy can be maintained in
particle-size determination without severe reduction
of the dynamics of the measurable size range.
Here we propose an alternative solution to obviate
the need for a third detector. It consists in using
multiple superimposed probe volumes with different
fringe spacings i.e., beam half-angles. Figure 1b
is a schematic of the proposed technique, although for
clarity only two probes, with fringe spacings iv1 and
iv2, are superimposed in this figure. In this case the
particle still acts as a projection system, but now the
fringe pattern projected onto the detectors is the re-
sult of the superimposition of two fringe patterns
with fringe spacing ip1 and ip2, as shown in Fig. 1b.
When the particle crosses this probe volume the sig-
nal output from detectorsD1 andD2 exhibits multiple
frequencies and a multiple-phase-shift structure.
Lower Doppler frequency corresponds to larger fringe
spacing, which leads to a smaller phase-diameter
conversion factor Cv1
12, which ensures the size range
dynamics of the system; see expression 1. Higher
Doppler frequency corresponds to smaller fringe
spacing and thus to a higher conversion factor Cv2
12,
which ensures the resolution of the system for
particle-size determination. Two key issues in this
technique have to be considered: first, the way to
avoid mutual interference in each pair of laser beams
that is used to produce the probe volumes, and sec-
ond, the signal-processing scheme for treating exper-
imental signals. Reflecting the first issues this
technique is referred to subsequently as the super-
imposed noninterfering probes SNIP PDA.
This paper is organized as follows: In Section 2
we review various possibilities and conditions for pro-
ducing SNIP PDA probe volumes. In Section 3 we
present the signal-processing scheme developed to
recover the multiple phase shifts and Doppler fre-
quencies from SNIP PDA signals. In Section 4 we
Fig. 1. Schematics of a PDA and b SNIP PDA techniques according to the heuristic fringe model.
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present the experimental setups and results that we
carried out to demonstrate the applicability of the
proposed technique. Section 5 contains a discussion
of the most interesting features of SNIP PDA com-
pared with those of some classic systems, including
perspectives for future improvements.
2. Methods for Obtaining Noninterfering
Superimposed Probes
A. Superimposition of Multiple Coherent Pairs of Beams
We are interested in calculating the interference field
produced by the superimposition of N pairs of coher-
ent beams that propagate in the Oxz plane and cross
at point O, as shown in Fig. 2. To simplify this
analysis we treat the beams as coherent harmonic
and linearly polarized plane waves, each in the same
polarization state, so the expression for the electric
field vector that corresponds to beam n is reduced to
Enr, t  E0 expjkn  r  nexpj2t, (2)
where r is the position vector in the coordinate sys-
tem Oxyz and kn, n, and  are the wave vector, the
phase, and the frequency, respectively, of beam n, see
Fig. 2. Wave vectors with n 	 2l  1 and m 	 2l l 
1 are symmetrical with respect to the Oz axis. The
angle between wave vectors kn and reference direc-
tion Oz is denoted 
n. The net field amplitude is a
sum of all of the component fields, and the resultant
field intensity is proportional to the time average
over a period much longer than 1 of the squared
modulus of the total amplitude:










Using relation 3 yields the field intensity within the









cosKnm  r  nm . (4)
The general expression for the scalar product Knm  r
reads as







m zx . (5)
The phase delay between beams n and m, nm, is
compared to the reference plane P a distance f from
the coordinate system’s centerO, where all beams are







In relation 4 the cosine term corresponds formally to
the classic fringe pattern observed in a PDA probe
volume when two coherent beams cross each other.
For symmetrical beams with respect to Oz the scalar
product in Eq. 5 is only a function of x i.e. n 	 m 
1. In this case, as in classic PDA probes, the fringes
are parallel to Oz. In the other case i.e., n  m  1
the scalar product in relation 4 depends on both x
and z, so the fringe pattern is expected to be much
more complex than the one observed for a classic
LDA–PDA system. Figure 3 illustrates this behav-
ior when expressions 4–6 are used to compute the
fringe pattern produced by the interference of two
coherent pairs of beams 2N 	 4 for  	 0.6328 m





43 	 0.9°. In Fig. 3b the contour levels
show that the fringes are still parallel to Oz but with
an unusual amplitude modulation along this axis.
In Fig. 3a the fringe intensity profile Ix, 0, 0 is
plotted; it corresponds to the vertical white line in
Fig. 3b. From our simulations, not reported here,
it appears that the fringe pattern depends strongly on
the ratio of beam angles 
1
3 as well as on phase
delay nm. The latter tends to shift the whole fringe
pattern along Oz.
Thus interference between nonsymmetrical beams
with respect to Oz induces a complex fringe pattern
whose use in the usual LDA–PDA applications pre-
viously seemed to be awkward.
Fig. 2. Coordinate system Oxyz at the beam crossing.
Fig. 3. a Calculation of the fringe intensity profile along Ox for
z 	 y 	 0. b Fringe intensity pattern in the Oxy plane when two
coherent pairs of beams are superimposed with ipiq 	 3.
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B. Superimposition of Multiple Incoherent Pairs of Beams
We are interested in calculating the interference field
pattern produced by the superimposition of N pairs of
symmetrical beams with respect to Oz that originate
from the same laser source but with a time delay n 
1. For the nth pair of coherent beams the general
expressions for the electric field vectors, E2n1 and
E2n, where 2n1  2n, read as
E2n1 r, t  E0 expjk2n1  r  2n
 expj2t  n  1 ,
E2n r, t  E0 expjk2n  r  2n
 expj2t  n  1 . (7)
Two fields,En andEm, are phase shifted in relation to
each other by the quantity nm  2Nnm, provided
that m  n, where for odd values of m  n the
number of time delays Nnm is equal to m  n  12
and for even values it is equal to m  n2. In
stationary conditions the time-averaged intensity at
the beam crossing over a period much longer than











 cosKnm  r  nm  nm . (8)
A time-dependent function 
nmt
 is introduced
here to take into account the temporal limited-laser-
source coherence. This function is classically known
as the degree of coherence or the coherence function
of the laser source.9 It is a function of time delay
Nnm between the two beams n and m. For a quasi-
monochromatic source   1 and beams of
equal intensity, the coherence function is equal to the
fringe contrast function 
t
  Imax  IminImax 
Imin, where Imax and Imin are the local intensity ex-
trema of the fringes observed at the beam’s crossing.
Typically, the coherence function decreases exponen-
tially with the time delay,10 
t
  expt and a
coherence time c and a coherence length Lc are usu-
ally defined as 
c
  1e and Lc  cc. c is the
speed of light in the medium. For a laser source the
evolution of 
nmt
 is more complex. Classic lasers
used in PDA–LDA operate simultaneously in more
than one longitudinal mode. If the modes have ran-
dom phases, the coherence function i.e., the Fourier
transform of a few spectral lines separated by  
cL0, where L0 is the laser cavity length, has succes-
sive maxima and minima with a temporal periodicity
of L0c and a spatial periodicity such that Lc  L0 see
Section 4 below.
Note that, if all the initial pairs of beams are suc-
cessively delayed in time with respect to one another
from the laser coherence time   c, in expression
8 all the interference terms that correspond to non-
symmetrical pairs of beams vanish i.e., 
nmt
  0 if
n  m  1 and 
nmt
  1 if n  m  1. Finally the





cosK2n12n  r . (9)
The net fringe pattern reduces simply to the addi-
tion or the superimposition of the fringe pattern pro-
duced by each pair of symmetrical beams. Figure 4
shows the fringe patterns obtained for the same pa-
rameters as in Fig. 3 but for two mutually incoherent
pairs of beams. The fringes are now parallel and
without amplitude dependency along Oz; the
multiple-frequency structure of the SNIP is now
clear.
C. Superimposition of Cross-Polarized Coherent
Pairs of Beams
For only two crossed linearly polarized pairs of coher-
ent beams i.e., n  1, 2 the general expression for
the electric field vectors of the pair n of symmetrical
beams E2n1 and E2n is
E2n1r, t  E0cos nsin n	expjk2n1  r  2n
 exp j2n t ,
E2n r, t  E0cos nsin n	expjk2n  r  2n
 expj2n t , (10)
where n is the angle of the electric field vectors of the
pair of beams n with Oy. For 2 cross-polarized
SNIP, 
1  2
  2. In this case the average





cosK2n12n  r . (11)
Like the solution in Subsection 2.B, the net fringe
pattern is equal to the superimposition of the fringe
patterns produced by both pairs of symmetrical
beams.
Fig. 4. The same as in Figs. 3a and 3b but for two incoherent
pairs of beams superimposed.
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3. Signal Processing
The signal-processing scheme used here to recover
the multiple Doppler frequencies and the correspond-
ing phase shifts is based on the calculation of cross-
spectral density11 CSD as a function of time series
S1t, S2t that comes from detectors D1 and D2when
a particle is inside the probe volume. The signal
output from each detector is considered to be linear
with respect to the intensity of light collected by the
detectors.
As a first step we consider the SNIP PDA signals as
multiple-frequency and multiply phase-shifted sig-
nals of infinite duration and without low-frequency
amplitude modulation. Note that in fact this type of
perfect signal is not too different from the experimen-
tal signals observed for fixed particles in the probe
volume see Fig. 11 below or for liquid jets or fibers
moving along the Oz axis.12,13 The SNIP is assumed
to be composed of n mutually noninterfering pairs of
beams with beams’ half-angle 	n, so for each detector
the high-pass filtered SNIP PDA signals reduce to
S1,2t  n1
N cos2nt  n
1,2, where n is the
Doppler frequency that is due to the beams’ frequency
shift and n
1,2 is the signal phase shift, which de-
pends on both the particle-scattering properties size,
refractive index, and shape and the optical setup of
the PDA system. For   0 the Fourier transforms
of these signals are reduced to S1,2  n1N 
 nexpjn
1,2, where   n is the Dirac delta







2   nexpjn
12 . (12)
From Eq. 12 it follows that CSD modulus spectrum

G12
 is composed of N Dirac functions, each of
which identifies a Doppler frequency   n presented
in the SNIP PDA signals. For each of these frequen-
cies the phase-shift difference between the two sig-
nals can be determined in the CSD phase spectrum
 12 through n
12  n
1  n
2   12n.




Pn1  Vn cos2n t  n, (13)
where, as in any classic phase Doppler system, Pn
and Vn are the signal pedestal and visibility, respec-
tively.14 These functions depend on a large number
of parameters: the particle-scattering properties,
the detector aperture’s collection angle and shape,
particle trajectory in the probe volume, etc. A good
approximation for the evolution of Pn is given by Pn 
I0 expt0
2, assuming the same Gaussian in-
tensity distribution for all SNIPs and that the parti-
cles are small compared with the probe volume with
trajectories not too far from the probe volume’s cen-
ter. Transit time 0 depends on all the parameters
cited above. It is nevertheless independent of the
pair of beams that we consider here. However, the
signal’s visibility can depend strongly on the beam’s
half-angle and therefore on the SNIP. Thus for n 
1 . . . N SNIP the CSD of the high-pass filtered SNIP














(Vn exp  n02expjn2) . (14)
Let   n  m2 and   m  n2, then Eq.















   n
2 expjn
12  2Vn Vm exp20
2








The first term on the right-hand side of Eq. 15 indi-
cates that in the CSD modulus spectrum the Doppler
frequencies are identified as Gaussian peaks with a
frequency bandwidth controlled by transit time 0. At
the maximum of these peaks,   n, the signal’s
phase-shift difference can be directly determined from
the phase of the CSD function as n
12   12 n.
The second term may be considered a perturbation of
the first term. When the Doppler frequencies of the
pair of beams n and m tend to overlap nm
2
3 0 ,
the phase-shift differences of the two signals cannot be
so simply related to the phase of the CSD function.
Figure 5a shows two SNIP PDA signals simulated
for n  5 superimposed probe volumes. In this ex-
ample, instead of imposing a particle velocity, a par-
ticle size, and a fringe spacing, we directly impose
0  150 s, Vn  1, n1  n, and 
12n
121
 n, with 1  20 kHz and 
121  20°, so the
Doppler frequencies and the phase shifts are in the
range 20–320 kHz and 20°–320°, respectively. Fig-
ure 5b shows a zoom of a part of Fig. 5a. For Fig.
5c, white noise has been added to the previous sig-
nals with a signal-to-noise ratio of 5 dB. The CSD
phase spectra and moduli of these noise-added sig-
nals are shown in Fig. 6. These spectra were com-
puted with the same software that we used for our
research described below in the experimental part of
this paper to treat experimental signals. In the
modulus spectrum the five Doppler frequencies can
easily be identified by large peaks. In the phase
spectrum the corresponding phase shifts are identi-
fied as plateaus. By using a three-point Gaussian fit
for the modulus peaks and a linear fit for the phase
spectrum,11 we determined the Doppler frequencies
and phase shifts. They were found to be in good
agreement with the nominal values, as shown in
Figs. 6a and 6b. One important point to note here
is that the relative error of the phase-shift estimation
decreases as we consider higher Doppler frequencies;
for n  1 . . . 5 we found successive shifts of 3.5%,
1.0%, 0.65%, 0.5%, and 0.28%. To some extent this
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fact justifies the acceptability of the present tech-
nique.
In the working principle of the SNIP PDA tech-
nique the two successive Doppler frequencies n and
m in the signal are assumed to be clearly distinct, in
as much as in the opposite case there is no difference
between the two phase-diameter conversion factors.
Nevertheless, as the Doppler frequencies are propor-
tional to one component of the particle velocity, it
follows that, when the particle velocity decreases, the
two frequencies tend to overlap. In such a case it
could become increasingly more difficult to distin-
guish between the two frequencies and as a conse-
quence to extract the two phase shifts. In classic
PDA systems the laser beams are frequency shifted
by use of Bragg cells or by rotation of the transmis-
sion gratings.8 Within the framework of the heuris-
tic fringe model this well-known solution tends to
impose a velocity shift on the probe volume fringes.
In this case the sign of the direction of motion of the
Fig. 5. High-pass filtered signals simulated for n  5 SNIPs with n1  
12n
121  n, where 1  20 kHz and 
121  20°:
a complete signals, b zoom of a, c signals with white noise added SNR, signal-to-noise ratio.
Fig. 6. a Phase and b modulus spectra of the CSD of signals from Fig. 5 with noise added.
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particle can be determined and motionless particles
located in the probe volume can be characterized.8
The SNIP PDA technique may also take advantage of
this solution, but the laser beam’s frequency shift
must be different for each pair of beams. This solu-
tion is not so restricting, as is demonstrated in what
follows.
4. Experimental Validation
A. Optical Setups to Produce Superimposed
Noninterfering Probes
On the basis of the considerations above, three
systems for producing SNIP volumes were tested
with two types of reception unit. Note that in the
present study the laser wavelength is always
  0.6328 m.
1. System A: Single Laser Source with a
Retardation Line
System A Fig. 7a takes advantage of the lim-
ited coherence time of a 2.5-mW He–Ne laser with
cavity length L0  200 mm to produce two pairs of
beams, labeled I and II in what follows. The laser
beam output is focused onto a rotating transmission
diffraction grating. The diffracted beams are then
collimated with a spherical lens. A beam stop is
used to stop all the diffracted beams that are not of
order !1 or !2. A beam splitter separates beams
!1 into two pairs of beams. One pair is directed to
a beam stop and the other one is directed to a re-
tardation line, which controls the additional path
length L and maintains the beam divergence two
lenses of equal focal length are used for this pur-
pose. At the output of the retardation line the two
beams i.e., pair I are redirected to be parallel to the
two beams !2 i.e., pair II. A transmission lens is
then used to focus the four laser beams and to pro-
duce the SNIP volume. The frequency shift of the
two pairs of beams is controlled through the trans-
mission diffraction grating’s rotating velocity.8
One can also use this setup to determine the laser’s
coherence length and so distance L. For this pur-
pose we blocked one beam from each pair such that in
the probe volume only the closest beams from each
pair interfere n  1 and m  3. The probe volume
fringe pattern Oxy plane was then projected on to a
screen by a microscope objective and recorded with a
CCD camera. Thus the coherence function of the
laser source could be deduced from measurement of
the fringe contrast versus normalized distance LLc.
On the right-hand side of Fig. 8 two recorded fringe
patterns are shown that correspond to a maximum
coherence 
13LLc  2
  0.93 and a minimum
coherence 
13LLc  1
  0.01. Note that here
we did not find exactly the theoretically expected val-




  1 and 
13
min
  0. In our opinion this
discrepancy is caused by difficulty in measuring pre-
cisely the contrast of the probe volume fringes. On
the left-hand side of Fig. 8 the second maximum has
almost the same amplitude as the first one, which
means that this laser operates with only two longi-
tudinal modes. Finally we can conclude here that,
as expected, the coherence length of this laser is al-
most equal to the laser’s cavity length. Then, in
Fig. 7. Optical setups to produce a SNIP: a system A with a
retardation line, b system Bwith two independent laser sources,
c system C with cross-polarized probes. 1 He–Ne laser, 2
focusing lens, 3 transmission diffraction gratings, 4 collimating
lens, 5 beam stop, 6 mirrors, 7 neutral-density filter, 8 half-
wave retardation plate, 9 transmitting lens, and 10 SNIPs.
Fig. 8. Measurement with system A of the coherence length of a
2.5-mW He–Ne laser with a cavity length of Lc  200 mm and  
0.6328 m.
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what follows, the retardation line of system A is set to
fulfill the condition L  Lc  200 mm.
2. System B: Two Independent Laser Sources
A second optical system Fig. 7b was developed by
utilization of two different laser sources and two ro-
tating transmission diffraction gratings. For this
purpose the beam output from two He–Ne lasers 2.5
and 10 mWwas focused onto two different transmis-
sion diffraction gratings. In both cases the dif-
fracted beams of order !1 i.e., pairs of beams I and
II were aligned by a single transmission lens to be
parallel and focused at the same location. Figure 9
shows images of the projected fringe patterns ob-
tained as described above. On the left and in the
middle of Fig. 9 the fringe patterns of beam pair I and
II, respectively, are shown individually. The fringe
spacing ratio is 3. At the right in Fig. 9 the corre-
sponding superimposed fringe pattern is shown.
There no evidence of any interference between the
two pairs of beams.
One can also use this setup to estimate the effect of
the overlap of the two SNIP frequency shifts on the
phase-shift estimation. In Fig. 10 the phase-shift
measurement for a copper fiber is presented as it
relates to the ratio between the frequency shifts of the
two pairs of beams. In this experiment one fre-
quency shift II  159 kHz was kept essentially
constant, whereas the other one was varied to yield a
frequency shift ratio III in the range 0.96–32. The
expected phase shift is II
12  44.6°. For a fre-
quency shift ratio in the range 1.15–6.2 zone B in
Fig. 10 there is almost no effect from overlap of the
Fig. 9. Image of the projection Oxy plane of the fringe pattern of
system B. The pair of beams I left and II middle is shown
individually. Right, the two pairs of beams are superimposed.
Fig. 10. Evolution of the phase-shift difference measured for
small copper fibers fixed in the SNIP volume of system B versus
the ratio of the frequency shifts of the two pairs of beams.
Fig. 11. a Typical experimental SNIP signals obtained for Fig. 10 when the frequency shift ratio is 1.3, b corresponding CSD phase,
c CSD modulus spectrum.
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two frequencies. The deviation of the phase-shift
measurements is less than 1%. Nevertheless, for a
frequency ratio below 1.2 zone A and above 6.2
zone C the error increases drastically. For zone
A the errors clearly come from difficulty in distin-
guishing between the two frequencies presented in
the signal, whereas for zone C the errors may be
attributed to decreasing quality of signal digitiza-
tion as the frequency shift increases. Figure 11a
shows a typical signal recorded during this experi-
ment as well as the CSD spectra Figs. 11b and
11c for III  1.3. Even if the two peaks of the
CSD modulus begin to overlap, they can neverthe-
less be clearly distinguished from each other. In
the CSD phase spectrum the corresponding phase
shifts can be clearly identified by two plateaus.
Note that the high quality high signal-to-noise ra-
tio of the two SNIP signals presented in Fig. 11a
always appears when fixed fibers or fibers with a
longitudinal displacement12,13 in the probe volume
are considered.
3. System C: Single Laser Source with a
Cross-Polarized Beam Pair
Our third experimental setup is based on the su-
perimposition of two cross-polarized pairs of beams
Fig. 7c. The output of a 10-mW linearly polar-
ized He–Ne laser is directed onto a rotating trans-
mission diffraction grating. The diffracted beams
are collimated by a spherical lens. A beam stop is
used to stop all diffracted beams except the one with
orders of!1 and!3 to form the pairs of beams I and
II, respectively. Note that, from the drawing re-
quirements in Fig. 7c, pair II is associated with
the beams with diffraction order !2. The inten-
sity of the diffracted beams decreases significantly
relative to their diffraction order. Thus a variable
neutral-density filter is used to decrease the inten-
sity of beams !1 to the intensity of the other pair of
beams. Afterward a single half-wave retardation
plate is used to turn the polarization plane of pair of
beams I by 90° with respect to the polarization
plane of pair of beams II. Finally, the probe is a
summation of the two cross-polarized probes of dif-
ferent fringe spacings and frequency shifts.
B. Particle-Size Measurements
The principle of the proposed technique was vali-
dated by sizing of both spherical glass beads and
cylindrical metallic wires.
1. Systems A and B for Sizing Flowing
Glass Beads
Figure 12 presents typical experimental results ob-
tained by measurement of the size distribution of
glass beads falling out of a vibrating tank. The glass
beads refractive index m  1.51 were previously
sieved to be within the nominal size range 100–160
m. At the probe volume location the beads velocity
was 0.5 ms. Three kinds of result are presented
in this figure:
Figure 12a shows the size distribution obtained
with a classic phase Doppler system from Aeromet-
rics Inc.15 This system uses a 10-mW He–Ne laser
to produce a 320-m at 1e2 probe volume at 500
mm from the transmission lens. The beams’ half-
angle was set to 	  2.71°. The collection unit was
composed of three detectors of elevation angles 
1,2
!4.1° and 
3 !1.27°. This unit was located in the
forward-scattering domain at an off-axis angle of 30°.
By using the Lorenz–Mie theory LMTwe found that
the phase-shift diameter conversion factors of this
system are C12  1.72°m and C13  4.97°m.
Figure 12b shows the size distribution obtained
by system B and the collection unit and the elec-
tronics of the Aerometrics system detectors 1 and 3
only for detection of the Doppler signals. The
beams’ half-angles were 	I  0.45°m and 	II 
2.71°m. The phase-shift diameter conversion fac-
tors of the corresponding SNIP PDA were found to be
CI
12  0.83°m and C12
12  4.973°m.
Figure 12c shows the size distribution obtained
by system A and, as for system B, with the collec-
tion unit and the electronics of the Aerometrics sys-
tem. The beams’ half-angles were 	I  0.76°m
and 	II  1.52°m. The phase-shift diameter con-
version factors of the corresponding SNIP PDA were
found to be CI
12  1.40° and CII
12  2.79°m. The
Fig. 12. Size distributions measured for glass beads falling from
a vibrating tank with a a classic PDA and b, c two SNIP PDA
systems, B, and A.
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probe volume diameter of the two SNIP systems was
300 m.
For the three cases the Doppler signals classic and
SNIP signals were recorded by a digital oscilloscope
and treated with a processing software developed by
us. That hardware was required for the processing of
the SNIP PDA signals, as was shown in Section 3. It
was also necessary for the treatment of classic Dopp-
ler signals because we are interested here in valida-
tion of the principle of the proposed technique and not
in validation of the signal-processing scheme used for
the correction of trajectory effects or the probe vol-
ume’s size.16 The two last-named effects are known
to have a strong influence on PDA results. This is
the reason why, for a better comparison, we avoided
using the Aerometrics Inc.’s software to process the
classic Doppler signals. For each system the statis-
tics were obtained for 10,000 validated samples.
Figure 12 shows that there are no significant differ-
ences among the shapes and the statistical moments
of the three size distributions, a result that demon-
strates that use of the SNIP technique is highly ap-
propriate for correction of the 2 ambiguity in the
phase-shift estimation.
2. System C for the Sizing of Metallic Fibers
An emission unit based on system Cwith two single
backward collection units was tested to measure
small-diameter metallic fibers. The two collection
units were built by us and were placed at elevation
angles 
1  
2  170°.13 The probe volume was
located 200mm from the optics and had a diameter of
600 m. The beams’ half-angles were 	I 
0.45°m and 	II  1.835°m. The metallic fibers
were made from pure copper and were fixed in the
probe volume. Their nominal diameter was con-
trolled with a precision micrometer of !1-m resolu-
tion. Copper has a complex refractive index in the
visible domain of m  0.88  0.46j, so the main
scattering process in the near-backward direction is
essentially reflection. The phase-shift diameter con-
version factors of the corresponding SNIP PDA were
found to be CI
12  0.81°m and CII
12  3.29°m.
Figure 13 compares the diameters of several fibers
measured with the SNIP PDA system statistics from
5000 samples and the diameters measured with a
micrometer. The correction for the 2 ambiguity in
the phase shift, II
12 is sketched in this figure.
Note that over the entire size range the two size
measurement are in good agreement.
5. Discussion
In this paper the concept of a superimposed nonin-
terfering probe phase Doppler anemometry tech-
nique for particle-size measurement has been
introduced by means of a heuristic model rather than
by a rigorous model based on the Lorenz–Mie theo-
ry.5,6,13,17 The reason for this is that, in the LMT
framework, the scattering of super-imposed pairs of
mutually incoherent beams is strictly equal to the
addition of the scattering of each pair of beams taken
individually. This means for instance that the
phase-diameter calibration curve that corresponds to
each SNIP at each Doppler frequency is the same as
it would be if it were a single-phase Doppler probe.
In our opinion LMT calculations would be interesting
only when the two pairs of beams were only partially
mutually incoherent. From Fig. 3, this seems to be
of no practical interest. The same conclusion holds
only partially for a cross-polarized pair of beams. In
fact, in classic phase Doppler systems the polariza-
tion state of the laser beams is either in the scattering
plane or perpendicular to the scattering plane, so the
development of a particular LMT-based model to cal-
culate the corresponding SNIP PDA calibration
curves would be necessary only when irregular par-
ticles,18 birefringent cylinders, or cylinders at oblique
incidence,13 which tend to modify the polarization
state of the incoming beams, were considered. Such
is not the case for homogeneous spherical particles or
homogeneous cylinders at normal incidence.
For practical considerations, systems A and C
seem to be most interesting for future developments.
It is rather straightforward to realize system C,
which nevertheless, has a limited number of SNIPs.
System A is thought to have great potential, pro-
vided that a laser of a shorter coherence length is
used to build a compact system, which could be
achieved with a laser diode or a YAG laser with a
coherence length of a few tens of millimeters. Note
that this kind of laser is already used in some LDA
systems and could significantly reduce the bulky de-
sign of the system presented in this paper, which was
the result mainly of our limited experimental facili-
ties.
In our opinion the SNIP PDA technique may have
several additional advantages when it is compared
with the usual PDA technique for the following ap-
plications:
The sizing of small particles with classic PDA sys-
tems requires the use of a planar geometry in which
the collection of the Doppler signals is obtained from
Fig. 13. Comparison of the size measurements of small copper
fibers with a precision micrometer and with system C.
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two separate collection units located in the near-
forward scattering domain.19 With this optical con-
figuration and because of alignment considerations,
it is almost impossible to use a third collection unit to
limit the 2 ambiguity in the phase-shift measure-
ments. If we now consider a SNIP PDA system
working in a planar configuration, such as system
C, this problem can easily be solved by use of an
additional pair of beams.
The size distribution of irregular particles can be
determined to some extent with a classic PDA sys-
tem, as was shown by Naqwi.20 One of the main
conclusions of that paper20 is that, unlike for spher-
ical particles, for irregular particles the probe vol-
ume; fringe spacing has a strong influence on the
statistical moments of the measured size distribu-
tion. This means that the SNIP PDA technique
could have great potential for the detection of irreg-
ular particles.21
The detection of internal constraints in glass fibers
could be also an interesting use of the SNIP PDA
technique. Two of the present authors have already
shown theoretically13 that the PDA technique can
detect mechanically induced birefringence inside
glass fibers with diameters of a few tens of microme-
ters. We believe that a SNIP PDA based on system
C, which allows two phase shifts, each of which
corresponds to two cross-polarized pairs of beams, to
be measured will be suitable for detection of the pres-
ence of one ordinary and one extraordinary refractive
index inside the fiber.
Two velocity components could be obtained with
the proposed technique without any requirement for
use of amultiline laser, as is usually done with classic
LDA–PDA systems. This requires that one of the
pairs of beams in system A, B, or C be rotated 90°
such that the particle velocity component along Oy
can be determined at the same time as the particle
velocity component along Ox. In addition, this effec-
tive low-cost solution could offer the possibility that
the SNIP PDA system could be used in a dual-mode
configuration for improving mass flux measure-
ments22 or for particle refractive-index measure-
ments.16
The authors are grateful to the French National
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Abstract
This paper deals with the on-line sizing of small
diameter glass fibers (i.e. d 30 m) produced for
textiles and reinforcement applications. Two models
based on the Lorenz-Mie Theory are introduced to
predict the basic light scattering properties and the
response of a phase Doppler interferometer (PDI) to
the sizing of infinite glass fibers. Among other param-
eters, these models take into account particular effects
such as the fiber×s single-axis birefringence and the
fiber×s refractive index dependence on its cooling rate
(i.e. diameter). Both effects have a weak influence on
the mean response of the PDI but a strong influence on
the resonance structures of its phase-diameter relation-
ship. Two optical set-ups were selected from a numer-
ical optimization procedure and tested experimentally.
Experimental results are presented demonstrating the
validity of the models and the ability of the developed
PDI set-ups to study some features of the fiber
drawing-process: fluctuations of the fiber diameter
when the nozzle is submitted to a convective perturba-
tion and, when the fiber take-up velocity is modulated,
the detection of hollow fibers.
Keywords: birefringence, fibers, interferometry, Lorenz-Mie theory
1 Introduction
The glass fibers used for textiles or for reinforcing plastic
matrices are produced by a continuous formation
process where a vertical jet is generated by a flow of
molten glass through a cylindrical nozzle [1]. The jet is
simultaneously cooled and attenuated under mechanical
tension. The solidified jet is wound around a rotating
wheel which provides the required tension. The forma-
tion process is clearly axi-symmetric. The jet, after a
contraction factor of 250 ± 500, reaches a constant
diameter D for a distance from the nozzle exceeding 15
to 20 times the nozzle diameter (D02 mm). For con-
tinuous fiber formation and a given chemical melt glass
composition, the fiber diameter is mainly controlled
through the adjustment of the melt glass fiberising
temperature and the fiber take-up velocity Vz (imposed
by the wheel rotation frequency). For commercial E-
glass fibers, typical values for the fibersising temperature
and the take-up velocity are in the range T0 1200 ±
1300 C and Vz 10 ± 50 m/s. For a distance from the
nozzle above 500 times the nozzle diameter, the fiber
temperature is only a few degrees above the ambient
temperature.
In the manufacturing process, several hundred fibers are
produced at the same time to form a bundle (i.e. strand).
The distribution of the diameter of the fibers plays an
important role in the physical performance of the final
product. Thus, the ability to monitor the characteristics
of small fibers is important from both manufacturing
efficiency and quality control viewpoint. It is also
suitable for the validation of basic models [2, 3] on the
stability of the drawing process in respect to various
perturbation sources: heterogeneity of the melt glass
composition and temperature, fluctuations in the take-
up velocity or in the hydrodynamic conditions of the
drawing process (turbulence, radiative heat transfer,
etc.). Consequently, there is actually a strong need for
highly time-resolved measurements of the size of the
fibers during the formation process.
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The measurement methods for the diameter of the fibers
currently in use in the fiberglass industry are mainly off-
line techniques: weighting techniques (the mean diam-
eter is deduced from a mass balance and the measure-
ment of the length of the sample), air permeability
experiments or scanning electron microscopy (SEM)[1].
The first two techniques give access only to average
quantities whereas the last gives detailed information
(shape, surface roughness and size) but on a very small
scale, which limits its practical interest for the study of
the stability of the process to various temporal pertur-
bations. On-line optical techniques such as diffraction [4]
or micro-video imaging techniques [2] are mostly used
for basic research. Their resolution on the size of a single
fiber is nevertheless limited, particularly when consider-
ing that, owing to the temperature and the dirty environ-
ment of the formation process, the receiving optics
cannot be positioned close to the fiber to be measured.
It has been shown more recently [5 ± 7] that, in the case of
fibers with a circular cross-section and an isotropic
material, the phase Doppler interferometric (PDI)
technique has the potential to provide real-time meas-
urements of the distribution of the diameter of single
fibers. Mignon et al. [6] described the light-scattering
properties of fibers using geometric optics, with special
emphasis on the influence on the size measurement of
the fiber×s tilt angle compared with the plane of the laser
beams. One limiting point in this earlier work is that,
owing to the simple scattering model used, there is no
prediction of the resonance structure and of the other
non-linearities of the phase-diameter relationship
(PDRS). Schaub et al. [7] developed a more rigorous
model, based on the Lorenz-Mie theory (LMT), for the
prediction of the PDI response to the sizing of infinite
fibers with a possible tilt angle. Various optical config-
urations for the design of a PDI system dedicated to the
sizing of glass fibers are also presented. This work was
nevertheless mainly dedicated to the sizing of fibers used
for thermal insulation. Consequently, their work does
not take into account some effects characteristic of the
formation process of reinforcement fibers: the high
refractive index of E-glass, the mechanically induced
birefringence of the fibers due to the high tension stress,
the refractive index dependence of glass fibers on their
size, etc.
In this paper, a rigorous light-scattering model and an
optimization procedure taking into account all of the
previously listed effects are introduced [8]. Section 2
presents the theoretical model developed to predict the
basic light-scattering properties of a single fiber. Sec-
tion 3 presents the model for the response of a PDI
system when sizing an infinite birefringent fiber. Numer-
ical results concerning the influence of various param-
eters on the PDI response are presented in Section 4.
Section 5 presents the experimental set-ups and results
carried out to validate the models. Section 6 gives the
conclusions.
2 Scattering Model
2.1 Light Scattering by an Infinite Right Circular
Homogeneous Cylinder
In the laboratory coordinate system (Oxyz), the fiber is
considered as an infinite and homogeneous right circular
cylinder with axis z and diameter D (see Figure 1). A
local Cartesian coordinate system (Ox1y1z) is defined as
the incident wave 1 with wavevector k1 propagates along
(Ox1), i.e. k1k1ex1. (Ox1y1z) can be deduced from
(Oxyz) by a rotation around the z-axis of the angle .
The incident wave is considered as a linearly polarized
harmonic plane wave with frequency 1 and wavelength
. The electric field vector E1 of the incident wave can be
divided into a component Eez parallel to the (x1z) plane
and a component L ±Eey1 perpendicular to the (x1z)
plane. The polarization angle of the incident electrical
field is referred to the angle 1 between the z-axis and the
direction of the incident electric field vector E1 that is, we
write the incident field as
E1 (E1 cos 1ezE1 sin 1ey)exp[i(k1 ¥ r1 21t)].(1)
A cylindrical coordinate system (Orz) is introduced
where the scattering angle  is the angle between the x1-
axis and the scattering direction er. The scattered field,
subscript s, is the sum of two perpendicular components:
Fig. 1: Geometry for the scattering model.
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EsEsezEse. (2)
Following Bohren and Huffman [9], under normal
incidence (the light is only scattered in the plane z 0)
and in the far field, with , the asymptotic
expressions for the scattered field are given by
E s r  t 	
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where bnI andanII are the external scattering coefficients for
an infinite and homogeneous right circular cylinder and for
the incident beam components E1 and E1, respectively.
These functions, which describe the particle properties
(shape, diameter and refractive index), are complex
functions which require calculations of the Hankel and
Bessel functions of the first kind with their derivatives [9].
It can be useful to study the degree of linear polarization
of the light scattered by the fiber, particularly for the
diagnosis of birefringent fibers. To do so, part of the light
that is scattered by the fiber is collected by a detector
composed of a collimating lens, passed through a linear
polarizer, and finally focused on to a photodetector. In
Figure 1 and for detector Da, the polarizer axis P makes
an angle a with ez. Finally, the scattered field after the
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The scattered energy at position (rz), over the time











In a free homogeneous and non-magnetic medium with














2.2 Refractive Index Dependence on the Cooling Rate
There have been several reports [1, 10] that the
mechanical and optical properties of the fibers depend
not only on the chemical composition of the initial melt
glass but also on their formation conditions and mainly
on their cooling rate. In fact, during the drawing process,
the cooling rate can be as high as 100000 C/s for the
smallest fibers. This phenomenon has a great influence
on the structural relaxation of the fiber material.
Corpus and Gupta [10] developed a simple model to
predict the refractive index dependence on the fiber×s
cooling rate. It is based on the following three consid-
erations: (i) m depends on the fictive temperature of a
glassTf, (ii)Tf of a glass depends on its cooling rate q, and
(iii) the maximum q experienced by a fiber is inversely
proportional to D2. Corpus et al. [10] found good agree-
ment between their model and experimental data
obtained for a soda-lime-silica melt of NBS-170 compo-
sition.
From this work, we derived the following analytical
relation for the dependence of the refractive index of the




T T  2 	 ln D 	  T T  2 	  1





To estimate the coefficients T, T and T for E-glass, we
used the experimental results of Clementin-de-Leusse
[11]. A non-linear curve-fitting procedure was used to fit
the raw data points with Eq. (8) and we have found
T119.68047, T  82.49331 and T3.10733.
Figure 3(a) shows the corresponding evolution. A strong
increase in the refractive index is observed for small
fibers (D15 m), with 	m  0.0143 over the size
rangeD5 ± 45 m. Note that in this paper, owing to the
high cooling rate of reinforcement fibers, the fiber is
considered to be at ambient temperature at the measure-
ment location (see Section 1). If it is not the case, the
coefficients of Eq. (8) should be recalculated to take into
account the bulk glass refractive index dependence on
temperature.
2.3 Refractive Index Dependence on Drawing Stress
During the formation process, the fiber is subjected to a
high mechanical tension, F. This tension, or drawing
stress, is typically 0.497 and 0.36 g for fibers of 5 and
10m, respectively (i.e. a tension of 632 and 115 kg/cm2).
It can be significantly higher according to the drawing
conditions and the fiber path between the nozzle and the
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rotating wheel. Under such stress, the fiber material may
be birefringent. As sketched in Figure 2, it is expected to
be single-axis (optical axis along the fiber axis) owing to
the symmetry of the drawing process. The fiber×s
birefringence, which is likely to vanish when it is cut,
but not completely [1], has to be taken into account to
predict the light-scattering properties of the fiber during
the process. Following the previous remarks the fiber























 are the two electrical permittivity
constants and Dx, Dy, Dz, the three components of the
electrical displacement vector.
Neglecting absorption of glass in the visible range, the
fiber×s extraordinary refractive index, m, and the fiber×s
ordinary refractive index, m, can be related to the
















Assuming that the fiber birefringence (mm) is
proportional to the tension F applied to the fiber, we
find that





where F is the drawing tension applied to the fiber in
grams, (T0) the optical stress coefficient of the fiber
material and D the diameter of the fiber in micrometers.
(T0) and F depend on the formation process conditions,
and mainly on the nozzle temperature, T0, which has a
strong influence on the melt glass viscosity. For the
drawing of E-glass, with a nozzle temperature of T0
1200 C, the optical stress coefficient is (T0) ¥ 6.1 ¥
107 MPa1. By usingEq. (11)we find that the difference
between the two refractive indices, mm, is 2.4¥10
4
and 4.3 ¥ 105 for a fiber of diameter 5 and 10 m,
respectively.
Figure 3(b) presents the evolution of the extraordinary
refractive index, m, versus the diameter of the fiber (i.e.
tension). For this purpose, Eq. (11) was used and the
fiber×s tensionwas deduced from themeasurement of the
oscillation frequency of the fiber when it is perturbed
during the formation process (this last procedure will be
detailed in future work). In Figure 3(b) the effect of
tension on the fiber refractive index is more pronounced
for small fibers (D15 m). The change in the fiber×s
refractive index is nevertheless small, i.e.	m  0.0008
over the size range D5 ± 45 m. Note that here, this
measured tension includes that attributed to the melt
glass viscosity, the drag force, the surface tension, etc., as
well in addition to that introduced by the mechanical
friction of the fiber along its path up to the measuring
point.
In Eq. (3), the scattered field component Es depends
only on the external scattering coefficients bnI and Es
depends only on the external scattering coefficients anII.
In fact, the scattering coefficients themselves depend on
the laser wavelength, the fiber size and refractive index
(relative to the external medium refractive index).
Therefore, to predict the scattered field by a single-axis
birefringent fiber, we only have to use Eqs. (3) and (5) (if
a linear polarizer is used) with bnI (,D,mm) and anII
(,D,mm) (see Section 4).
3 Model for the Phase Doppler Response
Tomodel the responseof aPDI systemwhenmeasuring a
single-axis birefringent fiber under normal incidence,
one has to compute the interference field pattern
produced on the detector aperture when the fiber is
located at the crossing of two TM00 laser beams, 1 and 2.
It is assumed that the waist of each beam is located at the
beams× crossing, with a diameter far larger than that of
the fiber. These conditions being fulfilled, we can use the
previous results obtained for incident plane waves [12].
The fiber is assumed to have only small displacements in
the (Oxy) plane. This condition is necessary to be under
the remote detector approximation (i.e. small displace-
ments of the fiber do not change the scattering angles). It
may have a high velocity along the z-axis (as usual in the
drawing process). To take into account beam 2, we
introduce an additional local Cartesian coordinate
Fig. 2: Geometry for the single-axis birefringent fiber model.
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system (Ox2y2z) as previously done for beam 1. Each
beam has a given polarization angle, 1 and 2, and a
given frequency1 and 2. Note that in the principle of the
PDI technique, the two laser beams are frequency shifted
in relation to each other with Bragg cells or with a
rotating transmission grating [13 ± 14]. Among other
features, this allows one to obtain frequency-modulated
signals although the particle is fixed in the probe volume.
We now consider a point detector Da with a polarizer
angle a, located in the (Oxy) plane, distant by r from the
fiber and positioned at elevation angle a (see Fig-
ure 1(a)). In this configuration detector Da is located at
the following scattering angles: for beam 1, 1a
and for beam 2, 2a. Using Eq. (2) the scattered
field collected by the detector Da reads
Es(a) [Es1(a)Es2(a)]ez
 [Es1 (a)Es2(a)]e. (12)
For the case where 1/2 1 and with a mean frequency
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D(t) (k1 k2) ¥ r s4 sin y(t) s. (17)
In Eqs. (15) and (16), expressions for the scattered-field
components must be replaced by their proper expres-
sions deduced fromEqs. (3) and (5)with, for instance, for
beam 1 and detector Da:







cos2 aT1 a   	E 1 cos 1









sin a cos aT1 a   	E 1 cos 1

 sin2 aT2 a   	E1 sin 1
(18)
In Eq. (17), the scalar product (k1 k2) ¥ r has been
reformulated in a time-dependent form. When the fiber
moves slightly in the (Oxy) plane the previous term
depends on the fiber velocity component along the y-
axis, Vy(t) . This term is responsible for a frequency shift
of the collected signal, the so-called ™heterodyne Dop-
pler frequency∫. During the formation process, any
fluctuation in the position of the fiber in respect to the y-
axis may be detected from the fluctuation of D.
For a physical detector,Eq. (14) has to be integrated over
the receiving aperture. As sketched in Figure 1, under
normal illumination, the integrating angle reduces to
[a/2, a/2]. Thus, assuming a detector with a
linear aperture and with a linear response (electrical
signal proportional to the intensity of the light collected),
the electrical signal output from this detector is
I t 	 


Ss t 	 d
(19)
Fig. 3: Evolution of the fiber refractive index with (a) the cooling rate and (b) the mechanical tension.
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Using Eq. (14) the previous expression can be reformu-
lated in the following form [15]:









 cos tan1 Hi  Hi  	  2Dt

(20)
where the terms in brackets mean integrated quantities
over the detector-receiving aperture of the functions











Im H d 21	
We now introduce the new quantities P, V,, usually
known as the Doppler signal pedestal, visibility and
phase, respectively, with









 G  (23)
 tan1 Hi   Hi  	 (24)
Finally, Eq. (20) can be reformulated to obtain the
equation of a phase Doppler signal:
I(t)P[1Vcos(2Dt)]. (25)
The phase in Eq. (25) is an absolute phasewhich, in the
remote detector approximation and for plane wave
illumination, depends only on the optical setup and the
properties of the fiber. As an absolute phase, it cannot be
measured directly. As a result, in the principle of the PDI
technique, two detectors Da and Db or more are used to
measure the phase difference between the two Doppler
signals. An alternative solution is proposed in [16]. From
the two detectors, subscripts a and b, positioned at
elevation angles a and b, we obtain two Doppler
signals: Ia(t) and Ib(t). The phase difference between Ia(t)
and Ib(t), i.e. 	ab	a	b, can be measured, for
instance, with the help of the cross-spectral density
function. The dependence of 	ab on the diameter of the
fiber, 	ab f(D), is usually referred as the theoretical
phase-diameter relationship (PDRS). According to the
principle of the PDI technique, the size of the measured
particle (sphere or fiber in the present case) is deduced
from the measurement of the phase difference 	ab and
from the knowledge of the PDRS.
The validation of the previous models is performed in
three ways. First, we compare our predictions with the
predictions of a code devoted to homogeneous and
inhomogeneous spherical particles [5, 15 ± 18]. Figure 4
shows a comparison between the PDRS and the pedestal
calculated for cylindrical and spherical particles and that
for an optical set-up working in the forward scattering
Fig. 4: Comparison of the PDRS and the pedestal calculated for cylindrical and spherical particles. Forward scattering domain, set-up
(A); and backward scattering domain, set-up (D). The pedestal is given for detectors located at  72.5  and  162.5 . It is
normalized by the value obtained for a 5 m particle.
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domain and for an optical set-up working in the back-
ward scattering domain. The results are in good agree-
ment for the forward optical set-up and in rather poor
agreement for the backward set-up. Consequently, in the
backward scattering region, PDI codes devoted to
spheres should be used carefully when they are used
for cylinders even when considering normal illumina-
tion. Note that in Figure 4, for cylindrical particles, the
signal pedestal increases proportionally with the particle
diameter, whereas for spheres, it increases proportion-
ally with the square of the diameter. Second, we
compared our results with the results found in the
literature for homogeneous fibers with a lower refractive
index based on geometrical optics [5, 6] and on the
Lorenz-Mie theory [7]. Perfect agreement is found
between the results. Third, we made comparisons with
experimental data, as will be detailed in Section 5.
4 Numerical Results
4.1 Refractive Index Dependence on the Cooling Rate
The influence of the fiber refractive index dependence
on its size (i.e. the cooling rate) can be estimated from
Figure 5. In this figure the theoretical PDRS is calculated
for a PDI type (D) (see below for details) when Eq. (8) is
used, 	Tab(D) or not, 	
N
ab(D) (constant refractive index,
m 1.5550). The difference between these two respons-
es, 	Tab(D)	
N
ab(D), is also shown. Eq. (8) introduces a
change in the refractive index from 1.5407 to 1.55573 for
a fiber in the size range D5 ± 45 m. In both cases the
PDRS is almost linear, except for a break in the slope for
diameters around D30 m, which can be explained by
the presence of a local minimum of the signal visibility
[15]. The refractive index dependence on the fiber size
seems to have no significant influence on the mean
PDRS. It nevertheless has some influence on its reso-
nance structure: a frequency shift (which appears to be a
phase shift) is observed for small diameters D12 m
and large diametersD30 m (see the top left corner of
Figure 5). This last remark is confirmed by the evolution
of the amplitude of the phase difference, 	Tab(D)
	Nab(D). For small diameters, this behavior can be
understood from the sharp evolution of the refractive
index up to D12 m. For larger diameters, this can be
understood by the increase of the total optical thickness
of the fiber. For intermediate diameters the difference is
weaker. This behavior may be attributed to the fact that,
in this region, the two resonance structures appear to be
almost in-phase, although they have different frequen-
cies. For all the size range D5 ± 43 m, the standard
deviation of the phase difference 	Tab(D)	
N
ab(D) is
3.99 . This means that, by neglecting the refractive index
dependence on the fiber cooling rate, we introduce an
additional mean error of 
LinabD 0.24 m to the
estimation of the mean diameter of the fiber (see below
for details).Observe that for this particular geometry, the
resonance structure of the PDRS, which is characteristic
of the morphological dependent resonances (MDRs) [9],
has a frequency of about 0.205 m/m. This last fre-
quency is determined from the Fourier spectrum of the
PDRS, not presented here, which exhibits a large
frequency peak for this particular frequency.
The influence of the fiber×s axial tension on the PDRS
can be estimated from Figure 6. The difference between
the PDRSs is plotted when Eq. (11) is used (fiber under
tension, i.e. during the formation process) and the PDRS
when Eq. (11) is not used (cut fiber, i.e. off-line measure-
ments). For this purpose, the refractive index depend-
ence on tension presented in Figure 3(b) is used for the
size range 5 ± 7 m. Large peaks can be observed in this
figure. They correspond to sharp resonances (between
24  and 45 ), which occur for different diameters
and refractive indices (i.e. axial stress in the present
case). The mean standard deviation between the two
relationships is about 3.29 . As previously, this means
that by neglecting the effect of tension on the fiber
optical properties, we introduce a mean error of

LinabD  0.20 m to the estimation of the fiber×s mean
diameter. For the size range, D5 ± 43 m, this addition
mean error is only of 
LinabD  0.06 m (i.e. standard
deviation in the phase: 0.94 ). Nevertheless for some
particular diameters, the error can be significantly higher
(up to 1.43 and 2.69 m) for diameters corresponding
to sharp resonances in Figure 6.
Fig. 5: Comparison of the PDRS of set-up (D) when the effect of
the refractive index dependence with the cooling rate is taken into
account or not.
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4.2 Optimization of the PDI Set-up
The objective of the numerical optimization of the
optical set-up of a PDI system has two key points: (i) the
reduction of the oscillatory behavior of the PDRS, to
ensure a higher accuracy in the measurement of the fiber
size; and (ii) the reduction of the bulky design of the
optical set-up to fulfil constraints imposed by the
industrial environment. This optimization is clearly a
multi-parameter study as the phase difference 	ab(D),
and also the signal pedestal and visibility, depend on the
optical parameters of the IPD, , 1, 2,,a ,b,, a, b
and the properties of the fiber,D, composition, F, T0, etc.
Obviously, not all of these parameters are of the same
importance, so we need to define a criterion to quantify
the relative importance of each one. There are many
ways to do so. In the present work, we used the following
procedure:
± The phase Doppler LMT based code is used to
compute the theoretical PDRS, 	ab(D), for the set of
parameters under study and for a fiber within the size
range D5 ± 30 m or D5 ± 45 m.
± A fitting procedure is used to obtain a one to one
PDRS which fits the theoretical PDRSs. Three fitting
functions were tested for this purpose: (i) a linear
relationship with slope b and ordinate a,Linab (D) a







q; (iii) a low-pass
filtered PDRS calculated with a Fourier transform
with a cut-off frequency slightly below that of the
resonance structures, FFTab (D)TF
1[ TF[	ab(D)]* 
H(D Dcut-off)  ]. Figure 5 shows a comparison be-
tween the theoretical PDRS, 	ab(D), and the fitted




ab (D). The first two
fitted PDRSs follow the large-scale fluctuations of the
theoretical one whereas the linear one does not take
into account such evolutions. The linearized PDRS is
clearly a poor estimator of the real evolution of the
theoretical PDRS. In Figure 5 the cut-off frequency is
set toDcut-off1/0.210.
± The standard deviation between the theoretical PDRS
and the fitted ones is calculated with, for the linear
fitting, Linab f(	ab(D)
Lin
ab (D)). This standard
deviation takes account of the deviation from linearity
of the PDRS and also the amplitude of the resonance
structure. For calculations presented in Figure 5, we
found Linab 9.03 , 
n 9
ab 5.60  and 
FFT
ab 5.51 .
± Finally, this standard deviation in the phase difference
canbeused to estimate themeanerror in the size of the
fiber that is introduced when the fitted PDRSs are
used instead of the real one (i.e. we neglect the
resonance structure), with for the linear fitting case
abD ab/b. For calculations presented in Figure 5,
we find LinabD 0.541 m (a27.67 , b 16.75 /
m), n 9abD 0.354 m and 
FFT
abD 0.352 m. The
filtered PDRS gives the best results.
Figure 7 presents an iso-level map of the estimated mean
size error LinabD, for fibers in the size range 5 ± 30 m,
versus the elevation angle of both detectors. The top left
Fig. 6: Difference between the PDRS of set-up (D) when the
effect of single-axis birefringence (tension) is taken into account
or not.
Fig. 7: Iso-level map of the estimated mean error in the fiber
diameter versus the elevation angle of the two detectors and the
polarization state of the incident beams. Top left corner:
perpendicular to the scattering plane. Bottom right corner:
parallel to the scattering plane.
8 Part. Part. Syst. Charact. 20 (2003) 1 ± 12
corner corresponds to incident beams with polarization
perpendicular to the scattering plane (Oxy) and the
bottom right corner corresponds to incident beams with
polarization parallel to the scattering plane. In all
calculations in this paper and also for the experimental
set-ups, the half-beam angle is fixed at  1.11 , with
 0.6328 m, to give a reasonable dynamic on the
measured diameter. For the detector half-beam aper-
ture, there exists an optimumaperture angle [19]which is
about /26 . Nevertheless, for experimental consid-
erations (spherical aberrations) it is fixed here at
/25.15 .
Four zones (A ±D), corresponding to a minimum size
error, can be identified in this map. They correspond to
four types of optical set-ups. Observe that here, for
drawing considerations, the estimated error is set neg-
ative when the slope of the PDRS is negative (dominant
reflective scattering process) and it is set positive when
the corresponding slope is positive (dominant refractive
scattering process), with:
± Set-up (A), for parallel polarization, the two detectors
are located in the forward scattering region in a more
or less symmetrical way with respect to the (Ox) axis,
i.e. a 75.8  and b72.8 . In this region, the
dominant scattering process is a refraction process
with LinabD 0.091 m and b22.09 /m.
± Set-up (B), one detector is located in the so-called
rainbow regions a 163.0  (refracted rays with one
or two internal reflections) and the other one in the
forward region b33.0  (single refraction proc-
ess). For this geometry, with a bulky design, we find
that LinabD  0.37 m and b19.33 /m.
± Set-up (C), the two detectors are on both sides of the
optical axis and more precisely in the so-called
Alexander darkband (the dominant scattering process
is reflection), a 125.61 and b115.3 . This
scattering mode is ™usually considered∫ as the least
sensitive to any change in the fiber material homoge-
neity. Nevertheless, in addition to its bulky design, this
arrangement provides the lowest accuracy in the fiber
size, LinabD 0.75 m with b  15.27 /m.
± Set-up (D), the two detectors are on both sides of the
optical axis, in the near-backward region and more
particularly in the rainbows region. This optical
arrangement is clearly the most compact one, a
162.5  and b166.7 , and provides an acceptable
accuracy in the size of the fiber, LinabD 0.37 m,
LinabD 0.54 m with b16.75 /m.
Owing to the resonances, the size resolution depends also
on the size range considered. Figure 8 presents an iso-
level map of the estimated error in the fiber diameter,
FFTabD, for an IPD of type (D), versus the boundary of the
fibers size range: minimum and maximum diameter. The
maximumsize range isD 5 ± 45 m.As an example, the
estimated mean error is FFTabD 0.30, 0.26, 0.30 and
0.35 m for a fiber whose diameter evolves in the size
ranges D12 ± 14, 12 ± 17, 12 ± 30 and 12 ± 42 m, re-
spectively.
5 Experimental Set-up and Results
5.1 Experimental Set-up
The optical set-ups (A) and (D) were tested experimen-
tally. The output of 2.5 mW linearly polarized helium-
neon laser ( 0.6328 m) is focused on to a rotating
transmission diffraction grating. The diffracted beams
are collimated with a spherical lens and a beam stop is
used to stop all the diffracted beams with an order
differing from 1. The two out-coming beams are
collimated and focused by a transmission lens with a
focal length of 400 mm. The probe volume diameter is
300 m. The use of a half-wave retardation plate and
the selection of the diffraction gratings rotating velocity
allow the control of the laser beam polarization and the
laser beam frequency shift s. The light scattered by the
fiber, when it is in the probe volume, is collected by two
receiving optics composed of a set of two achromatic
lenses, with a collection angle /2 5.15  and a focal
length of 400 mm. The collected light is focused on two
multimode polymer fibers. Two pre-amplified avalanche
photo diodes (APDs), with 0.1 kHz ± 10 MHz band-
width, are used for the conversion of optical signals
into electrical signals. Figure 9 shows a photograph of
Fig. 8: Iso-level map of the estimated mean error on the fiber
diameter for set-up (D) versus the boundary of the fibers size
range: minimum and maximum diameter.
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system (D), referred to further on as ™FIBS∫. All the
optics and the hardware are included in the head. This
system can operate in a three-coherent beam mode
(diffracted beams with an order of 1 and 0 are used)
[20]. As a result of this configuration, close to that
presented in [16], the practical size dynamic range of this
PDI system is extended from D 5 ± 22 m to D5 ±
44 m.
The electrical output of the two APDs is digitized with a
PC data acquisition board. Data acquisition and proc-
essing software, using a sliding cross-spectral density
function algorithm, were developed to measure the
phase difference between the raw Doppler signals. For
the results presented above, the diffraction grating
velocity was set to obtain a typical frequency shift of
s 250 kHz. With a sampling acquisition rate of 1 MHz,
and calculation windows of 32 samples for the CSD
calculations, this ensures 38500 measurements per
second (i.e. a longitudinal resolution of 1.3 mm) for a
fiber take-up velocity of 50 m/s.
Experiments were carried out on a laboratory-scale
single-fiber drawing bench developed by Saint-Gobain
Vetrotex Int. and also on fixed fibers.
5.2 Experimental Results
Figure 10 shows a comparison between the diameter of
the fiber (measured during the drawing process under
stationary conditions) with (i) the near-backward inter-
ferometer FIBS (over 9 min, i.e. fiber length 4 ± 27 km);
(ii) results fromhydrodynamic calculations (based on the
mass flow rate and the molten glass initial temperature);
versus (iii) the size measured with a scanning electron
microscope (SEM) for several samples of fibers. The raw
phase-measurements obtained are converted into diam-
eter time series with the FFT-filtered PDRS taking
account of tension and the cooling rate. All the measure-
ments are in good agreement, better than that obtained
previously [8] when only the linearly fitted PDRS was
used. Nearly all the measurements are in the range5%
of the diameter measured with the SEM. According to
the authors, the small discrepancies observed come from
two major sources (i) some uncertainties in the calibra-
tion of the SEM and in its video image resolution and (ii)
we are comparing punctual measurements (SEM) with
mean measurements (FIBS and hydrodynamic calcula-
tions), which may differ if the process is not perfectly
stable (which is usually the case for small diameters, for
instance).
Figure 11(a) presents the evolution of the diameter of
the fiber,measured with FIBS, when the take-up velocity
is decreased by steps from 33 down to 3 m/s. The fiber×s
diameter evolves inversely with the take-up velocity. The
diameter of the fiber ismeasured continuously from11 to
32 m without any sign of a jump of 2 in the measured
phase. This last behavior is obtained with the three-
coherent beam operating mode. Figure 10(b) presents
the corresponding histogram.
Figure 12 presents the response of system (A) when the
nozzle is submitted to a short convective perturbation
(one blows on the nozzle). Strong fluctuations in fiber×s
diameter are observed. After a few seconds (i.e. more
than 160 m) the fiber returns to its nominal size D
8.3 m, without breaking.
Figure 13 presents the response of system (A) when a
hollow fiber is measured (gas bubbles were generated in
the melt glass composition). A fiber with a gas core
induces sharp oscillations in the measured phase differ-
Fig. 9: Photograph of the system FIBS. All the optics and the
hardware are included in the head. Fig. 10: Comparison between the fiber×s mean diameter meas-
ured during the formation process with FIBS, and from hydro-
dynamic calculations, versus off-line SEM measurements on fixed
fibers.
10 Part. Part. Syst. Charact. 20 (2003) 1 ± 12
ence, which in fact cannot, for the moment, be correctly
related to the fiber outer diameter. Nevertheless, these
sharp oscillations are a good indicator of the presence of
gas bubbles in the melt glass composition and in the rate
of hollow fibers, which are important pieces of informa-
tion. InFigure 13, the fiber×s initial and final diameter are
about D8.2 m. From the time duration of the sharp
resonances, we can estimate the length of the hollow
fiber: L2 m for the first and L 0.6 m for the second.
6 Conclusion
Two models based on the Lorenz-Mie theory have been
introduced. They predict the basic light scattering
properties and the response of a PDI to the sizing of
infinite glass fibers used mainly for reinforcement
applications. Among other parameters, they take into
account the fiber×s single-axis birefringence and the
fiber×s refractive index dependence on its cooling rates.
Numerical results have shown that these two effects have
a weak influence on the mean response of the PDI but a
strong influence on the resonance structures of the
PDRS (i.e. morphological dependant resonances). By
neglecting the resonances, and for fibers in the size range
5 ± 45 m, the achievable resolution of the fiber size is
0.35 m for an optical set-up working in the backward
scattering region at 350 mm from the fiber. For an optical
set-up working in the forward scattering region, the
corresponding resolution is typically 0.09 m. Experi-
mental results obtained for both set-ups have demon-
strated the validity of the models developed and also the
ability of the PDI set-ups developed to study some
features of the fiber-drawing process.
Perspectives of this work will be in the deconvolution of
the resonance structures of the PDRS to increase the
achievable resolution by a factor of 10 (at least).
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Fig. 11: Evolution of the fiber×s diameter measured with FIBS
when the take-up velocity is decreased by steps from 33 down to
3 m/s. (a) Time series and (b) corresponding histogram.
Fig. 12: Evolution of the fiber×s diameter measured with set-up
(A) when the nozzle is submitted to a short convective perturba-
tion (one blows on the nozzle).
Fig. 13: Evolution of the fiber×s diameter measured with set-up
(A) when gas bubbles are generated in the melt glass composition
(hollow fiber).
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E electrical field
F fiber tension
P Doppler signal pedestal




SEM scanning electron microscope
T0 melt glass initial temperature
Tf fictive temperature
T1, T2 coefficients of the amplitude scattering
matrix
V Doppler signal visibility
anII, bnI external scattering coefficients
m, m, mMQ homogeneous, extraordinary and ordi-
nary refractive index
	ab theoretical PDRS including the reso-
nance structures
FFTab (D) PDRS fitted with a low-pass filtering
procedure
nab(D) PDRS fitted with a polynomial function
or order n
Linab (D) PDRS fitted with a linear relationship
 detector aperture angle
a, b elevation angles
 half-beam angles
1, 2 incident beams polarization angles
a, b polarizer angle
,  extraordinary and ordinary electrical
permittivity
 laser wavelength
1, 2, s laser beam frequency and relative fre-
quency shift
D Doppler frequency or heterodyne fre-
quency
LinabD estimated error in the fiber diameter
with Linab (D)
nabD estimated error in the fiber diameter
with nab(D)
FFTabD estimated error in the fiber diameter
with FFTab (D)
(0) optical stress constant at temperature T0
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Abstract
A simple and robust method for the inversion of the laser diﬀraction diagrams of small transparent ﬁbres is in-
troduced. Based on Lorenz-Mie theory (LMT) calculations and the deﬁnition of a correlation estimator, it allows the
particle diameter to be determined without the classical size ambiguity problem due to morphological-dependent
resonances (MDRs). Experimentally, when sizing single reinforcement glass ﬁbres during their forming process, the
typical resolution obtained is about r  0:02 lm for the size range D ¼ 7–42 lm. This inversion method is thought to
be also applicable for the diagnosis of other highly symmetrical and transparent particles as well as other particle
characteristics.
 2004 Elsevier B.V. All rights reserved.
PACS: 42.25.Fx; 42.30.Sy; 42.81.Cn; 81.05.Kf
Keywords: Laser diffractometry; Inversion; Lorenz-Mie theory; Sizing; Glass ﬁbres
1. Introduction
The on-line sizing of small glass ﬁbres used for
reinforcement applications is necessary from both
manufacturing eﬃciency and quality control
viewpoints [1]. Highly resolved measurements (in
size and time) are also suitable for the validation of
hydrodynamical models [2,3] on the stability of the
drawing process with respect to various perturba-
tion sources: heterogeneity of the melt glass com-
position and temperature, ﬂuctuations in the melt
glass jet cooling rate (radiative heat transfer, tur-
bulence, etc.), the take-up velocity, etc.
For a long time the laser diﬀractometry tech-
nique has been thought to be an appropriate tool
for the on-line sizing of small glass ﬁbres [4–6]: the
optical setup is rather simple, the measurement is
almost instantaneous and can be easily performed
at a high frequency rate, the ﬁbre can move in a
*Corresponding author. Tel.: +33-4-91-10-68-92; fax: +33-4-
91-10-69-69.
E-mail addresses: Fabrice.Onofri@polytech.univ-mrs.fr (F.
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large probe volume without any inﬂuence on the
measurement, etc. In fact, this technique is largely
used for the sizing of a wide variety of single
particles (absorbing or metallic wires, spherical or
irregular particles) or clouds of particles (suspen-
sions, two-phase ﬂows). In most cases, the Fra-
unhofer theory is used for the inversion of the laser
diﬀraction diagrams and to recover the particle
size or the particle size distribution. The main in-
terest of this theory lies in its relative simplicity
when it is applied to predict the scattering prop-
erties of particles with a complex shape.
In the scattering diagram of transparent and
highly symmetrical particles (spheres, cylinders,
ellipsoids, etc.) strong non-linearities, or reso-
nances, are observed (see for instance Fig. 2).
Known as the morphological-dependent reso-
nances (MDRs) [7], they are attributed to the in-
ternally reﬂected rays and they are not predicted
by the Fraunhofer theory. Experimentally these
resonances are not usually observed for absorbing
particles (internal reﬂected rays are absorbed), for
irregular particles (internal reﬂected rays are more
or less randomly phase shifted by each other) or a
cloud of polydisperse particles (the diﬀerent con-
tributions are smoothed). So that most of the work
published in the literature about the inversion of
laser diﬀraction diagrams are not relevant to our
problem. The inversion of the diﬀraction pattern
of transparent and highly symmetrical particles
requires a particular treatment.
In this paper, we introduce the principle of a
simple and robust method for the inversion of the
laser diﬀraction diagrams of small transparent ﬁ-
bres. It allows the determination of the diameter of
a single homogeneous ﬁbre without the classical
size ambiguity problem due to the above-men-
tioned eﬀects. This method is thought to be easily
extended for the sizing of other type of ﬁbres (ab-
sorbing, coated, with a refractive index proﬁle) as
the inversion procedure is totally decoupled from
the input parameters of the scattering model.
Section 2 brieﬂy presents the model used to predict
the light scattering properties of glass reinforce-
ment ﬁbres; it is based on the Lorenz-Mie theory.
Section 3 presents the method for the inversion of
the experimental scattering diagrams. Section 4
presents some experimental results and comparisons
demonstrating the robustness and eﬃciency of the
proposed method. Section 5 is a conclusion with
some perspectives for future extensions.
2. Scattering model and numerical examples
The light scattering properties of an inﬁnite ho-
mogeneous right circular cylinder, with axis Z,
illuminated under normal incidence by a time–
harmonic plane wave, has been extensively dis-
cussed in [8]. In this work, the problem is treated
rigorously by solving the wave equation in the cir-
cular coordinate system ðr; h;ZÞ. A separation
method (i.e. Lorenz-Mie theory) is used for that
purpose. Fig. 1 sketches the drawing process as well
as the scattering model geometry under study. The
ﬁbres shape is modeled by a right circular inﬁnite
cylinder. In the drawing process the ﬁbre orienta-
tion is ﬁxed. Therefore, in the following, there is no
need to consider the eﬀect of the ﬁbres inclination.
Following Bohren and Huﬀman [8] the electrical
ﬁeld scattered by the ﬁbre, in the direction h and in
the far ﬁeld kr  1, can be split in two independent
components, one parallel Eskðr; hÞ and one perpen-


















exp iðkr½  2pmtÞ; ð1Þ
where classically, E0k, E
0
? are the amplitude of the
incident electrical ﬁeld components, k ¼ 2p=k is
the wave number and m the incident ﬁeld fre-
quency. The two terms T1ðhÞ and T2ðhÞ of the
















where bnI and anII are the external scattering co-
eﬃcients for a homogeneous cylinder [8] or a
multilayered cylinder (coated or ﬁnely stratiﬁed)
[9]. For a homogeneous cylinder these coeﬃcients
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takes into account the diameter D, its refractive
index m (constant or radial proﬁle), the incident
wavelength k and the external medium refractive
index (equal to unity in this study).
From the calculation of the external scattering
coeﬃcients, and with the help of the Poyntings
vector, the time-averaged scattering diagrams or
‘‘diﬀraction diagrams’’ (if limited to the forward
region, i.e. h  0) can be calculated. For the an-
gular intensity distribution we obtain












For the case of glass reinforcement ﬁbres two
additional eﬀects have to be taken into account in
this model: the ﬁbre single axis-birefringence due
to the drawing stress (i.e. the mechanical tension,
F, see Fig. 1), and the eﬀect of the glass melt
cooling rate (and not simply the residual temper-
ature [10]). Practically, both eﬀects induce a re-
fractive index dependence with the ﬁbre size and
the initial glass melt temperature, T0. In fact, for
the drawing stress, two refractive indexes have to
be considered for the ﬁbre: one along the ﬁbre axis
m? and one transverse to the ﬁbre axis, mk, as
sketched in Fig. 1. The reader is referred to [3,11]
to obtain more details about the modeling of these
eﬀects and their inﬂuence on the scattering prop-
erties of transparent ﬁbres. In subsequent compu-
tations these eﬀects have been taken into account
and all numerical and experimental results are gi-
ven for T0 ¼ 1200 C, k ¼ 0:6328 lm, perpendic-
ular polarisation and for mðComposition; T0;DÞ 
1:555 [3,11].
As an example of the increasing complexity of
the scattering diagrams due to MDRs, Fig. 2
shows an iso-level map of the logarithm of the
scattered intensity log10 I
s
?
ðhÞ, on the left, for re-
inforcement ﬁbres (transparent, m  1:555), and
on the right, for metallic ﬁbres (reﬂecting,
m ¼ 1:555 2i). The left-axis corresponds to the
ﬁbres diameter which evolves in the range D ¼ 5;
5:01; . . . ; 45 lm. The bottom-axis represents the
scattering angle with h ¼ 0; 0:01; . . . ; 15. For the
metallic ﬁbres, the scattering patterns are rather
simple. They exhibit only a few extremes (bright
‘‘fringes’’ and dark ‘‘fringes’’). For the transparent
ﬁbres, a dense and high-frequency pattern seems to
be superimposed to the one obtain for the metallic
ﬁbres.
The angular position of the extremes corre-
sponding to Fig. 2 (the case of glass ﬁbres) is
plotted in Fig. 3. Note that for drawing consider-


































Fig. 1. Sketches of the glass ﬁbre drawing process and the geometry of the scattering model.
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drawn in the left part of Fig. 3. These extremes
have been extracted automatically with the same
software as the one used in Section 4 to analyse
experimental scattering diagrams. In Fig. 3, the
pattern obtained exhibits periodicities with the ﬁ-
bres size (1 lm). At this step, the complexity of
this pattern rends questionable the possibility of
obtaining a one-to-one relation between one scat-
tering diagram and one ﬁbre diameter. However,
minor diﬀerences exist between two ‘‘similar’’
scattering diagrams and the scattering pattern is
not purely periodic. Hence we can expect to de-
velop an inversion method to relate a scattering
diagram to a single ﬁbres diameter, like the one we
propose below.
3. Inversion method
We ﬁrst start with the calculation of nT theo-
retical scattering diagrams corresponding to the
ﬁbres size range that we expect to measure
DTðiÞ ¼ 5; 5:01; . . . ; 45 lm, and for an angular
range of h ¼ 0; 0:01; . . . ; 15. These calculations
are performed only once, with the scattering model
introduced above plus the refractive index depen-
dence mðE  glass; T0;D; F Þ [3,11]. A lookup table
is then created, summarising two kinds of prop-
erties of the scattering diagrams for each diameter
(as in Fig. 3): the number of local maxima kþT ðiÞ
and local minima kT ðiÞ; and the angular position
of each of these extremes hþT ði; j
þ





Fig. 2. Iso-level maps of the logarithm of the intensity scattered by ﬁbres versus, bottom-axis, the scattering angle,
h ¼ 0; 0:01; . . . ; 15, and left-axis, the ﬁbre diameter D ¼ 5; 5:01; . . . ; 45 lm. Left: reinforcement E-glass ﬁbres; right: metallic ﬁbres.
(a) (b)
Fig. 3. Angular position of the extremes (minima and maxima) of the scattering pattern corresponding to Fig. 2 (the case of the glass
ﬁbres).






















where the superscript + stands for local maxima
and the superscript ) for local minima. No in-
formation on the relative intensity of the ex-
tremes is used here as, from an experimental
point of view, intensity criteria were found to be
unreliable.
For a given experiment, nE scattering diagrams
are registered in time from which the position of
the extremes hE ðn; j




























here DEðnÞ represents the size of the ﬁbre that we
want to determine, with n ¼ 1; 2; . . . ; nE. We as-
sume here that the temporal resolution of the ac-
quisition system is high enough for there to be no
smoothing of the scattering diagrams in time (i.e.
with the ﬁbre size). The problem is now to asso-
ciate the theoretical diagram, i, with the experi-
mental one, n, so we have DEðnÞ  DTðiÞ.
Comparing the measured diagrams and refer-
ence diagrams the absolute angular deviations
between each of their maxima and minima are




¼ hþT i; j
þ
T
 		  hþE n; jþE 		;




¼ hT i; j

T
 		  hE n; jE 		: ð6Þ
For each of these couples, a correlation estimator
can be associated






Dhþ i; n; jþT ; j
þ
Eð Þ þ 1
;






Dh i; n; jT ; j

Eð Þ þ 1
;
ð7Þ
where rhðiÞ is a control parameter which represents
the maximum angular deviation to consider that a
theoretical and an experimental extreme could be
identical. DPþði; n; jþT ; j
þ
E Þ and DP
ði; n; jT ; j

E Þ are
maximum if the absolute angular deviations are
null. They decrease linearly as the angular devia-
tion increases.
For the case of DEðnÞ ¼ DTðiÞ, the number of
maxima and minima of the corresponding dia-
grams is be expected to be the same




E ðnÞ ¼ k

T ðiÞ. Practically, these
numbers may be slightly diﬀerent if the experi-
mental diagrams are noisy. Nevertheless, if they
are signiﬁcantly diﬀerent, we may assume that
DEðnÞ 6¼ DTðiÞ, so that we introduce a discrimina-
tion factor dkðiÞ like
where rkðiÞ is a second control parameter which
represents the maximum deviation, for the number
of the maxima and the minima, to consider that
two diagrams could be identical. During an ex-
periment, if the ﬁbre size evolves in a wide range,
the number of corresponding extremes is expected
to vary considerably (for instance kT ¼ 1–11 for
D ¼ 5–42 lm). Therefore, as there are more ex-
tremes for large ﬁbres, i.e. more information, the
inversion procedure could be biased towards
the upper size range. To overcome this problem,





T ðiÞ þ 1
ð9Þ
where DKði; nÞ is maximum for the smallest ﬁbres
and decays with the ﬁbre size (non-linearly). It is
null if the deviation in the numbers of extremes is
too signiﬁcant, i.e. greater than rkðiÞ.
Now we build a correlation estimator for the
couple of diagrams ði; nÞ as the product of the
previous elementary estimators























Finally, the measured ﬁbre diameter, DEðnÞ, is
considered to be equal to the theoretical diameter,
DTðiÞ, giving the greatest correlation estimator
dkði; nÞ ¼
0; if kþE ðnÞ  k
þ
T ðiÞj j > rkðiÞ or k

E ðnÞ  k

T ðiÞ
		 		 > rkðiÞ;
1; if kþE ðnÞ  k
þ
T ðiÞj j6 rkðiÞ and k

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DEðnÞ ¼ DT i=max Pði; nÞ; ifð ¼ 1; 2; . . . ; nTgÞ:
ð11Þ
The values of the control parameters rkðiÞ, rhðiÞ
depend necessarily on the ﬁbres diameter. For
reinforcement glass ﬁbres and the experimental
setup presented below, the authors have used
the values in Table 1. They are given versus
the number of the maxima of the theoretical dia-




A schematic drawing of the high-resolution
diﬀractometer (HIREDI) developed to validate the
principle of the proposed inversion method is
presented in Fig. 4. The output of a 2.5 mWHe-Ne
laser (1), with wavelength k ¼ 0:6328 lm, is cou-
pled (2) to a single mode polarisation maintaining
optical ﬁbre (3). The optical ﬁbre output is pre-
cisely collimated with integrated optics (4) and a
laser beam expander (5). A cylindrical lens (6),
with focal length fcyl ¼ 500 mm, is used to focus
the laser beam along the reinforcement ﬁbres axis,
Z. So that, at the measurement point (7), a laser
sheet lights the ﬁbre to be measured. This laser
sheet is collimated along the Y -direction, with a
large axis width of 2 mm. Its smaller axis, along Z,
is located in (7), with a width of 2xZ  50 lm at
1=e2. The light scattered by the reinforcement ﬁbre
is collected by a Fourier lens (8) with focal length
f ¼ 50 mm. To prevent camera saturation, the
direct beams spot (9) is focused several hundred
microns from the ﬁrst photo-sensitive elements of
the CCD (11). The far ﬁeld scattering pattern is
then digitised by an 8 bits linear camera (10), with
1024 pixels (size: 10 lm · 10 lm) and a line fre-
quency rate in the range (fe ¼ 70 Hz to 43 kHz).
The camera output is digitised with an LDVS
digital video board and processed with a PC. This
acquisition system can perform oﬀ line or on line
measurements. The oﬀ line mode is used when a
high-acquisition rate is needed (up to 43 kHz) but
the acquisition sequence is limited to 32 Mbytes
(i.e. 32,000 diagrams at a frequency rates of 1024
Hz). In the on line acquisition mode, about 150
diagrams per second can be captured and inversed.
This last acquisition rate is limited by our acqui-
sition and inversion software which has not yet
been optimised for speed. The angular resolution
and range of the system is of Dh  0:01/pixels
with h ¼ 1:50–12:75. Note that during the cali-
bration procedure, the angular positions of the
extremes were found to be independent for the ﬁ-
bre position in the probe volume (DX ¼ DY ¼ 1














Fig. 4. High-resolution diﬀractometer (HIREDI): optical setup.
Table 1
Values of the control parameters used in this study
kþT ðiÞ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
rkðiÞ 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4
rhðiÞ () 0.5 0.35 0.25 0.25 0.15 0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
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the laser sheet divergence and intensity gradients
[12]. So, in the following, we can use the previous
scattering model, based on plane waves, for the
inversion of experimental scattering diagrams.
4.2. Experimental results
Experimental validation has been carried out on
a laboratory-scale single glass ﬁbre drawing bench
developed by Saint-Gobain Vetrotex Int. [3]. A
typical evolution of the correlation estimator
P ði; nÞ is presented in Fig. 5. It has been extracted
from the analysis of the experimental series pre-
sented in Figs. 6 and 7. It is almost null out side
the considered size range. It is maximum for a ﬁbre
with diameter DE ¼ DT ¼ 23:38 lm. The maxi-
mum of P ði; nÞ is much greater than its secondary
maxima (ratio 1/80) which corresponds to ﬁbres
giving similar scattering patterns. In this example,
it is clear that the correlation estimator introduced
above allows the diﬀerentiation of experimental
scattering patterns that are rather similar, i.e. the
inversion of the contributions of the MDRs.
Fig. 6 presents a typical experimental time series
of scattering diagrams recorded when the ﬁbre
take-up velocity Vf increases rapidly from 5 to 40
m/s, with fe ¼ 2048 Hz. This temporal evolution
corresponds to a ﬁbre length of 800 m. Three
phenomena are emphasised in the zoomed ﬁgures:
(a) the presence of a gas bubble in the initial glass
melt composition induces the formation of a hol-
low ﬁbre. These hollow ﬁbres appear as disconti-
nuities in the scattering diagrams so that they can
be easily detected and counted; (b) fast evolutions
of the scattering pattern are observed as well as (c)
slower ones (i.e. fast and slow perturbations
propagate along the melt glass jet during the
drawing process).
Fig. 7 presents the ﬁbres diameter evolution
corresponding to Fig. 6, obtained simultaneously
with the high-resolution diﬀractometer and a laser
interferometer operating in the backward scatter-
ing domain [11,13,14]. In this ﬁgure, the diﬀrac-
tometer resolution appears to be much higher than
Fig. 6. Experimental scattering diagrams time series when the ﬁbres take-up velocity is rapidly increased (Vf ¼ 5–40 m/s).
Fig. 5. Typical evolution of the correlation estimator Pði; nÞ.
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the interferometer one (see zoom no. 1 in Fig. 7).
This can be simply explained by the fact that the
inversion of the MDRs is successful with the dif-
fractometer (there are no diameter jumps of 1
lm) which is not yet the case with the interfer-
ometer. For the whole diameter evolution, both
systems give very similar statistics with, for the
means, DDiff :  18:68 lm and DInt:  18:76 lm,
and for the standard deviation, rðDDiff :Þ  5:94 lm
and rðDInt:Þ  6:23 lm. So, for the whole size
range considered here, D ¼ 11–32 lm, the diﬀer-
ence in the mean response of these two independent
measurement systems is only about 0.08 lm. For
the standard deviation in the diﬀerence of both
responses, the value found rðDInt:  DDiff :Þ  0:29
lm is in close agreement with the predicted limit
resolution for the interferometer [11] (i.e. this dif-
ference is mainly induced by the interferometer). In
Fig. 7, bubbles appear as sharp resonances whose
occurrence can be counted for further statistics. At
that time, hollow ﬁbres are not correctly measured
by both systems.
The smoothed response of the diﬀractometer is
plotted in Fig. 7 for a restricted size evolution (see
zoom no. 2). This smoothed response has been
calculated by applying a sliding Fourier ﬁlter to
the diﬀractometer raw response, with a window
width of 20 samples (i.e. 10 ms). In this zoomed
ﬁgure, the raw response appears to be slightly
noisy compared to the smoothed one. This ‘‘noise’’
can be considered as the limit resolution of this
diﬀractometer. By calculating the standard devia-
tion of the amplitude of this noise, relative to
the ﬁltered response, we found r ¼ rðDDiff:
Filtered DDiff:f gÞ ¼ 0:02 lm for the whole size
range considered in Fig. 7. Note that this resolu-
tion is only equal to two steps of the diameter
increment used to produce the theoretical lookup
table given in Eq. (4). Other experiments, not re-
ported here, have shown that a similar resolu-
tion is obtained with this setup for the size range
of interest for reinforcement glass ﬁbres, i.e.
D  7–42 lm.
Comparison between oﬀ-line size measurements
(on cut ﬁbres) have been also performed with the
diﬀractometer, the interferometer, and with the
analysis of scanning electron microscope (SEM)
images [3]. For ﬁfteen samples in the size range
D  8–41 lm, the diﬀerence in the diﬀractometer
and the SEM responses was found to be in the
range ±1%. Despite this rather good agreement, a
better agreement could be expected, for instance:
±0.1% since for a ﬁbre with a diameter equal
to D ¼ 20 lm we have r=20  0:001. Neverthe-
less, it must be remembered that, if SEMs have










Fig. 7. Comparison between the response of the high-resolution diﬀractometer and that of a backward scattering interferometer, time
series corresponding to Fig. 6.
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‘‘sizing’’ or ‘‘scaling’’ resolution is limited by pa-
rameters such as the magnification’s calibration, the
CCD camera resolution. So, these results are
thought to be compatible with the one derived
from the analysis of Fig. 6 and 7. The diﬀerence
between the interferometer and the SEM response
was found to be in the range ±5% [11]. This larger
discrepancy is attributed to MDRs which have a
strong eﬀect on the interferometer response for a
particular size.
5. Conclusion and perspectives
A simple and robust method for the inversion
of the laser diﬀraction diagrams of transparent
glass ﬁbres has been introduced. Based on Lorenz-
Mie theory calculations and the deﬁnition of a
correlation estimator, it allows to determine the
particle diameter without the classical size ambi-
guity problem due to morphological-dependent
resonances. When applied to the inversion of ex-
perimental scattering diagrams recorded with a
preliminary optical setup, the resolution obtained
is typically of r  0:02 lm for the size range
D ¼ 7–42 lm.
It will be shown in a future work that this
method can be easily extended to characterize
hollow ﬁbres (i.e. internal and external diameter,
provided they are axi-symetrical) and ﬁbres re-
fractive index when it is unknown. This method is
applicable to more compact optical setups and for
the diagnosis of other kinds of highly symmetrical
and transparent particles.
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 Ce manuscrit d’habitation à diriger des recherches porte sur la caractérisation optique des écoulements 
multiphasiques. Il rassemble trois types de contributions. La première, traite de la modélisation des pro-
priétés de diffusion de la lumière des particules rencontrées dans ces milieux : gouttes, bulles et fibres ho-
mogènes ; particules sphériques, fibres et jets à gradient radial d’indice, à cœur ; particules ellipsoïdales, hé-
térogènes ou irrégulières. Ces développements théoriques et numériques sont basés sur la théorie de Lo-
renz-Mie ou des modèles asymptotiques : modèle statistique, optique physique et géométrique. La 
deuxième partie de ce manuscrit, introduit le principe de techniques optiques originales pour la caractérisa-
tion simultanée de la vitesse, de la taille et du matériau de particules en écoulement : technique Dual Burst, 
Dual Mode, Interférométrie phase Doppler à 3 faisceaux cohérents, diffractométrie haute résolution, dif-
fusion critique et arc-en-ciel. La troisième partie présente différents travaux réalisés dans le cadre de colla-
borations universitaires ou industrielles, sur des sujets aussi variés que la caractérisation des propriétés op-
tiques de globules rouges, la caractérisation de système en combustion, les instabilités de jets capillaires 
homogènes ou à cœur ; le fibrage du verre à haute température ; les fibres optiques ; l’étude expérimentale 
d’instabilités thermo-solutales et de l’hydrodynamique d’écoulements gaz-solides en lit fluidisé circulant. 
Ce manuscrit comprend également un résumé de mes activités d’enseignement, de valorisation et de ma-
nagement de la recherche, ainsi que les reproductions de dix articles.  
 Mots clés : Ecoulements, instabilités, particules, diagnostics lasers, granulométrie, réfractométrie, in-
terférométrie, diffractométrie, électromagnétisme, théorie de Lorenz-Mie. 
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